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Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum
Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or
service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any
problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side
you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return
to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve
problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of
the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our
employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the
same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we
can improve.

e L T

2
Sergio PIRAS

Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuwmn Technologies (Torino) - Quality
Assurance o1 to your nenrest VARIAN representative for onward transmission o the same addvess.




CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350
ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leini (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com
NAME COMPANY FUNCTION
ADDRESS :
TEL. N° : FAX N° :
E-MAIL :

PROBLEM / SUGGESTION :

REFERENCE INFORMATION {model n®, serial n®, ordering information, time to failure

after installation, etc.) :

DATE

CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION LOG N°

(by VARIAN VTT)

XXXX = Code for dialing Italy from your country { es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)
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VARIAN > <




ISTRUZIONI PER L’USO ...ttt ses e senannnnnennnnans
GEBRAUCHSANLEITUNG ......ocvvveeeeteieeeeeeeeeie et eeeessees s essesessnn s s s s s s s s ananannes
MODE D’EMPLOIN «....ooveeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et eeseseessesssassnsn s s s s s s e ananans
INSTRUCCIONES DE USO .....oooueieieeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee et aes e eee e sennens
ISTRUCOES PARA O USO ..ottt ettt easn et n e aeaenns
GEBRUIKSAANWIJZINGEN .......ocoviviieeeeeeeeeeeeeee et sese s s s s s
BRUGSANVISNING ......ooovviieeeeeieeteieeeete ettt eee s esessasasesesnn s s s enenanasanssasnenenenanenens
BRUKSANVISNING ......oooeiiieeeeeeeieeeeeeeeeeesee et eaessessessssnnanssnenenenesenansnsnannnnnes
BRUKERVEILEDNING .......covvieeeieeteeeieeeeeeee ettt saessesesesssesnsenesenanesesasansenenenes
KAYTTOOHUEET ...ttt n s s s s s e e anen et teees
(0 VAN 3 012 0 2 5 .20 2 RS

HASZNALATIUTASITAS ..ottt en sttt
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA .....ooeieieeeeeeeeeeeeee e nn s
PRIRUCKA K POUZITH ..ottt ettt n et en et eann e s
NV V00 S 210 10 i [ T
NAVODILA ZA UPORABO ......oovieieeeeeeeeeeeeeeee e senen s s en s s s s s e ananes
INSTRUCTIONS FOR USE ..ottt

TECHNICAL INFORMATION ...ttt

TURBO-V 700HT CONTROLLER DESCRIPTION .....oiiiiiiiiiaiieiiee e
CONTROLLER SPECIFICATIONS ...ttt
CONTROLLER QUTLINE ..ottt ettt et e e ee e e ame e e abeeesneeesnseeeneeesnneeenneas
FUSE HOLDER AND VOLTAGE CHANGER ASSEMBLY .......cooiiiiiiiiiiiiee e
INTERCONNEGCTIONS ...ttt ettt e eat e e st e e bt e e aab e e e aeeesmeeeenbeeesmseeenneeenneas
Connection P1 - Logic Input INtErCONNECHIONS .....cooiiiiiiiiiiiiiieciiee e
Connection J2 - Logic Output INterconnections .............cceeeiiiiiiiiiiiii e
Controller-to-Pump CONNECHION ........cuuuiiiiiee e e e e e e nnneees
Connection J6 and J7- Accessories and Options Interconnections ...........ccccceeeeiiieeeenineenn.
OPTIONAL SERIAL PORT ...ttt sttt s me e s s ane e e smne e s nnneesnne e
Serial Port INSTallation ..o
RS 232 CommUNICAtION POt .......oiiiiiiiiie ettt
RS 232-422 Communication DeSCHPONS .......ccoiiiiiiiiiiii e
RS 485 Communication DESCIHPON ......ccciiiiiiiiiiiiie e
Transmission Channel Characterists. ... ...
MESSAGE STTUCTUIE.....ceieiieieiie et e s e b e anr e sre e e

13

17

21

25

29

33

37

41



(7= T = | SR RPRRR 83
1= U (0] o OO PP PRI 83
Front / Remote / Serial SEIECHON ..........oviiiiiiieiiee e 84
Monitor Relay Programming ........ooeeeo ittt e e sneeee e 87
SPEEA AQJUSTMENT ..ot e e st e e e sttt e e e sabe e e e e sataeeesanteeeesanseeaennn 91
STArtiNg the PUMP ... e e e e s sbee e e e 91
Operating the PUMP ...ttt et e s e e e e e e e e neee e e e 92
LOW SPEEA OPEIatiON ...ccoiueeiiieiiiiiie ettt e e e e e e e e e e nnes 92
L0 0T oS 10 (o (o) 1o U 93
POWET FAIIUIE ...ttt ettt e e e e e e et ee e e e e e e e e s nreeeeeaeeeeeannnnneeeas 93
Remote Control Mode OPEeration ............oocueieiiiieie et rnee e e 93
RS 232 Control Mode OPeration ............coceeeieiiiiieiiiee et 93
ACCESSORIES AND SPARE PARTS ...ttt ettt e e sttt e e st e e e s sataee e s sntaeeesnnseeeesnnneeaeans 94
(O I 10 N PSSR 94

MAINTENANGE ... s e e e s e e eme e s 95



INFORMAZIONI GENERALI

Questa apparecchiatura & destinata ad uso
professionale. L'utilizzatore deve leggere attentamente
il presente manuale di istruzioni ed ogni altra
informazione addizionale fornita dalla Varian prima
dell'utilizzo dell’apparecchiatura. La Varian si ritiene
sollevata da eventuali responsabilita  dovute
allinosservanza totale o parziale delle istruzioni, ad uso
improprio da parte di personale non addestrato, ad
interventi non autorizzati o ad uso contrario alle
normative nazionali specifiche. | controller della serie
Turbo-V 700HT sono dei convertitori di frequenza,
controllati da un microprocessore, realizzati con
componenti a stato solido e con capacita di
autodiagnostica e autoprotezione. | controller pilotano
le pompe della serie Turbo-V 700HT (con un processo
suddiviso in dieci passi) durante la fase di awvio
controllando la tensione e la corrente in rapporto alla
velocita raggiunta dalla pompa. Essi incorporano tutta
la circuiteria necessaria per il funzionamento
automatico delle pompe della serie Turbo-V 700HT.
Tramite un connettore ausiliario sono disponibili i
comandi per l'avvio e I'arresto della pompa da remoto, i
segnali che indicano lo stato operativo della pompa, i
comandi per l'avwio e l'arresto della pompa di pre-
vuoto, i segnali di bloccaggio (per interruttori a
pressione, interruttori di controllo del flusso dell’acqua,
ecc.). Nei paragrafi seguenti sono riportate tutte le
informazioni necessarie a garantire la sicurezza
dell'operatore durante L'utilizzo dell'apparecchiatura.
Informazioni dettagliate sono fornite nell’appendice
"Technical Information".

Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:

A PERICOLO!

I messaggi di pericolo attirano [l'attenzione
dell'operatore su una procedura o una pratica specifica
che, se non eseguita in modo corretto, potrebbe
provocare gravi lesioni personali.

& ATTENZIONE!

| messaggi di attenzione sono visualizzati prima di
procedure che, se non osservate, potrebbero causare
danni all'apparecchiatura.

NOTA

Le note contengono informazioni importanti estrapolate
dal testo.

ISTRUZIONI PER L’USO

IMMAGAZZINAMENTO

Durante il trasporto e Ilimmagazzinamento dei
controller devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni ambientali:

e temperatura: da -20 °C a +70 °C

« umidita relativa: 0 - 95% (non condensante)

PREPARAZIONE PER L’'INSTALLAZIONE

Il controller viene fornito in un imballo protettivo
speciale; se si presentano segni di danni, che
potrebbero essersi verificati durante il trasporto,
contattare I'ufficio vendite locale. Durante I'operazione
di disimballaggio, prestare particolare attenzione a non
lasciar cedere il controller e a non sottoporlo ad urti.
Non disperdere I'imballo nellambiente. 1l materiale e
completamente riciclabile e risponde alla direttiva CEE
85/399 per la tutela dell’ambiente.

Imballo dei controllers

Ogni controller & fornito dalla Varian predisposto per
una certa tensione di alimentazione:
¢ il modello 969-9445 per 220 Vac
¢ il modello 969-9545 per 120 Vac

Nel caso in cui fosse necessario cambiare la tensione

di alimentazione, eseguire la procedura seguente:

- Scollegare il cavo di alimentazione dal pannello
posteriore del controller.

— Verificare sul modulo di ingresso tensione la
tensione di alimentazione predisposta.

- Estrarre il modulo di selezione tensione con fusibile
tramite un piccolo cacciavite.

- Selezionare la tensione di alimentazione desiderata
e quindi reinserire con decisione il modulo nel suo
vano.

- Verificare che sia stata selezionata le tensione
corretta e quindi ricollegare il cavo di alimentazione.

87-900-877-01 (E)



INSTALLAZIONE

A PERICOLO!

Il controller deve essere alimentato mediante un cavo
di alimentazione a tre fili (vedere tabella delle parti
ordinabili) con una spina di tipo approvato a livello
internazionale ai fini della sicurezza dell’'utente.
Utilizzare sempre questo cavo di alimentazione ed
inserire la spina in una presa con un adeguato
collegamento di terra onde evitare scariche elettriche e
per rispettare le specifiche CE. All'interno del controller
si sviluppano alte tensioni che possono recare gravi
danni o la morte. Prima di eseguire qualsiasi
operazione di installazione o manutenzione del
controller scollegarlo dalla presa di alimentazione.

ISTRUZIONI PER L°’USO

NOTA

Il connettore di richiusura J1 deve essere lasciato
collegato con il suo ponticello se non viene effettuato
alcun collegamento esterno. La pompa di pre-vuoto e
la pompa Turbo-V possono essere accese
contemporaneamente.

NOTA

Il controller pud essere installato su di un tavolo o
all'interno di un apposito rack. In ogni caso occorre che
l'aria di raffreddamento possa circolare liberamente
intorno all'apparato. Non installare né utilizzare il
controller in ambienti esposti ad agenti atmosferici
(pioggia, gelo, neve), polveri, gas aggressivi, in
ambienti esplosivi o con elevato rischio di incendio.

Durante il funzionamento & necessario che siano
rispettate le seguenti condizioni ambientali:

e temperatura: da O °C a +40 °C;

e umidita relativa: 0 - 95% (non condensante).

Per il collegamento del controller con la relativa pompa
utilizzare il cavo specifico del controller stesso.

NOTA

I controller modello 969-9445 e 969-9545 hanno il cavo
di collegamento alla pompa fissato al pannello
posteriore del controller stesso.

Per gli altri collegamenti e l'installazione degli accessori
opzionali, vedere la sezione "Technical Information".

uso

In questo paragrafo sono riportate le principali
procedure operative. Per ulteriori dettagli e per
procedure che coinvolgono collegamenti o particolari
opzionali, fare riferimento al paragrafo "Use"
dell'appendice "Technical Information". Prima di usare
il controller effettuare tutti i collegamenti elettrici e
pneumatici e fare riferimento al manuale della pompa
collegata.

A PERICOLO!

Per evitare danni alle persone ed all'apparato, nel caso
in cui la pompa sia appoggiata su di un tavolo
assicurarsi che sia stabile. Non fare funzionare mai la
pompa se la flangia di ingresso non & collegata al
sistema o non & chiusa con la flangia di chiusura.

Comandi, indicatori e connettori del Controller

Di seguito sono illustrati il pannello di comando del
Controller ed i pannelli di interconnessione. Per
maggiori dettagli fare riferimento alla sezione
"Technical Information”.
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Pannello frontale del Controller

1. Pulsante per la selezione del modo LOW SPEED. E
attivo solo quando & selezionato il modo di comando
dal pennello frontale. Premendolo una volta, la pompa
ruota a circa 2/3 dalla velocita nominale. Premendolo
ancora una volta si disattiva il modo LOW SPEED.

2. Pulsante per inviare i comandi di START, STOP o
RESET. E attivo solo quando ¢ selezionato il modo di
comando dal pannello frontale. Premendolo una volta
si attiva la fase di avvio; premendolo nuovamente si
arresta la pompa. Se la pompa si & fermata
automaticamente a causa di un guasto, occorre
premere questo pulsante una prima volta per eseguire
il reset del controller ed una seconda volta per
riavviare la pompa.

3. Pulsante per richiamare sul display i parametri cycle
number, cycle time e pump life.

4. Pulsante per richiamare sul display i parametri pump
current, pump temperature, pump power e rotational
speed. E sempre attivo indipendentemente dal modo
di funzionamento scelto. Premendo assieme i pulsanti
3 e 4 per almeno 2 secondi viene attivato un
programma con il quale & possibile programmare
alcuni parametri operativi.

5. Display alfanumerico a cristalli liquidi: matrice di punti,
2 linee x 16 caratteri.

969-9445 e 969-9545

87-900-877-01 (E)



ISTRUZIONI PER L°’USO

Connettore di ingresso dei segnali logici (il connettore di
accoppiamento viene fornito con I'apposito ponticello di
richiusura).

Connettore di uscita dei segnali logici e di verifica della
corrente della pompa.
Connettore di uscita di potenza (120 Vac,1A per il
ventilatore di raffreddamento pompa).
Cavo pompa.
Modulo di ingresso dell'alimentazione per il Controller.
Comprende il fusibile di protezione, il cambia tensione, la
presa di alimentazione di potenza ed il filtro EMC.
Presa di uscita di potenza (120 Vac) per l'alimentazione
dei dispositivi opzionali (vent device, relé di attivazione
della pompa primaria, ecc.).

7. Vano previsto per il connettore della porta di

comunicazione seriale RS-232 (fornita come opzione).

Pannello posteriore dei controller 969-9445 e 969-9545

PROCEDURE DI USO

Accensione del Controller

Per accendere il controller & sufficiente inserire il cavo di
alimentazione nella presa di rete e portare linterruttore di
linea in posizione 1.

Avvio della Pompa

Per awviare la pompa occorre premere il pulsante START
del pannello frontale.

Arresto della Pompa

Per arrestare la pompa occorre premere il pulsante STOP
del pannello frontale.

MANUTENZIONE

| controller della serie Turbo-V 700HT non richiedono alcuna
manutenzione. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da
personale autorizzato.

In caso di guasto & possibile usufruire del servizio di
riparazione Varian o del "Varian advanced exchange
service", che permette di ottenere un controller rigenerato in
sostituzione di quello guasto.

A PERICOLO!

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul controller
scollegare il cavo di alimentazione.

Qualora un controller dovesse essere rottamato,
procedere alla sua eliminazione nel rispetto delle
normative nazionali specifiche.

SMALTIMENTO

Significato del logo "WEEE" presente sulle
etichette.

I simbolo qui sotto riportato € applicato in
ottemperanza alla direttiva CE denominata "WEEE".
Questo simbolo (valido solo per i paesi della
Comunita Europea) indica che il prodotto sul quale e
applicato, NON deve essere smaltito insieme ai comuni
rifiuti domestici o industriali, ma deve essere avviato ad
un sistema di raccolta differenziata. Si invita pertanto
l'utente finale a contattare il fornitore del dispositivo, sia
esso la casa madre o un rivenditore, per avviare il
processo di raccolta e smaltimento, dopo opportuna
verifica dei termini e condizioni contrattuali di vendita.

\\{f
©

X
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MESSAGGI DI ERRORE

lIn alcuni casi di guasto la circuiteria di autodiagnosi del
controller presenta alcuni messaggi di errore elencati nella
tabella riportata nella pagina seguente.

ISTRUZIONI PER L°’USO

MESSAGGIO

DESCRIZIONE

AZIONE CORRETTIVA

CHECK CONNECTION TO
PUMP

Malfunzionamento nel collegamento tra
pompa e controller

Verificare che il cavo di collegamento tra
pompa e controller sia ben fissato da
entrambe le estremita e non sia interrotto.
Premere due volte il pulsante START per
riavviare la pompa.

PUMP WAITING INTERLOCK

E attivo il segnale di interlock presente
sul connettore P1 a causa
dell'interruzione del corto circuito tra il
pin 3 ed il pin 8 del connettore J1, 0 a

Ripristinare il corto circuito tra il pin 3 ed il
pin 8 del connettore J1, o chiudere |l
segnale di interlock esterno

causa dell'apertura del
segnale di interlock esterno.
FAULT: PUMP OVERTEMP. La temperatura del cuscinetto: Attendere che la temperatura ritorni al di

superiore della pompa ha superato
i 60 °C.

sotto della soglia.
Premere due volte il pulsante START per
riavviare la pompa.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

La temperatura del trasformatore del
controller ha superato i 90 °C.

Attendere che la temperatura ritorni al di
sotto della soglia.

Premere due volte il pulsante START per
riavviare la pompa.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Durante il funzionamento normale
(dopo la fase di avvio) la corrente
assorbita dalla pompa & maggiore di
quella programmata (6 A).

Verificare che il rotore della pompa abbia la
possibilita di ruotare liberamente. Premere
due volte il pulsante START per riavviare la
pompa.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Durante il funzionamento normale
(dopo la fase di awvio) la connessione
di uscita & in corto circuito (corrente di
uscita maggiore di 16 A).

Verificare i collegamenti tra pompa e
controller. Premere due volte il pulsante
START per riavviare la pompa.

SYSTEM OVERRIDE

La pompa & stata fermata da un
segnale di emergenza proveniente da
un contatto remoto.

cavo di alimentazione del
correggere la  causa

Staccare |l
controller e
dell'emergenza.

Ricollegare il cavo di alimentazione e
premere due volte il pulsante START per
riavviare la pompa.

OVERVOLTAGE

Si e verificato un guasto nella sezione
di alimentazione del controller, o |l
controller ha ricevuto un segnale
spurio.

Premere due volte il pulsante START per
riavviare la pompa.

Se il messaggio si ripresenta rivolgersi alla
Varian per la manutenzione.

87-900-877-01 (E)



ALLGEMEINES

Dieser Apparat ist fir Fachbetriebe bestimmt. Vor
Gebrauch sollte der Benutzer dieses Handbuch sowie
alle weiteren mitgelieferten Zusatzdokumentationen
genau lesen. Bei Nichtbeachtung - auch teilweise - der
enthaltenen Hinweise, unsachgemalRem Gebrauch durch
ungeschultes Personal, nicht autorisierten Eingriffen und
MiBachtung der einheimischen, hier zur Geltung
kommenden Bestimmungen Ubernimmt die Firma Varian
keinerlei Haftung.

Die Controller der Serie Turbo-V 700HT sind
mikroprozessorgesteuerte Frequenzwandler. Sie sind mit
Festkorperbauteilen gefertigt und verfliigen Uber ein
Selbstdiagnose- und ein Selbstschutzsystem.

Die Controller steuern die Pumpen der Serie
Turbo-V 700HT (durch einen 10-Schritte-Prozel) in der
Startphase, indem sie die Spannung und die
Stromstarke im Verhaltnis zur Pumpengeschwindigkeit
kontrollieren.

Sie enthalten alle fir den automatischen Betrieb der
Pumpenserie Turbo-V 700HT erforderlichen
Schaltungen.

Mittels Hilfsverbinder sind die Fernsteuerungen fur
Pumpenstart- und stopp, die Signale fiir die Anzeige des
Pumpenzustands, die Start- und Stoppsteuerungen der
Vorvakuumpumpen, sowie die Sperrsignale  (flr
Druckschalter, Wasserstrom-Kontrollschalter, etc.)
verfligbar.

In den folgenden Abschnitten sind alle erforderlichen
Informationen fur die Sicherheit des Bedieners bei der
Anwendung des Gerats aufgefuhrt. Detaillierte
technische Informationen sind im Anhang "Technical
Information” enthalten.

In dieser Gebrauchsanleitung werden Sicher-
heitshinweise folgendermaRen hervorgehoben:

A

Die Gefahrenhinweise lenken die Aufmerksamkeit des
Bedieners auf eine bestimmte Prozedur oder Praktik, die
bei unkorrekter Ausfihrung schwere Verletzungen
hervorrufen kénnen.

[[g’ ACHTUNG!

Die Warnhinweise vor bestimmten Prozeduren machen
den Bediener darauf aufmerksam, daR bei
Nichteinhaltung Schéden an der Anlage entstehen
kénnen.

ANMERKUNG

Die Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, die
aus dem Text hervorgehoben werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

LAGERUNG

Beim Transport und bei der Lagerung der Controller
mussen folgende klimatische Verhéltnisse eingehalten
werden:
e Temperatur: von -20 °C bis +70 °C
« Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95 %

(nicht kondensierend)

VOR DER INSTALLATION

Der Controller wird mit einer speziellen
Schutzverpackung geliefert. Eventuelle
Transportschdden missen der zustandigen &rtlichen
Verkaufsstelle gemeldet werden.

Beim Auspacken vorsichtig vorgehen, damit der
Controller nicht fallt oder St6Ren ausgesetzt wird.

Das Verpackungsmaterial muf3 korrekt entsorgt werden.
Es ist vollstandig recyclebar und entspricht der EG-
Richtlinie 85/399 fir Umweltschutz.

Verpackung der Controller

Alle Varian-Controller sind werkseitig fir eine bestimmte
AnschluRspannung ausgelegt:

¢ Modell 969-9445 fir 220 VWs

¢ Modell 969-9545 fir 120 VW's

Soll die AnschluBsspannung geandert werden, ist

folgendes zu tun.

— Das Netzkabel an der rickwartigen Tafel des
Controllers ausstecken:

— Am Spannungseingangsmodul die
AnschluBspannung ablesen.

— Das Spannungswahlmodul mit Sicherung mit Hilfe
eines kleinen Schraubenziehers herausziehen.

— Die gewilinschte AnschluBspannung wahlen, und
dann das Modul wieder einsetzen.

— Sicherstellen, daR die korrekte Spannung gewahit
wurde, und das Netzkabel wieder anschlieRen.

eingestellte

87-900-877-01 (E)



INSTALLATION

AN

Der Turbo-V Controller muss mit einem dreiadrigen
Netzkabel und dem (international zugelassenen) Stecker
angeschlossen werden. Es sollte immer dieses
Netzkabel benutzt werden, das an eine korrekt geerdete
Steckdose anzuschlieen ist, um den CE Richtlinien zu
entsprechen und Stromschldge zu vermeiden. Im
Inneren des Controllers entstehen hohe Spannungen,
die schwere Verletzungen verursachen und
lebensgeféhrlich sein kénnen. Vor jedem Montage- bzw.
Wagungseingriff muss deshalb der Netzstecker gezogen
werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ANMERKUNG

Der Wiederverschlie3-Verbinder J1 mufB3 mit seiner
Briicke angeschlossen bleiben, wenn kein externer
AnschluB3 erfolgt. Die Vorvakuumpumpe und die Turbo-
V-Pumpe kénnen gleichzeitig eingeschaltet werden.

Steuerungen, Anzeigen und Verbinder des
Controllers
Nachstehend werden die Steuertafel des Controllers

sowie die Verbindungstafeln beschrieben.
Fur weitere Einzelheiten siehe "Technical Information".

ANMERKUNG

Der Controller kann auf einen Tisch oder ein Gestell
montiert werden. In beiden Féllen muB3 auf die
ungehinderte Zirkulation der Kihlluft im Bereich des
Gerédts geachtet werden. Der Controller darf nicht in
Umgebungen installiert u/o benutzt werden, die
Witterungseinfliissen (Regen, Frost, Schnee), Staub und
aggressiven Gasen ausgesetzt sind und in denen
Explosions- und erhéhte Brandgefahr besteht.

Beim  Betrieb milssen folgende

bedingungen eingehalten werden:

e Temperatur: von 0 °C bis +40 °C

¢ Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 %
(nicht kondensierend).

Fir den Anschlu3 des Controllers an die Pumpe muf3

das zum Controller gehérende Kabel benutzt werden.

Umgebungs-

ANMERKUNG

Die Controller-Modelle 969-9445 und 969-9545 haben
das PumpenanschluBBkabel an der Riickplatte befestigt.

Fir weitere Hinweise bezliglich Anschlliisse und Montage
des bestellbaren Zubehors siehe "Technical
Information".

GEBRAUCH

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Betriebsvorgange
aufgefihrt. Fur weitere Hinweise bezliglich Anschliisse
und Montage des bestellbaren Zubehdrs siehe Kapitel
"Use" im Anhang zu "Technical Information". Vor
Benutzung des Controllers samtliche elektrischen und

pneumatischen  Anschlisse ausfihren, und die
Betriebsanleitung  der  angeschlossenen Pumpe
durchlesen.

A

Steht die Pumpe auf einem Tisch, muf3 auf den stabilen
Stand geachtet werden, da sonst die Gefahr von
Personen- und Gerateschaden besteht. Die Pumpe nie
einschalten, wenn der Eingangsflansch nicht am System
angeschlossen bzw. nicht mit dem SchlieBflansch
abgedeckt ist.
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1. Taste flr die Einstellung des Modus LOW SPEED. Sie
ist nur aktiv, wenn der Steuermodus auf Fronttafel
eingestellt ist. Bei einmaligem Drlcken dreht die Pumpe
mit ca. 2/3 der Nenngeschwindigkeit. Bei nochmaligem
Driicken wird der Modus LOW SPEED deaktiviert.

2. START-, STOPP- oder RESET-Taste. Sie ist nur aktiv,
wenn der Steuermodus auf der Fronttafel eingestellt ist.
Bei einmaligem Driicken wird die Startphase aktiviert.
Bei nochmaligem Driicken stoppt die Pumpe. Bei
automatischem Pumpenstopp durch Stérung muf3 diese
Taste ein erstes Mal zur Controller-Ricksetzung und
dann ein zweites Mal zum Neustarten der Pumpe
gedrlickt werden.

3. Taste fur die Anzeige der Parameter "cycle number",
"cycle time" und "pump life".

4. Taste fur die Anzeige der Parameter "pump current",
"pump temperature", "pump power" und ‘“rational
speed". Sie ist immer aktiv, unabhéngig vom gewéhlten
Betriebsmodus. Bei gemeinsamer, mindestens 2
Sekunden langer Betatigung der Tasten 3 und 4 wird ein
Programm aktiviert, mit dem einige Betriebsparamter
programmiert werden kénnen.

5. Alphanumerisches Flissigkristall-Display: Punktmatrix,
2 Zeilen mit 16 Stellen.

Fronttafel der Controller
969-9445 und 969-9545

87-900-877-01 (E)



GEBRAUCHSANLEITUNG

. Eingangsverbinder der logischen Signale (der
Kupplungsverbinder wird mit einer Wiederver-
schlieBbricke geliefert).

Ausgangsverbinder der logischen und Pumpen-

stromkontrollsignale.

Leistungsausgangsverbinder (120 VWs, 1 A flr den
Pumpenkihlventilator).

Pumpenkabel.

Versorgungseingangsmodul fiir den Controller. Umfaf3t
die Schutzsicherung, den Spannungs-wandler, die
Leistungsans-chluBbuchse und den EMC-Filter.
Leistungsausgangsbuchse (120 VWs) fur die
Versorgung des Zubehors (vent device, Einschaltrelais
fur die Primarpumpe, etc.).

Platz fir den Verbinder des seriellen Anschlusses
RS-232 (Option).

Riickseitige Tafel der Controller 969-9445 und 969-9545

BEDIENUNG

Einschalten des Controllers

Zum Einschalten des Controllers genlgt es, das
Netzkabel an die Steckdose anzuschlieBen un den
Leitungsschalter in Position 1 bringen.

Pumpenstart

Zum Starten der Pumpe muB3 die Taste START an der
Fronttafel gedriickt werden.

Pumpenstopp

Zum Stoppen der Pumpe muf3 die STOPP-Taste an der
Fronttafel gedrickt werden.

WARTUNG

Die Controller der Serie Turbo-V 700HT sind
wartungsfrei. Eventuell erforderliche Eingriffe missen
von dazu befugtem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Bei einem Defekt kann der Varian-Reparaturdienst bzw.

der "Varian advanced exchange service" in Anspruch
genommen werden, der fur die Erneuerung defekter

Controller sorgt.
A GEFAHR!

Vor jedem Eingriff am Controller muf3 der Netzstecker
gezogen werden.

Eine eventuelle Verschrottung muf3 unter Einhaltung der
einschlagigen landesiblichen Vorschriften erfolgen.

ENTSORGUNG

Bedeutung des "WEEE" Logos auf den Etiketten.

Das folgende Symbol ist in Ubereinstimmung mit der EU-
Richtlinie  WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) angebracht.

Dieses Symbol (nur in den EU-Landern giiltig) zeigt
an, dass das betreffende Produkt nicht zusammen mit
Haushaltsmull entsorgt werden darf sondern einem
speziellen Sammelsystem zugefihrt werden muss.

Der Endabnehmer sollte daher den Lieferanten des

Gerats - d.h. die Muttergesellschaft oder den
Wiederverkaufer - kontaktieren, um den
Entsorgungsprozess zu starten, nachdem er die

Verkaufsbedingungen geprUft hat.

VaN ’L
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GEBRAUCHSANLEITUNG

FEHLERMELDUNGEN

In einigen Stdérungsfallen zeigt das Selbstdiagnoses-
system des Controllers die in der nachstehenden
Tabelle zusammengefaBten Meldungen an.

ELDUNG BESCHREIBUNG BEHEBUNG
CHECK CONNECTION Fehlfunktion der Pumpen-Controller : Sicherstellen, da das Verbindungskabel
TO PUMP Verbindung. zwischen Pumpe und Controller an beiden

Seiten korrekt befestigt ist und keine
Unterbrechung vorliegt. Die Pumpe durch
zweimalige Betatigung der START-Taste

neustarten.
PUMP WAITING INTERLOCK : Das Interlock-Signal auf dem Verbinder i Den Kurzschlu3 zwischen Pin 3 und Pin 8
P1 ist wegen der: des Verbinders J1 riicksetzen oder das

KurzschluBunterbrechung zwischen Pin | externe Interlock-Signal schlieBen.
3 und Pin 8 des Verbinders K1 oder
wegen der Offnung des externen
Interlock-Signals aktiv.

FAULT: PUMP OVERTEMP. Die Temperatur des oberen Lagers: Warten bis die Temperatur unter den
bzw. der Pumpe hat 60 °C: Schwellenwert gesunken ist.

tberschritten. Die Pumpe durch zweimalige Betéatigung
der START-Taste neustarten.

FAULT: CONTROLLER Die Temperatur des Controller-Trafos | Warten bis die Temperatur unter den
OVERTEMPERATURE hat 90 °C Uberschritten. Schwellenwert gesunken ist.

Die Pumpe durch zweimalige Betétigung
der START-Taste neustarten.

FAULT: TOO HIGH LOAD Wahrend des Normalbetriebs (nach der : Sicherstellen,, daB der Pumpenrotor

Startphase) ist die Pumpen : ungehindert drehen kann.
stromaufnahme groéBer  als  die pje pPumpe durch zweimalige Betatigung
vorgesehene (6 A). der START-Taste neustarten.

FAULT: SHORT CIRCUIT Wéhrend des Normalbetriebs (nach der: Die Verbindung zwischen Pumpe und

Startphase) erfolgt ein Kurzschlu3 der : Controller prifen.
Ausgangsverbindung  (Ausgangsstrom . pje pumpe durch zweimalige Betatigung

groBer als 16 A). der START-Taste neustarten.

SYSTEM OVERRIDE Die Pumpe wurde durch ein von einem : Das Netzkabel des Controllers ausstecken
entfernten Kontakt kommendes : und die Stérungsursache beheben.
Notsignal gestoppt. Das Netzkabel wieder anschlieBen und die

Pumpe durch zweimalige Betatigung der
START-Taste neustarten.

OVERVOLTAGE Defekt im Versorgungsbereich des Die Pumpe durch zweimalige Betatigung
Controllers bzw. der Controller hat ein der START-Taste neustarten.
falsches Signal erhalten Erscheint die Meldung wieder sollte der

Varian-Wartungsdienst gerufen werden.

8 87-900-877-01 (E)



INDICATIONS GENERALES

Cet appareillage a été congu en vue d'une utilisation
professionnelle. Il est conseillé & I'utilisateur de lire at-
tentivement cette notice d'instructions ainsi que toute
autre indication supplémentaire fournie par Varian, avant
d'utiliser I'appareil. Varian décline par conséquent toute
responsabilité en cas d'inobservation totale ou partielle
des instructions données, d'utilisation incorrecte de la
part d'un personnel non formé, d'opérations non auto-
risées ou d'un emploi contraire aux réglementations na-
tionales spécifiques.

Les contr6leurs de la série Turbo-V 700HT sont des con-
vertisseurs de fréquence, contrdlés par un microproces-
seur, réalisés avec des éléments a I'état solide et ayant
des capacités d'autodiagnostic et d'autoprotection.

Les controleurs pilotent les pompes de la série
Turbo-V 700HT (par un processus subdivisé en dix pas)
lors de la phase de mise en marche, en contrélant la
tension et le courant par rapport a la vitesse atteinte par
la pompe.

lIs incorporent I'ensemble de circuits nécessaire au fonc-
tionnement automatique des pompes de la série
Turbo-V 700HT.

Un connecteur auxiliaire permet de disposer des com-
mandes de mise en marche et d'arrét de la pompe a di-
stance, des signaux indiquant I'état opérationnel de la
pompe, des commandes de mise en marche et d'arrét de
la pompe a pré-vide ainsi que de signaux de blocage
(pour interrupteurs a pression, interrupteurs de controle
du flux de l'eau, etc.).

Les paragraphes suivants donnent toutes les indications
nécessaires a garantir la sécurité de l'opérateur pendant
l'utilisation de l'appareillage. Des renseignements plus
détaillés se trouvent dans l'appendice "Technical Infor-
mations".

Cette notice utilise les signes conventionnels suivants:

MODE D'EMPLOI

EMMAGASINAGE

Pendant le transport et 'emmagasinage des contrdleurs, il
faudra veiller a respecter les conditions environnementales
suivantes:

e température:de-20°Ca +70°C

¢ humidité relative: de 0% a 95 % (non condensante).

PREPARATION POUR L'INSTALLATION

Le contr6leur est fourni dans un emballage de protection spé-
cial; si l'on constate des marques de dommages pouvant
s'étre produits pendant le transport, contacter aussitot le bu-
reau de vente local.

Pendant l'opération d'ouverture de I'emballage, veiller tout par-
ticulierement & ne pas laisser tomber le controleur et a ne lui
faire subir aucun choc.

Ne pas jeter l'emballage dans la nature. Le matériel est entie-
rement recyclable et il est conforme aux directives CEE
83/399 en matiére de protection de I'environnement.

/N ememm

Les messages de danger attirent l'attention de l'opérateur sur
une procédure ou une manoeuvre spéciale qui, si elle n'est
pas effectuée correctement, risque de provoquer de graves
Iésions.

=" ATTENTION!

Les message dattention apparaissent avant certaines
procédures qui, si elles ne sont pas observées, pourraient
endommager sérieusement l'appareillage.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants,
isolés du texte.

Emballage des contréleurs

Chaque contréleur est fourni par Varian pré-équipé pour
une certaine tension d'alimentation:

¢ le modele 969-9445 pour 220 Vca

¢ le modele 969-9545 pour 120 Vca.

S'il est nécessaire de changer la tension d'alimentation,

procéder comme suit:

— Déconnecter le cable d'alimentation du tableau dor-
sal du contr6leur.

— Vérifier, sur le module d'entrée de tension, la tension
d'alimentation prévue.

— Enlever le module de sélection de tension a fusible a
l'aide d'un petit tournevis.

— Sélectionner la tension d'alimentation voulue, puis
replacer fermement le module dans son logement.

— S'assurer que la tension correcte a été sélectionnée,
puis reconnecter le cable d'alimentation.

87-900-877-01 (E)



INSTALLATION

MODE D'EMPLOI

/\ e

Le contrOleur doit étre alimenté au moyen d’un cable
d'alimentation a trois fils (voir tableau des piéces que I'on
peut commander) avec une fiche du type approuvé au
niveau international en vue de la sécurité de l'usager.
Utiliser toujours ce cable d'alimentation et introduire la
fiche dans une prise pourvue d'un branchement au sol
approprié a la masse, afin d'éviter toute décharge
électrique et de respecter les spécifications CE. A
l'intérieur du contréleur se développent de hautes
tensions qui peuvent causer de graves dommages, voire
la mort. Avant d'effectuer toute opération d'installation ou
d'entretien du contréleur, le débrancher de la prise
d'alimentation.

NOTE

Le contréleur peut étre installé sur une table ou a lintérieur
dun rack prévu a cet effet. Il est en tout cas nécessaire que
lair de refroidissement puisse circuler librement a lintérieur de
lappareil. Ne pas installer et/ou utiliser le contréleur dans des
milieux exposés a des agents atmosphériques (pluie, gel, nei-
ge), a des poussiéres, a des gaz de combat ainsi que dans
des milieux explosifs ou a risque €levé d'incendie.

Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de respecter les
conditions environnementales suivantes:

o température: de 0 °C a + 40 °C

e humidité relative: de 0% a 95% (non condensante).
Pour la connexion du contréleur a la pompe correspondante,
utiliser le cable du contréleur prévu a cet effet.

NOTE

Les contréleurs modéle 969-9445 et 969-9545 sont dotés d'un
cdble de connexion a la pompe fixé au tableau dorsal du con-
tréleur.

Pour les autres connexions et pour linstallation des accessoi-
res en option, voir la section "Technical Information"”.

UTILISATION

Dans ce paragraphe, on indique les principales procédures
opérationnelles. Pour tous autres détails et pour les procédu-
res concernant des connexions ou des éléments en option, se
reporter au paragraphe "Use" de l'appendice "Technical In-
formations".Avant d'utiliser le controleur, effectuer toutes les
connexions électriques et pneumatiques et se référer a la noti-
ce de la pompe connectée.

AN: =

Pour éviter tous dommages aux personnes et a I'appa-
reil, si la pompe est placee sur une table, s'assurer que
cette derniére est stable. Ne jamais faire fonctionner la
pompe si la bride d'entrée n'est pas connectée au sy-
steme ou si elle n'est pas fermée a l'aide de la bride de
serrage.
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NOTE

Laisser le connecteur de réenclenchement J1 connecté a sa
barrette s'il n'est procédé a aucune connexion extérieure. La
pompe a pré-vide et la pompe Turbo-V peuvent étre mises en
marche simultanément.

Commandes, indicateurs et connecteurs du
Contréleur

On présente ci-dessous le tableau de commande du
Contrbleur ainsi que les tableaux d'interconnexion.Pour
de plus amples détails, se reporter a la section "Techni-
cal Information”.

B X
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1. Interrupteur de sélection du mode LOW SPEED. Il n'est
actif que lorsque le mode de commande est sélectionné
depuis le tableau frontal. En le pressant une fois, la pom-
pe tourne a 2/3 environ de la vitesse nominale. En le
pressant une deuxiéme fois, on désactive le mode LOW
SPEED.

2. Interrupteur envoyant les commandes de START, STOP
ou RESET. Il n'est actif que lorsque le mode de comman-
de est sélectionné depuis le tableau frontal. Une premiére
pression de l'interrupteur active la phase de mise en mar-
che; une deuxieme pression provoque l'arrét de la pompe.
Si la pompe s'est arrétée automatiquement a cause d'une
panne, il faut presser cet interrupteur une premiére fois
pour effectuer la mise a zéro du contrdleur et une deu-
xiéme fois pour remettre la pompe en marche.

3. Interrupteur rappelant sur l'afficheur les parametres de
cycle number, cycle time et pump life.

4. Interrupteur rappelant sur l'afficheur les paramétres de
pump current, pump temperature, pump power et rotatio-
nal speed. Il est toujours actif, indépendamment du mode
de fonctionnement choisi. En pressant simultanément les
interrupteurs 3 et 4 pendant 2 secondes au moins, on ac-
tive un programme avec lequel il est possible de pro-
grammer certains parameétres opérationnels.

5. Ecran alphanumérique a cristaux liquides: matrice de
points, 2 lignes x 16 caracteres.

Tableau frontal des Contréleurs
969-9445 et 969-9545
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MODE D'EMPLOI

Connecteur d'entrée des signaux logiques (le connecteur
d'enclenchement est doté de la barrette de réenclenchement
spéciale).

Connecteur de sortie des signaux logiques et d vérification du
courant de la pompe.

Connecteur de sortie de puissance (120 Vca, 1 A) pour le
ventilateur de refroidissement de la pompe.

Céble de pompe.

Module d'entrée de l'alimentation pour le Contrdleur. Il com-
prend le fusible de protection, le survolteur- dévolteur, la prise
d'alimentation de puissance et le filtre EMC.

Prise de sortie de puissance (120 Vca) pour l'alimentation
des dispositifs en option (vent device, relais d'activation de la
pompe primaire, etc.).

Emplacement prévu pour le connecteur de la porte de
communication série RS-232 (fournie en option).

Tableau arriére des Contréleurs 969-9445 et 969-9545

PROCEDURES D'UTILISATION

Allumage du Contréleur

Pour allumer le contrdleur, il suffit dintroduire le cable d'ali-
mentation dans la prise du réseau et placer I'interructor sur
la position 1.

Mise en marche de la Pompe

Pour mettre la pompe en marche, presser linterrupteur
START du tableau frontal

Arrét de la Pompe

Pour arréter la pompe, presser linterrupteur STOP du tableau
frontal

ENTRETIEN

Les contréleurs de la série Turbo-V 700HT n'exigent aucun
entretien. Toute opération doit étre effectuée par un personnel
agreeé.

En cas de panne, il est possible de s'adresser au Service de

réparation Varian ou bien au "Varian advance exchange servi-
ce" qui permet d'obtenir un controler régénéré a la place du

contréleur détraqué.

Avant d'effectuer toute opération sur le contréleur, débrancher
le cable d'alimentation.
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En cas de mise au rebut d'un contrdleur, procéder a son élimi-
nation conformément aux réglementations nationales en la
matiere.

MISE AU REBUT

Signification du "WEEE" les
étiquettes.

Le symbole ci-dessous est appliqué conformément a la
directive CE nommée "WEEE".

Ce symbole (uniquement valide pour les pays de la
Communauté européenne) indique que le produit sur
lequel il est appliqué NE doit PAS étre mis au rebut avec
les ordures ménagéres ou les déchets industriels ordi-
naires, mais passer par un systeme de collecte sélective.
Aprés avoir vérifié les termes et conditions du contrat de
vente, I'utilisateur final est donc prié de contacter le four-
nisseur du dispositif, maison mére ou revendeur, pour
mettre en ceuvre le processus de collecte et mise au
rebut.

logo figurant sur
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MESSAGES D'ERREUR

Dans certains cas de panne, I'ensemble de circuits d'autodia-
gnostic du contréleur présente certains messages d'erreur in-

diqués dans le tableau ci-dessous.

MODE D'EMPLOI

MESSAGE DESCRIPTION INTERVENTION
CHECK CONNECTION Dysfonctionnement de la connexion entre la | S'assurer que le cable de connexion entre la
TO PUMP pompe pompe et le contrbleur et le contréleur est

bien fixé aux deux extrémités et qu'il n'est pas
coupé. Presser deux fois linterrupteur
START pour réactiver la pompe.

PUMP WAITING INTERLOCK

Le signal d'interlock situé sur le connecteur
P1 est actif & cause de la coupure du court-
circuit entre le pin 3 et le pin 8 du con-
necteur J1 ou a cause de l'ouverture du si-
gnal d'interlock extérieur.

Rétablir le court-circuit entre le pin 3 et le pin
8 du connecteur J1 ou fermer le signal d'in-
terlock extérieur.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

La température du palier supérieur ou de la
a dépassé 60°C.

Attendre que la température retourne au-
dessous du seuil.

Presser deux fois l'interrupteur START pour
remettre la pompe en marche.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

La température du transformateur du con-
troleur a dépassé 90°C.

Attendre que la température retourne au-
dessous du seuil.

Presser deux fois l'interrupteur START pour
remettre la pompe en marche.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Pendant le fonctionnement normal (apres la
phase de mise en marche), le courant ab-
sorbé par la pompe est plus grand que celui
qui a été programmeé (6 A).

S'assurer que le rotor de la pompe a la pos-
sibilité de tourner librement.

Presser deux fois l'interrupteur START pour
remettre la pompe en marche.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Pendant le fonctionnement normal (apres la
phase de mise en marche), la connexion
de sortie est en court-circuit (courant de
sortie plus grand que 16 A).

Vérifier les connexions entre la pompe et le
contrdleur.

Presser deux fois l'interrupteur START pour
remettre la pompe en marche.

dalimentation du contrleur, ou bien le
contr6leur a regu un faux signal.

SYSTEM OVERRIDE La pompe a été arrétée par un signal | Débrancher le céble d'alimentation du con-
d'alerte provenant d'un contact éloigné. tr6leur et corriger la cause de l'alerte.
Reconnecter le céble d'alimentation et pres-
ser deux fois linterrupteur START pour re-
mettre la pompe en marche.
OVERVOLTAGE Il s'est produit une panne de la section  Presser deux fois linterrupteur START pour

remettre la pompe en marche.

Si le message se présente a nouveau,
s'adresser & Varian pour I'entretien.
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INFORMACION GENERAL

Este equipo se ha concebido para un uso profesional. El
usuario debera leer atentamente el presente manual de
instrucciones y cualquier otra informacion suplementaria
facilitada por Varian antes de utilizar el equipo. Varian se
considera libre de cualquier responsabilidad debida al
incumplimiento total o parcial de las instrucciones, al uso
poco apropiado por parte de personal sin formacion, a
las operaciones no autorizadas o al uso que no cumpla
con las normas nacionales especificas.

Los controlers de la serie Turbo-V 700HT son
convertidores de frecuencia, controlados por un
microprocesador, realizados con componentes en
estado solido y con capacidad de autodiagnosis y
autoproteccion.

Los controlers pilotan las bombas de la serie Turbo-V
700HT (con un proceso dividido en diez pasos) durante
la fase de puesta en marcha, controlando la tensién y la
corriente en relacion a la velocidad alcanzada por la
bomba.

Estos incorporan todos
Turbo-V 700HT.

Mediante un conector auxiliar estan disponibles los
mandos para la puesta en marcha y la parada de la
bomba de remoto, las sefiales que indican el estado
operativo de la bomba, los mandos para la puesta en
marcha y la parada de la bomba de pre-vacio, sefiales
de control del caudal del agua, etc.)

En los apartados siguientes se facilita toda la
informacion necesaria para garantizar la seguridad del
operador durante el uso del equipo. Una informacién
mas detallada se facilita en el Suplemento "Technical
Information".

los circuitos de la serie

Este manual utiliza los simbolos convencionales

siguientes:

A {PELIGRO!

Los mensajes de peligro atraen la atencion del operador
sobre un procedimiento o una operacion especifica que, al no
realizarse correctamente, podria provocar graves lesiones
personales.

= iATENCION!

Los mensajes de atencion se visualizan antes de
procedimientos que, al no respetarse, podrian provocar dafios
al equipo.

NOTA

Las notas contienen informacion importante extraida del texto.
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INSTRUCCIONES DE USO

ALMACENAMIENTO

Durante el transporte y el almacenamiento de los
controlers se debera cumplir con las condiciones
ambientales siguientes:

e temperatura: de -20 °C a +70 °C

¢ humedad relativa: 0 - 95% (no condensadora)

PREPARACION PARA LA INSTALACION

El controler se suministra en un embalaje de proteccién
especial; si se observan sefiales de dafios, que podrian
haberse producido durante el transporte, ponerse en
contacto con la oficina de venta mas cercana.

Durante la operacion de desembalaje, prestar una atencion
especial a no dejar caer el controler y evitarle golpes.

No dispersar el embalaje en el medio ambiente. El material
es totalmente reciclable y cumple con la directiva CEE
85/399 para la preservacion del medio ambiente.

Embalaje de los Controlers

Cada controler llega de Varian preparado para una cierta
tension de alimentacion:

¢ el modelo 969-9445 por 220 Vac

¢ el modelo 969-9545 por 120 Vac

De ser necesario cambiar la tension de alimentacion.

efectuar el procedimiento siguiente:

— Desconectar el cable de alimentacion del panel
trasero de los controlers.

— Comprobar en el médulo de entrada de tension la
tension de alimentacion preparada.

— Extraer el modulo de seleccién de la tensién con
fusible utilizando un pequefio destornillador.

— Seleccionar la tensiéon de alimentacién deseada y
luego volver a introducir con determinacion el médulo
en su alojamiento.

— Comprobar que se ha seleccionado la tension
correcta y luego volver a conectar el cable de
alimentacion.

87-900-877-01 (E)



INSTALACION

A iPELIGRO!

El controler debe ser alimentado mediante un cable de tres
hilos (ver tabla de los componentes que pueden ser
ordenados) con una clavija del tipo aprobado a nivel
internacional con la finalidad de respetar las normas
correspondientes a la seguridad del usuario. Utilizar siempre
este cable de alimentacion e introducir la clavija en un
enchufe con una conexion de masa adecuada para evitar
descargas eléctricas. y respetar las especificaciones CE.
Dentro del controler se desarrollan altas tensiones que
pueden causar graves dafios o la muerte. Antes de efectuar
cualquier operacion de instalacién o mantenimiento del
controler desconectarlo del enchufe de alimentacion.

NOTA

El controler puede instalarse en una mesa o dentro de un
rack especifico. En cualquier caso, es necesario que el aire
de refrigeracion pueda circular libremente alrededor del
aparato. No instalar y/o utilizar el controler en ambientes
expuestos a agentes atmosféricos (lluvia, hielo y nieve),
polvos, gases agresivos, en ambientes explosivos o con alto
riesgo de incendio.

Durante el funcionamiento es necesario que se respeten las
condiciones ambientales siguientes:

e temperatura: de 0°C a + 40 °C

e humedad relativa: 0 - 95% (no condensadora).

Para la conexién del controler con la bomba
correspondiente utilizar el cable especifico del controler.

NOTA

Los controlers del modelo 969-9445 y 969-9545 llevan el
cable de conexion a la bomba fijado al panel trasero del
Controler.

Para otras conexiones y la instalacion de los accesorios
opcionales, véase la seccién “Technical Information”.

Uso

En este apartado se citan los procedimientos operativos
principales. Para mas detalles y para procedimientos que
impliqguen conexiones u opcionales especiales, les
remitimos al apartado “Use” del anexo “Technical
Informations”.

Antes de usar el controler efectuar todas las conexiones
eléctricas y neumaticas y consultar el manual de la bomba

conectada.
A iPELIGRO!

Para evitar lesiones a las personas y al aparato, si la bomba
esta apoyada sobre una mesa cerciorarse que es estable.
No poner en marcha nunca la bomba si la brida de entrada
no esta conectada al sistema o no esta cerrada con la brida
de cierre.
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INSTRUCCIONES DE USO

NOTA

El conector di cierre J1 ha de dejarse conectado con su
conector puente si no se efectua ninguna conexion
exterior. La bomba pre-vacio y la bomba Turbo-V
pueden encenderse simultaneamente.

Mandos, indicadores y conectores del controler

A continuacion se ilustran el panel de mando del
controler y los paneles de interconexion.

Para mas detalles consultar la seccién “Technical
Information”.
5
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1. Pulsador para la seleccion del modo LOW SPEED.
Esta activado sélo cuando esta seleccionado el modo
de mando del panel frontal. Apretando una vez, la
bomba gira a 2/3 aproximadamente de la velocidad
nominal. Apretdandolo una vez mas se desactiva el
modo LOW SPEED.

2. Pulsador para enviar los mandos de START, STOP o
RESET. Esta activo sélo cuando se selecciona el modo
de mando del panel frontal. Apretandolo una vez se
activa la fase de puesta en marcha; apretandolo otra
vez se para la bomba. Si la bomba se ha parado
automaticamente a causa de una averia, hay que
apretar este pulsador primero una vez para efectuar el
reset del controler y la segunda vez para volver a poner
en marcha la bomba.

3. Pulsador para que aparezcan en el display los
parametros cycle number, cycle time y pump life.
4. Pulsador para que aparezcan en el display los

parametros pump current, pump temperature, pump

power y rotational speed. Estd siempre activado
independientemente del modo de funcionamiento
elegido. Apretando juntos los pulsadores

3y 4 durante 2 segundos por lo menos, se activa un
programa con el cual se pueden programar algunos
parametros operativos.

5. Display alfanumérico de cristales liquidos: matriz de
puntos, 2 lineas x 16 caracteres.

Panel frontal del controler
969-9445 y 969-9545
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INSTRUCCIONES DE USO

. Conector de entrada de las sefales légicas (el conector

de acoplamiento se suministra con el conector puente
especifico de cierre).

Conector de salida de las sefhales légicas y de
comprobacién de la corriente de la bomba.

Conector de salida de potencias (120 Vac, 1A para el
ventilador de refrigeracion de la bomba).

Cable bomba.

Médulo de entrada de la alimentacion para el controler.
Comprende el fusible de proteccion, el cambiador de
tension, la toma de alimentaciéon de potencia y el filtro
EMC.

Toma de salida de potencia (120 Vac) para la
alimentaciéon de los dispositivos opcionales (vent
device, relé de activacion de la bomba primaria, etc.)
Alojamiento previsto para el conector del puerto de
comunicacion serie Rs-232 (suministrada como
opcion).

Panel trasero del controler 969-9445 y 969-9545

PROCEDIMIENTOS DE USO

Encendido del controler

Para encender el controler es suficiente introducir el cable de
alimentacion en la toma de red y colocar el interruptor de
linea en posicion 1.

Puesta en marcha de la Bomba

Para poner en marcha la bomba hay que apretar el pulsador
START del panel frontal.

Parada de la Bomba

Para detener la bomba hay que apretar el pulsador STOP del
panel frontal.

MANTENIMIENTO

Los controlers de la serie Turbo-V 700HT no necesitan ningun
mantenimiento. Cualquier operaciéon ha de ser efectuada por
personal autorizado.

En caso de averia es posible utilizar el servicio de
reparaciéon Varian o del “Varian advance exchange
service”, que permite obtener un controler regenerado
en vez del averiado.

A {PELIGRO!

Antes de efectuar cualquier operacion en el controler
desenchufar el cable de alimentacion.
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En caso de que un controler se tenga que desguazar, efectuar
su eliminacién respetando las normas nacionales especificas.

ELIMINACION

Significado del logotipo "WEEE" presente en las
etiquetas.

El simbolo que se indica a continuacién, es aplicado en
observancia de la directiva CE denominada "WEEE".
Este simbolo (valido sélo para los paises miembros
de la Comunidad Europea) indica que el producto
sobre el cual ha sido aplicado, NO debe ser eliminado
junto con los residuos comunes sean éstos domésticos
o industriales, y que, por el contrario, debera ser
sometido a un procedimiento de recogida diferenciada..
Por lo tanto, se invita al usuario final, a ponerse en
contacto con el proveedor del dispositivo, tanto si éste
es la casa fabricante o un distribuidor, para poder
proveer a la recogida y eliminacion del producto,
después de haber efectuado una verificacion de los
términos y condiciones contractuales de venta.
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MENSAJES DE ERROR

En algunos casos de averia los circuitos de autodiagnosis
del controler presenta algunos mensajes de error detallados

en la tabla siguiente.

INSTRUCCIONES DE USO

MENSAJE DESCRIPCION ACCION CORRECTIVA
CHECK CONNECTION Mal funcionamiento en la conexién entre la | Comprobar que el cable de conexion entra
TO PUMP bomba y el Controler. en la bomba y el controler esta bien fijado por

ambos extremos y no esté interrumpido.

Apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba.

PUMP WAITING INTERLOCK

Esta activa la sefial de interlock presente en
el conector P1 a causa de la interrupcion
del cortocircuito entre el pin 3 y el pin 8 del
conector J1, 0 a causa de la apertura de la
sefal de interlock externo.

Eliminar el cortocircuito entre el pin 3 y el pin
8 del conector J1, o cerrar la sefal de
interlock exterior.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

La temperatura del rodamiento superior o
de la bomba ha superado los 60 °C.

Esperar a que la temperatura vuelva por
debajo del umbral.

Apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

La temperatura del transformador del
controler ha superado los 90 °C.

Esperar a que la temperatura vuelva por
debajo del umbral.

Apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Durante el funcionamiento normal (tras la
fase de puesta en marcha) la corriente
absorbida por la bomba es superior a la
programada (6 A).

Comprobar que el rotor de la bomba tiene la
posibilidad de girar libremente.

Apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Durante el funcionamiento normal (tras la
fase de puesta en marcha) la conexién de
salida esta en cortocircuito (corriente de
salida mas 16 A).

Comprobar las conexiones entre la bomba y
el controler.

Apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba.

de alimentacion del controler o el controler
ha recibido una sefal espurio.

SYSTEM OVERRIDE La bomba ha sido parada por una sefial de | Desenchufar el cable de alimentacion del
emergencia procedente de un contacto | controler y corregir la causa de la
remoto. emergencia.

Volver a conectar el cable de alimentacion y
apretar dos veces el pulsador START para
volver a poner en marcha la bomba

OVERVOLTAGE Se ha producido una averia en la seccion : Apretar dos veces el pulsador START para

volver a poner en marcha la bomba.
Si el mensaje se vuelve a presentar dirigirse
a Varian para el mante-nimiento.
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INFORMACOES GERAIS

Esta aparelhagem destina-se ao uso profissional. O
utilizador deve ler atentamente o presente manual de
instrucfes e todas as informacgdes adicionais fornecidas
pela Varian antes de utilizar a aparelhagem. A Varian
ndo se responsabiliza pela inobservancia total ou parcial
das instrugdes, pelo uso indevido por parte de pessoas
ndo treinadas, por operagdes ndo autorizadas ou pelo
uso contrario as normas nacionais especificas.

Os controllers da série Turbo-V 700HT s&@o conversores
de frequéncia, controlados por um microprocessador,
realizados com componentes em estado sélido e com
capacidade de autodiagnoéstico e autoprotecgao.

Os controllers comandam as bombas da série
Turbo-V 700HT (com um processo subdividido em dez
passos) durante a fase de activagdo, controlando a
tensdo e a corrente em relagdo a velocidade atingida
pela bomba.

Incorporam todos 0s circuitos necessarios para o
funcionamento automéatico das bombas da série Turbo-V
700HT.

Através de um conector auxiliar, estdo disponiveis os
comandos para a activacdo e a paragem da bomba por
controlo remoto, os sinais que indicam o estado
operativo da bomba, os comandos para a activagao e a
paragem da bomba de pré-vacuo, os sinais de bloqueio
(para interruptores de presséo, interruptores de controlo
do fluxo de agua, etc.).

Nos paragrafos seguintes estdo descritas todas as
informagbes necessarias para garantir a seguranca do
operador durante o uso da aparelhagem. Informacfes
pormenorizadas sdo fornecidas no apéndice "Technical
Information".

Este manual utiliza as seguintes convencgdes:

A

As mensagens de perigo chamam a atengdo do
operador para um procedimento ou uma pratica
especifica que, se ndo efectuada correctamente, pode
provocar graves lesdes pessoais.

=" ATENCAO!

As mensagens de atencdo sdo visualizadas antes de
procedimentos que, se ndo observados, podem causar
danos a aparelhagem.

NOTA

As notas contém informacbes importantes destacadas
do texto.
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INSTRUCOES PARA O USO

ARMAZENAGEM

Durante o transporte e a armazenagem dos controllers,
devem ser satisfeitas as seguintes condicdes
ambientais:

e temperatura: de -20°C a + 70 °C
¢ humidade relativa: 0 - 95% (ndo condensante)

PREPARACAO PARA A INSTALACAO

O controller é fornecido numa embalagem protectora
especial; se apresentar sinais de danos, que poderiam
verificar-se durante o transporte, entrar em contacto com
o0 escritdrio de vendas local.

Durante a retirada da embalagem, tomar muito cuidado
para nado deixar cair o controller e para ndo submeté-lo a
choques.

N&o depositar a embalagem no meio ambiente. O
material € completamente reciclavel e responde a
directriz CEE 85/399 para a proteccdo do meio
ambiente.

Embalagem dos controllers

Cada controller chega a Varian predisposto para uma
determinada tenséo de alimentagéo:
¢ 0 modelo 969-9445 para 220 Vac
¢ 0 modelo 969-9545 para 120 Vac

Caso seja necesséario mudar a tensdo de alimentacéo,

executar o procedimento a seguir:

— Desligar o cabo de alimentagdo do painel posterior
do controller.

— Verificar, no médulo de entrada de tensao, a tensdo
de alimentagé&o predisposta.

— Extrair o médulo de selecgdo de tensdo com fusivel
utilizando uma chave de parafusos pequena.

— Seleccionar a tensédo de alimentagdo desejada e, a
seguir, reinstalar com forca o médulo na sua sede.

— Verificar se foi seleccionada a tenséo correcta e, a
seguir, ligar novamente o cabo de alimentagéo.
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INSTALACAO

INSTRUCOES PARA O USO

/\ e

O controller deve ser alimentado mediante um cabo de
alimentacdo de trés fios(ver tabela das partes
ordendaveis) com uma tomada de tipo aprovado a nivel
internacional com a finalidade de seguranga do usuario.
Utilizar sempre este cabo de alimentagdo e inserir a
tomada com uma adequada ligacao de terra para evitar
descargas eléctricas e para respeitar as normativas CE.
No interior do controller desenvolvem-se altas tensdes
que podem provocar graves danos ou a morte. Antes de

efectuar qualquer operacdo de instalagdo ou
manutencdo do controller, desligar a tomada de
alimentacao.

NOTA

O controller pode ser instalado numa mesa ou no interior de
um rack especifico. Em todo caso, é necessario que o ar de
refrigeragdo possa circular liviemente ao redor da
aparelhagem. N&o instalar e/ou utilizar o controller em
ambientes expostos a agentes atmosféricos (chuva, gelo,
neve), poeiras, gases agressivos ou em ambientes com
perigo de explosao ou com elevado risco de incéndio.

Durante o funcionamento € necessario que sejam
respeitadas as seguintes condi¢des ambientais:

e temperatura:de 0°Ca +40°C

e humidade relativa: 0 - 95% (n&o condensante).

Para a ligagdo do controller a respectiva bomba, utilizar
0 cabo especifico do préprio controller.

NOTA

Os controllers modelo 969-9445 e 969-9545 possuem o
cabo de alimentacdo a bomba fixado ao painel posterior
do proprio controller.

Para as outras ligacdes e a instalagdo dos acessoérios
opcionais, ver a sec¢éo "Technical Information”.

UTILIZACAO

Neste paragrafo sdo descritos os principais procedimentos
operativos. Para maiores detalhes e para procedimentos
que envolvem ligacdes ou pecgas opcionais, consultar o
paragrafo "Use" do apéndice "Technical Information”. Antes
de usar o controller, efectuar todas as ligagdes eléctricas e
pneumaticas e consultar o manual da bomba ligada.

/\ e

Para evitar danos as pessoas e a aparelhagem, caso a
bomba esteja apoiada numa mesa, certificar-se que
esteja estavel. Nunca activar a bomba se o flange de
entrada nao estiver ligado ao sistema ou nao estiver
fechado com o flange de fecho.
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NOTA

O conector de fecho J1 deve permanecer ligado a sua
ponte se ndo é efectuada nenhuma ligagdo externa. A
bomba de pré-vdcuo e a bomba Turbo-V podem ser
ligadas simultaneamente.

Comandos, Indicadores e Conectores do
Controller

A seguir, estédo ilustrados o painel de comando do
Controller e os painéis de interconexao.

Para maiores detalhes, consultar a seccdo "Technical
Information”.
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Painel frontal do Controller
969-9445 e 969-9545
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INSTRUCOES PARA O USO

-1

Oz Dl

Conector de entrada dos sinais logicos (o conector de
acoplamento é fornecido com ponte especifica de
fecho).

Conector de saida dos sinais légicos e de verificagéo
da corrente da bomba.

Conector de saida de poténcia (120 Vac, 1 A para o
ventilador de refrigeragao da bomba).

Cabo da bomba.

Moédulo de entrada da alimentagdo para o Controller.
Compreende o fusivel de protecgdo, o transformador
de tensdo, a tomada de alimentagdo de poténcia e o
filtro EMC.

Tomada de saida de poténcia (120 Vac) para a a
alimentacdo dos dispositivos opcionais (vent device,
relé de activagdo da bomba primaria, etc.).

Vao previsto para o conector da porta de comunicagéo
serial RS-232 (fornecida como opcional).

Painel posterior dos Controllers 969-9445 e 969-9545

PROCEDIMENTOS DE USO

Acendimento do Controller

Para ligar o controller, é suficiente inserir o cabo de
alimentagcdo na tomada de rede e coloque 6 interruptor
de linha en posicéo 1.

Activacdo da bomba

Para activar a bomba, é necessario premer o botao
START do painel frontal.

Paragem da bomba

Para parar a bomba, é necessario premer o botdo STOP
do painel frontal.

MANUTENCAO

Os controllers da série Turbo-V 700HT nao requerem
qualquer manutencdo. Todas as operag¢des devem ser
efectuadas por pessoal autorizado.

Em caso de defeito é possivel utilizar o servico de
reparacdo Varian ou o "Varian advanced exchange
service", que permite obter um controller regenerado que
substitua o controller com defeito.

/\ e

Antes de efectuar qualquer operagdo no controller,
desligar o cabo de alimentagéo.
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Caso um controller deva ser destruido, proceder a sua

eliminagdo  respeitando as normas  nacionais
especificas.

ELIMINACAO
Significado do logoétipo "WEEE" presente nos

rétulos.

O simbolo abaixo indicado é aplicado de acordo com a
directiva CE denominada "WEEE". Este simbolo (valido
apenas para os paises da Comunidade Europeia)
indica que o produto no qual esta aplicado NAO deve
ser eliminado juntamente com os residuos domésticos
ou industriais comuns, mas deve ser dirigido a um
sistema de recolha diferenciada.
Portanto, convidamos o utilizador final a contactar o
fornecedor do dispositivo, seja este o fabricante ou um
revendedor, para encaminhar o processo de recolha e
eliminacdo, apds a oportuna verificagdo dos termos e
condi¢des do contrato de venda.

o
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MENSAGENS DE ERRO

Em alguns casos de defeitos,

0s circuitos de

autodiagnéstico do controller apresentam mensagens
de erro relacionadas na tabela abaixo.

INSTRUCOES PARA O USO

MENSAGEM DESCRICAO ACCAO CORRECTIVA
CHECK CONNECTION Mau funcionamento na ligacao entre a : Verificar se o cabo de ligacdo entre a bomba e
TO PUMP bomba e o controller. o controller estda bem fixado em ambas as

extremidades e nado esta interrompido.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

PUMP WAITING INTERLOCK

E activado o sinal de interlock existente
no conector P1 devido a interrupg¢édo do
curto circuito entre o pin 3 e 0 pin 8 do
conector J1 ou devido a abertura do
sinal de interlock externo.

Restabelecer o curto circuito entre o pin 3 e o
pin 8 do conector J1 ou fechar o sinal de
interlock externo.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

A temperatura do rolamento superior ou
da bomba superou os 60 °C.

Aguardar até que a temperatura volte ao limite
estabelecido.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

A temperatura do transformador do
controller superou os 90 °C.

Aguardar até que a temperatura volte ao limite
estabelecido.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Durante o funcionamento normal (apds
a fase de accionamento) a corrente
absorvida pela bomba é maior do que a
programada (6 A).

Verificar se o rotor da bomba pode rodar
livremente.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Durante o funcionamento normal (apds
a fase de accionamento) a conexao de
saida estd em curto circuito (corrente
de saida maior que 16 A).

Verificar as ligacdes entre a bomba e o
controller.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

SYSTEM OVERRIDE

de
um

um sinal
de

A bomba parou por
emergéncia  proveniente
contacto remoto

Remover o cabo de alimentagdo do controller
€ corrigir a causa da emergéncia.

Ligar novamente o cabo de alimentacédo e
premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

OVERVOLTAGE

Verificou-se um defeito na seccdo de
alimentacdo do controller, ou o
controller recebeu um sinal falso.

Premer duas vezes o botdo START para
reactivar a bomba.

Se a mensagem se reapresentar, dirigir-se a
Varian para a manutencgao.
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze apparatuur is bestemd voor beroepsmatig gebruik.
De gebruiker wordt verzocht aandachtig deze
handleiding en alle overige door Varian verstrekte
informatie door te lezen alvorens het apparaat in gebruik
te nemen. Varian acht zich niet aansprakelijk voor de
gevolgen van het niet of gedeeltelijk in acht nemen van
de aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik door niet
hiervoor opgeleid personeel, reparaties waarvoor geen
toestemming is verkregen of gebruik in strijd met de
specifieke nationale wetgeving.

De controllers van de Turbo-V 700HT serie zijn
frequentieomzetters die gestuurd worden door een
microprocessor, zijn gemaakt van halfgeleiderelementen
en zijn in staat om zelfdiagnose en zelfbescherming uit
te voeren.

De controllers sturen de pompen van de serie
Turbo-V 700HT (met een proces bestaande uit tien
stappen) tijdens de startfase, en controleren hierbij de
spanning en de stroom in verhouding tot de door de
pomp bereikte snelheid.

De controllers zijn van circuits voorzien die noodzakelijk
zijn voor de automatische werking van de pompen van
de serie Turbo-V 700HT.

Via een hulpconnector zijn de sturingen voor het op
afstand starten en stoppen van de pomp beschikbaar, de
signalen die de bedrijfstoestand van de pomp aangeven,
de sturingen voor het starten en stoppen van de pre-
vacuiimpomp, blokkeersignalen (voor drukschakelaars,
regelschakelaars van de waterstroom, enz.).

In de volgende paragrafen is alle informatie vermeld om
de veiligheid van de operator tijdens het gebruik van de
apparatuur te verzekeren. Gedetailleerde informatie is te
vinden in de bijlage "Technical information"”.

Deze handleiding hanteert de volgende symbolen:

A

Bij dit symbool staat tekst die de aandacht van de
operator vestigt op een speciale procedure of methode
die, indien niet correct uitgevoerd, ernstig lichamelijk
letsel kan veroorzaken.

= ATTENTIE

Bij dit symbool staat tekst met procedures die, indien niet
opgevolgd, schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.

OPMERKING

De opmerkingen bevatten belangrijke informatie die uit
de tekst is gelicht.
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN

OPSLAG

Tijdens het transport en de opslag van de controllers
moeten de volgende omgevingscondities aanwezig zijn:
e temperatuur: van -20 °C tot +70 °C
« relatieve vochtigheid: 0 - 95%
(niet condenserend)

VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE

De controller wordt in een speciale beschermende
verpakking geleverd; als er schade wordt geconstateerd
die tijdens het transport veroorzaakt zou kunnen zijn,
meteen contact opnemen met het plaatselijke
verkoopkantoor.

Zorg er bij het uitpakken voor dat de controller niet kan
vallen of stoten te verduren krijgt.

Laat de verpakking niet ergens buiten achter. Het
verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en voldoet
aan de EEG milieurichtlijn 85/399.

Verpakking van de controllers
Varian heeft elke controller voorbereid voor
bepaalde voedingsspanning:
* het model 969-9445 voor 220 Vac
¢ het model 969-9545 voor 10 Vac

een

Mocht het nodig zijn de voedingsspanning te veranderen,

de volgende procedure volgen:

— Koppel de voedingskabel van het achterpaneel van
de controller af.

— Controleer op de ingangsmodule van de spanning de
ingestelde voedingsspanning.

— Verwijder de module voor spanningskeuze met
zekering met behulp van een kleine schroevedraaier.

— Kies de gewenste voedingsspanning en breng de
module weer in zijn zitting aan.

— Controleer of de juiste spanning is gekozen en sluit
de voedingskabel weer aan.

87-900-877-01 (E)



INSTALLATIE

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

A

De controller moet gevoed worden via een voedingskabel
met drie draden (zie tabel met bestelbare onderdelen) met
een stekker van het internationaal goedgekeurde type om
de veiligheid van de gebruiker te waarborgen. Gebruik altijd
deze voedingskabel en steek de stekker in een geaarde
contactstop om elektrische ontladingen te voorkomen en
aan de CE-specificaties te voldoen. In de controller
ontwikkelen  zich hoge spanningen die zware
beschadigingen of de dood kunnen veroorzaken. Alvorens
installatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de
controller van de contactstop afkoppelen.

OPMERKING

De controller kan op een tafel of in een speciaal rack
worden geinstalleerd. In ieder geval moet de koellucht
vrij rondom het apparaat kunnen circuleren.

De controller mag niet geinstalleerd en/of gebruikt
worden in ruimten die blootgesteld zijn aan de
weersomstandigheden (regen, vorst, sneeuw), stof,
agressieve gassen, of in ruimten met explosiegevaar of
zeer hoog brandgevaar.

Tijdens de werking moeten de
omgevingscondities aanwezig zijn:
e temperatuur: van 0 °C tot +40 °C
o relatieve vochtigheid: 0 - 95%

(niet condenserend).
Gebruik voor aansluiting van de controller op de pomp
de speciale kabel van de controller.

volgende

OPMERKING

De verbindingskabel van de controller aan de pomp van
de modellen 969-9445 en 969-9545 is op het
achterpaneel van de controller bevestigd.

Voor de overige aansluitingen en de installatie van de

accessoires wordt verwezen naar het hoofdstuk
"Technical Information".

GEBRUIK

In deze paragraaf worden de voornaamste

bedieningswijzen uitgelegd. Voor meer informatie of
procedures die aansluitingen of speciale opties betreffen
wordt verwezen naar de paragraaf "Use" van de bijlage
"Technical Informations". Breng, alvorens de controller in
gebruik te nemen, alle elektrische en pneumatische
aansluitingen tot stand en raadpleeg hiervoor de
handleiding van de aan te sluiten pomp.

/\

Indien de pomp op een tafel is geplaatst, controleren of
deze stabiel staat om letsel aan personen en schade aan
het apparaat te voorkomen. Laat de pomp nooit werken
zonder dat de ingangsflens aan het systeem is
gekoppeld of de afsluitflens is gesloten.
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OPMERKING

De connector J1 moet met Zzijn jumper aangesloten
blijven als geen externe aansluiting tot stand wordt
gebracht. De pre-vaculimpomp en de Turbo-V pomp
mogen beide gelijktijdig ingeschakeld zijn.

Bedieningsorganen, controlelampjes en
connectoren van de controller

Hier volgt de beschrijving van het bedieningspaneel van
de controller en van de doorverbindingspanelen. Voor
meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk
"Technical Information".
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1. Drukknop voor selectie van de bedrijfswijze LOW
SPEED. Is alleen actief wanneer de bedrijfswijze op
het frontpaneel wordt geselecteerd. Door de knop een
maal in te drukken, draait de pomp op circa 2/3 van de
nominale snelheid. Door de knop opnieuw in te
drukken, wordt LOW SPEED geinactiveerd.

2. Drukknop voor het zenden van de sturingen START,
STOP of RESET. Is alleen actief wanneer de
bedrijfswijze op het frontpaneel wordt geselecteerd.
Door de knop een maal in te drukken wordt de
startfase geactiveerd; door de knop opnieuw te
bedienen wordt de pomp gestopt. Als de pomp
automatisch is gestopt ten gevolge van een storing,
moet deze knop een eerste maal worden bediend om
de controller te resetten en een tweede maal om de
pomp weer op te starten.

3. Drukknop voor weergave op het display van de
parameters cycle number, cycle time en pump life.

4. Drukknop voor weergave op het display van de
parameters pump current, pump temperature, pump
power en rotational speed. Is altijd actief, onafhankelijk
van de gekozen bedrijfswijze. Door drukknoppen 3 en 4
gelijktijdig gedurende ten minste 2 seconden in te

drukken, wordt een programma gestart waarmee
enkele bedrijfsparameters kunnen worden
geprogrammeerd.

5. Alfanumeriek display met vloeibare kristallen (LCD):
puntjespatroon, 2 lijnen x 16 karakters.

Frontpaneel van de controllers
969-9445 en 969-9545

87-900-877-01 (E)



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Connector voor ingang logische signalen
(de te koppelen connector wordt met de speciale
sluitklem geleverd).

2. Connector voor uitgang logische signalen en controle
pompstroom.

3. Connector voor stroomuitgang (120 Vac, 1 A) voor de
koelventilator van de pomp).

4. Pompkabel.

5. Ingangsmodule van de voeding voor de controller.
Omvat zekering, spanningswisseling, krachtcontact-
stop en EMC filter.

6. Stopcontact voor stroomuitgang (120 Vac) voor voeding
van optionele voorzieningen (vent device, relais voor
activeren primaire pomp, enz.).

7. Ruimte bestemd voor de connector van de seriéle
communicatiepoort RS232 (geleverd als optie).

Achterpaneel van de controllers 969-9445 en 969-9545

GEBRUIKSPROCEDURES

Inschakelen van de controller

Om de controller in te schakelen, de voedingskabel in
de netcontactdoos inbrengen en de stroomschakelaar
in stand 1 zetten.

Starten van de pomp

Voor het starten van de pomp de START knop op het
frontpaneel bedienen.

Stoppen van de pomp

Voor het stoppen van de pomp de STOP knop op het
frontpaneel bedienen.

ONDERHOUD

De controllers van de serie Turbo-V 700HT zijn
onderhoudsvrij. Eventuele werkzaamheden moeten
door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

In geval van storing is het mogelik om de
reparatiedienst van Varian of de "Varian advanced
exchange service" in te schakelen: zo krijgt men een
ruilcontroller ter vervanging van de defecte controller.
vervanging van de defecte controller.

A

Alvorens werkzaamheden aan de controller uit te
voeren, de voedingskabel afkoppelen.

23

Mocht de controller gesloopt worden, ga dan
overeenkomstig de specifieke nationale wetgeving te
werk.

AFVALVERWERKING

Betekenis van het logo "WEEE" op de etiketten.
Het onderstaande symbool wordt aangebracht in
overeenstemming met de EG-richtlin "WEEE".
Dit symbool (alleen geldig voor de landen van de
Europese Gemeenschap) geeft aan dat het product
waarop het is aangebracht, NIET mag worden
afgevoerd samen met mormaal huisvuil of industrieel
afval, maar gescheiden moet worden ingezameld.
De eindgebruiker wordt dus verzocht contact op te
nemen met de leverancier van het apparaat, zij het de
fabrikant of een wederverkoper, om het proces van
gescheiden inzameling en verwerking in gang te zetten,
na de van toepassing zijnde termen en voorwaarden
van het verkoopcontract te hebben gecontroleerd.

N
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FOUTMELDINGEN

In geval van storingen wekt het zelfdiagnose-circuit van

de controller enkele foutmeldingen op die

volgende tabel zijn omschreven.

in de

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

BOODSCHAP OMSCHRIJVING REMEDIE
CHECK CONNECTION Foutieve verbinding tussen pomp en i Controleren of de verbindingskabel
TO PUMP controller. tussen pomp en controller aan beide

uiteinden goed bevestigd is en geen
onderbrekingen vertoond. Bedien twee
maal de START-knop om de pomp weer
op te starten.

PUMP WAITING INTERLOCK

Het interlock-signaal op connector P1 is
actief wegens onderbreking van de
kortsluiting tussen pin 3 en pin 8 van
connector J1 of wegens het openen van
het externe interlock-signaal.

Herstel de kortsluiting tussen pin 3 en pin
8 van connector J1 of sluit het externe
interlock-signaal.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

De temperatuur van het bovenste
pomplager bedraagt meer dan 60 °C.

Wacht tot de temperatuur weer onder de
drempelwaarde is gezakt.

Bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

De temperatuur van de transformator
van de controller bedraagt meer dan
90 °C.

Wacht tot de temperatuur weer onder de
drempelwaarde is gezakt.

Bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Tijdens normale werking (na startfase)
ligt de door de pomp geabsorbeerde
stroom hoger dan de geprogrammeerde
waarde (6 A).

Controleer of de pomprotor vrij kan

draaien.

Bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Tijdens normale werking (na startfase)
is de uitgangsverbinding in kortsluiting
(uitgangsstroom groter dan 16 A).

Controleer de verbindingen tussen pomp
en controller.

Bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

SYSTEM OVERRIDE

De pomp is stilgelegd door een
noodsignaal  afkomstig van een
afstandscontact.

Koppel de voedingskabel van de
controller af en elimineer de oorzaak van
de noodstop.

Sluit de voedingskabel weer aan en
bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

OVERVOLTAGE

Er is een storing opgetreden in de
voedingssectie van de controller of de

Bedien twee maal de START-knop om de
pomp weer op te starten.

controller heeft een stoorsignaal Ajs de melding weer verschijnt zich voor
ontvangen. onderhoud tot Varian wenden.
24 87-900-877-01 (E)




GENEREL INFORMATION

Dette materiel er beregnet til professionel anvendelse.
Brugeren bgr laese denne brugsanvisning og anden
yderligere information fra Varian, fgr udstyret anvendes.
Varian tager ikke ansvar for skader helt eller delvis som
folge af tilsideseettelse af disse instruktioner, fejlagtig
brug af personer uden tilstreekkelig kendskab, ukorrekt
anvendelse af udstyret eller handtering, der strider imod
geeldende lokale regler.

Styreenhederne i Turbo-V 700HT-serien er
mikroprocessorstyrede frekvens-omformere, der bestar
af komponenter med fast tilstand.

Styreenhederne er udstyrede med selvdiagnose- og
selvbeskyttelsesfunktioner. Styreenhederne kontrollerer
pumperne i Turbo-V 700HT serien (med en ti-trins-
proces) i forbindelse med start. Speending og strgm
reguleres i forhold til pumpens opnédede hastighed.
Styreenhederne omfatter alle midler, der kraeves for
automatisk drift af pumperne i Turbo-V 700HT serien.

En hjaelpekontakt forsyner kontrol til fjernstart og -stop af
pumpen, signaler om pumpens tilstand, kontrol til start
og stop af farvakuum-pumpen, blokeringssignaler (til
tryk- og vandfgringsafbrydere, osv.).

De fglgende afsnit indeholder al information der
behgves, for at garantere operatgrens sikkerhed under

anvendelsen. Detaljeret information findes i bilaget
"Technical Information".
I brugsanvisningen anvendes falgende

standardrubrikker:

A ADVARSEL!

Advarselsmeddelelserne informerer operatgren om, at
en speciel procedure eller en vis type arbejde skal
udfares preecist efter anvisningerne. | modsat fald er der
risiko for sveere personskader.

= vierien

Denne advarselsmeddelelse vises fgr procedurer, der
skal fglges ngje for ikke at risikere maskinskader.

BEMAERK

Dette gar opmaerksom pa vigtig information i teksten.
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BRUGSANVISNING

OPBEVARING

Falgende krav til omgivelsesforholdene geelder ved
transport og opbevaring af styreenheden:
e temperatur: fra -20 °C til +70 °C
« relativ luftfugtighed: 0 - 95%
(ikke kondenserende)

FORBEREDELSER F@R INSTALLATION

Styreenheden leveres i en speciel beskyttende
emballage. Kontakt den lokale forhandler, hvis
emballagen viser tegn pa skader, der kan veere opstaet
under transporten.

Sarg for at styreenheden ikke tabes eller udseettes for
sted ved udpakningen.

Smid ikke emballagen ud. Materialet kan genbruges
100% og opfylder EU-direktiv. = 85/399  om
miljgbeskyttelse.

Styreenhedens emballage

Styreenheden leveres fra Varian forindstillet til en vis
strgmforsyning:

¢ modellen 969-9445 til 220 V vekselstram

« modellen 969-9545 til 120 V vekselstrgm

Hvis strgmforsyningen skal aendres, ga saledes til

veerks:

— Frakobel strgmkablet pa styreenhedens bagside.

— Kontrollér hvilken spzending, der er installeret pa
spaendingsindgangsmodulet.

— Tag speendingsindgangsmodulet
sikring ud med en lille skruetraekker.

— Veelg gnskede driftsspaending og seet modulet og
sikringen godt fast igen.

— Kontrollér at den valgte spaending er korrekt. Tilslut
strgmkablet.

og tilhgrende

87-900-877-01 (E)



INSTALLATION

A ADVARSEL!

For at sikre brugersikkerhed skal styreenheden tilkobles
et stromkabel med tre ledere (se reservedelslisten) og
godkendt stik efter internationale standarder. Anvend
udelukkende det medleverede stramkabel. | henhold til
EU reglerne ma stikket kun tilsluttes et veegudtag med
fungerende jordtilslutning, for at undgé elektriske stad.

Speaending frembragt i styreenheden kan na hgje veerdier
og forarsage stor skade og dedsfald. Frakobel altid
stromkablet, inden der udfgres installations- eller
vedligeholdelsesarbejde pa styreenheden.

BEMAERK

Styreenheden kan installeres pé et bord eller et velegnet
stativ. | begge tilfeelde skal der veere plads nok til, at luft
kan cirkulerer frit omkring apparatet.installér og anvend
ikke styreenheden i miljper, der udsaettes for
pavirkninger fra atmosfeeren (regn, sne, is), damp,
aggressive gasser, og ligeledes ikke i eksplosivt eller
brandfarligt miljo.

Falgende krav til omgivelsesforholdene gaelder veddrift:
e temperatur: fra 0 °C til +40 °C
o relativ luftfugtighed: 0 - 95%

(ikke kondenserende)
Pumpen og styreenheden tilsluttes med det specielle
kabel, der leveres med styreenheden.

BEMAERK

Styreenheden model 969-9445 og 969-9545 leveres med
kabel til tilslutning af pumpen, der er fastmonteret pa
styreenhedens bagside.

For gvrige tilslutninger og installation af tilbehar henvises
til afsnittet "Technical Information".

ANVENDELSE

Dette afsnit beskriver de vigtigste driftsprocedurer. For
en detaljeret beskrivelse samt procedurer, der involverer
tilslutninger eller tilbehgr, henvises til afsnittet "Use" i
bilag "Technical Information". Inden styreenheden
anvendes, bgr samtlige elektriske og pneumatiske
tilslutninger udfgres. Laes brugsanvisningen far pumpen
tilsluttes.

A ADVARSEL!

Serg for, at pumpen star fast, hvis den er installeret pa et
bord. Dette er for at forebygge skader pa apparatet og
personer. Start aldrig pumpen, hvis pumpetillobet ikke er
tilsluttet systemet eller er blokeret.

26

BRUGSANVISNING

BEMAERK

Afbryderkontakten J1 skal forblive tilsluttet med aktuel
bro, nar der ikke udfores eksterne tilslutninger. For-
vakuumpumpen og Turbo-V-pumpen skal fungere
samtidigt.

Kontroller, indikatorer og kontakter pa
styreenheden

Falgende beskriver mangvrepanelet til styreenheden
samt tilslutningspanelerne.

For yderligere information henvises til bilag "Technical
Information”.
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1. Trykknap til installering af LOW SPEED driftvalg.
Trykknappen fungerer kun, nar der veelges fra
frontpanelet. Tryk pa knappen en gang for at fa
pumpen til at rotere med 2/3 af nominel hastighed.
Tryk pa& knappen igen for at gad ud af LOW SPEED
driften.

2. Trykknap til overfaring af START, STOP eller RESET.
Trykknappen fungerer kun, nar der veelges fra
frontpanelet. Tryk pa knappen en gang for at starte
pumpen, tryk pa knappen igen for at standse pumpen.
Hvis pumpen standser automatisk ved en fejl, tryk pa
denne knap en gang for at tilbagestille styreenheden,
og yderligere en gang for at starte pumpen igen.

3. Trykknap til at hente cycle number, cycle time og pump
lift frem pa displayet.

4. Trykknap til at hente pump current, pump temperature,
pump power og rotational speed frem p& displayet.
Trykknappen fungerer altid, uanset den valgte
styretype. Nar trykknapperne 3 og 4 holdes trykket ind
samtidigt i mindst 2 sekunder, starter et program, der
tillader, at programmere visse driftparametre.

5. LCD-display med tal og bogstaver: punktmatrice, 2
rader med 16 tegn.

Frontpanelet pa Styreenheden
969-9445 og 969-9545

87-900-877-01 (E)



BRUGSANVISNING

Indgangskontakt til
(tilslutningskontakten
forbindelsesbro).
Udgangskontakten til logiske signaler og kontrol af
pumpens strom.

Udgangskontakt til effekt (120 V 1 A) vekselstrom til
pumpens kgleventilator).

Kabel til tilslutning af pumpen.
Spaendingsindgangsmodul til styreenheden. Modulet
omfatter hovedsikringer, spaendingsomkobler, udtag til
hovedledning og EMC-filter.

Effektudtag (120 V vekselstrgm) til stramforsyning af
tilbehor (vent device, aktiveringsrelee til primaerpumpe
mv.).

Tilgeengelig plads il
(leveres som tilbehar).

logiske
med

signaler

leveres specielt

kontakt til serieport RS-232

Bagpanelet pa Styreenheden 969-9445 og 969-9545

INSTRUKTION

Start af styreenheden

Styreenheden startes ved at seette stromkablet i
vaegudtaget og saet hovedafbryderen i stilling 1.

Start af pumpen
Pumpen startes ved at trykke pa START-trykknappen.

Stop af pumpen

Pumpen stopper ved at trykke pa STOP-trykknappen pa
frontpanelet.

VEDLIGEHOLDELSE

Styreenhederne i Turbo-V 700HT-serien behgver ikke
nogen vedligeholdelse. Ethvert indgreb pa pumpen skal
foretages af autoriseret personale.

Hvis pumpen gér i stykker, kan man benytte sig af Varians
reparations-service eller Varian udvekslingsservice, hvor man
kan fa en repareret pumpe i bytte for den, der er gaet i stykker.

A ADVARSEL!

Inden der foretages noget som helst
styreenheden, skal strammen forst afbrydes.

indgreb pa
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Skrotning af pumpen skal forega i overensstemmelse
med det pageeldende lands saerlige love.

BORTSKAFFELSE

Betydningen af "WEEE" logoet pa meerkaterne.
Nedenstdende symbol anvendes i overensstemmelse
med det sakaldte EU-direktiv "WEEE". Symbolet (kun
gaeldende for EU-landene) viser, at produktet, som det
sidder pa IKKE ma bortskaffes sammen med affald fra
private husholdninger eller industriel affald men skal
indleveres pa en godkendt affaldsstation.
Vi opfordrer derfor slutbrugeren til at kontakte
leverandgren af anordningen, enten fabrikken eller en
forhandler, for igangseettelse af afhentnings- og
bortskaffelsesprocessen efter ngje at have kontrolleret
betingelserne i salgskontrakten.
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FEJLMEDDELELSER

Nar visse fejl opstar,
selvdiagnose aktuelle fejl

viser styreenheden ved
pad displayet. De mulige

meddelelser listes i falgende tabel.

BRUGSANVISNING

MEDDELELSE BESKRIVELSE KONTROL
CHECK CONNECTION Tilslutning mellem pumpe og styreenhed er ;| Controllér at tilslutningskabel mellem pumpe og
TO PUMP defekt. styreenhed er korrekt monteret samt at ingen

afbrydninger forekommer. Tryk to gange péa
START for at starte pumpen igen.

PUMP WAITING INTERLOCK

Interlocksignalet findes pa kontakt P1 p.g.a.
kortslutning mellem stit 3 og stift 8 i
kontakten J1 eller p.g.a. at det eksterne
interlocksignal er abent.

Tilbagestil kortslutningen mellem stift 3 og stift 8
pa kontakt J1 eller sluk for det eksterne
interlocksignal.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

Temperaturen pa det overste leje eller
pumpen overskrider 60 °C.

Vent pa at temperaturen falder til under
teerskelveerdi.

Tryk to gange pa START for at starte pumpen
igen.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Temperaturen pa styreenhedens
transformator overskrider 90 °C.

Vent pa at temperaturen falder til under
teerskelveerdi.

Tryk to gange pa START for at starte pumpen
igen.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Under normal drift (efter starifasen)
forbruger pumpen en starre effekt end den
programmerede vaerdi (6 A).

Kontrollér om pumpens rotor kan rotere frit.

Tryk to gange pa START for at starte pumpen
igen.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Under normal drift (efter starffasen) er
udgangseffekten  kortsluttet  (udgangs-
strammen hgjere end 16 A).

Kontrollér forbindelserne mellem pumpe og
styreenhed.

Tryk to gange pa START for at starte pumpen
igen.

SYSTEM OVERRIDE Pumpen er blevet standset af et: Frakobel styreenhedens stromkabel og
ngdstopsignal fra en fiernkontakt. kontrollér &rsagen til nadstoppet. Seet derefter
stromkablet i.
Tryk to gange pa START, for at starte pumpen
igen.
OVERVOLTAGE Der er opstadet fejl i styreenhedens : Tryk to gange pd START-knappen for at starte

fodespaending eller styreenheden har faet
et falsk signal.

pumpen igen.

Hvis meddelelsen kommer igen tag kontakt
med Varian for ngdvendig vedligeholdelse.

28
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ALLMAN INFORMATION

Utrustningen ar avsedd for yrkesmassig anvandning.
Anvandaren bor lasa denna bruksanvisning, samt 6vrig
dokumentation fr&n Varian fore anvandning av
utrustningen. Varian tar inget ansvar fér skador som helt
eller delvis orsakats av asidoséattande av instruktionerna,
olamplig anvandning av person utan tillracklig kunskap,
obehorigt bruk av utrustningen eller hantering som
strider mot géllande lokala foreskrifter.

Styrenheterna i Turbo-V 700HT-serien ar
mikroprocessorstyrda frekvensomvandlare som bestar
av komponenter med fast tillstdnd. Styrenheterna &r
forsedda med sjéalvdiagnos- och sjalvskyddsfunktion.
Styrenheterna kontrollerar pumparna i Turbo-V 700HT-
serien (med en tiostegs-process) i samband med start.
Spanning och strém regleras i forhallande till pumpens
uppnadda hastighet.

Styrenheterna omfattar alla kretsar som behdévs for
automatisk drift av pumparna i Turbo-V 700HT serien.

En hjalpkontakt erbjuder kontroller foér fjarrstart och
fjarrstopp av pumpen, signaler for pumpens tillstand,
kontroller fér start och stopp av férvakuum-pumpen,
blockeringssignaler (for tryckvakter, kontrollbrytare for
vattenfléde osv).

De foljande avsnitten innehdller all information som
behdvs foér att garantera operatdrens sakerhet under
driften. Detaljerade uppgifter finns i bilagan "Technical
information”.

I bruksanvisningen anvéands féljande standardrubriker:

A

Varningsmeddelandena informerar operatéren om att en
speciell procedur eller en viss typ av arbete maste
utféras exakt enligt anvisningarna. | annat fall finns risk
for svara personskador.

= VKKTIGT!

Detta varningsmeddelande visas framfér procedurer som
maste foljas exakt for att undvika skador pa maskinen.

OBSERVERA

Detta visar pa viktig information i texten.
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FORVARING

Foljande krav pa omgivningsférhallanden galler vid
transport och forvaring av styrenheten:

» temperatur: fran -20 °C till +70 °C

« relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens)

FORBEREDELSER FOR INSTALLATION

Styrenheten levereras i ett sarskilt skyddande
emballage. Kontakta det lokala férsaljningskontoret om
emballaget visar tecken pa skador som kan ha uppstatt
under transporten.

Se till att styrenheten inte tappas eller utsatts for stotar
vid uppackningen.

Kasta inte packmaterialet i
atervinningsbart till 100% och uppfyller
85/399 om miljoskydd.

soporna. Materialet &r
EU-direktiv

Styrenhetens forpackning

Styrenheten levereras fran Varian med forinstallning for
en viss matningsspanning:

¢ modellen 969-9445 for 220 V vaxelstrom

* modellen 969-9545 for 120 V vaxelstrém

Om matningsspanningen behover andras gar du tillvaga

pa féljande satt:

— Frankoppla stromkabeln pa styrenhetens baksida.

— Kontrollera vilken spanning som &r installd pa
spanningsingadngsmodulen.

— Ta ut spanningsingdngsmodulen och tillhérande
sakring med en liten skruvmejsel.

— Va&lj onskad matningsspanning och sétt tillbaka
modulen i sitt hus.

— Kontrollera att den valda matningsspanningen ar
korrekt. Ateranslut strémkabeln.

87-900-877-01 (E)



INSTALLATION

A

Styrenheten fungerar med en strémkabel som har tre
ledare (se tabellen som visar de delar som kan bestéllas)
och fér anvandarens sdkerhet ska den ha godkéand
stickpropp enligt internationella standarder. Anvénd alltid
denna stréomkabel och anslut stickproppen till ett
vagguttag med fungerande jordanslutning for att undvika
elstdtar och for iakttagelse av CE specifikationer.

Spanningen inuti styrenheten kan n& héga varden och

BRUKSANVISNING

OBSERVERA

Stdngningskontakten J1 madaste ldmnas ansluten med
aktuell brygga om ingen extern anslutning utférs.
Férvakuum-pumpen och Turbo-V-pumpen kan fungera
samtidigt.

Kontroller, indikatorer och kontakter pa
Styrenheten

Nedan beskrivs mandverpanelen for styrenheten samt

fororsaka allvarliga skador och dodsfall. Dra alltid ur anslutningspanelerna.  Fér  ytterligare  information
stromkabeln fran vagguttaget innan nagot installations- hanvisas till bilaga "Technical Information".
eller underhallsmoment utférs pa styrenheten.
OBSERVERA 5
Styrenheten kan installeras pd ett bord eller inuti ett &

dartill avsett rack. | samtliga fall maste dock kylluften
kunna cirkulera fritt kring apparaten. Installera och
anvénd inte styrenheten i miljder som utsétts fér
paverkan fran atmosfdren (regn, snd, is), damm,
aggressiva gaser, och inte heller i explosiv eller
brandfarlig miljé.

Féljande krav pa omgivningsférhallanden galler vid drift:
e temperatur: fran 0 °C till +40 °C

o relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens)

Pumpen och styrenheten ansluts med den speciella
kabeln, som levereras med styrenheten.

OBSERVERA

Styrenheten modell 969-9445 och 969-9545 levereras
med kabel fér anslutning av pumpen redan fastmonterad
pa styrenhetens baksida.

Betraffande o6vriga anslutningar och installation av
tillbehdr hanvisas till avsnittet "Technical Information”.

ANVANDNING

Detta avsnitt beskriver de viktigaste driftmomenten. For
en detaljerad beskrivning samt betraffande moment som
involverar anslutningar eller tillbehér hanvisas Hill
avsnittet "Use" i bilaga "Technical Information". Innan
styrenheten anvédnds bdr samtliga elektriska och
pneumatiska anslutningar utféras. Las bruksanvisningen
fér den anslutna pumpen.

A

Forsékra dig att pumpen star stadigt, om den é&r
installerad pa ett bord, detta for att férebygga skador pa
apparaten och personer. Séatt aldrig igdng pumpen, om
intagsflansen varken ar kopplad till systemet eller &r
blockerad pa plats med lasflansen.
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1. Tryckknapp for installning av LOW SPEED driftsatt.
Tryckknappen fungerar endast nar styrsatt fran
frontpanelen har valts. Tryck pa knappen en gang for
att f& pumpen att rotera vid 2/3 av nominell hastighet.
Tryck pa knappen igen for att g& ur LOW SPEED
driftsattet.

2. Tryckknapp for Overforing av START, STOP eller
RESET. Tryckknappen fungerar endast nar styrsatt fran
frontpanelen har valts. Tryck pa knappen en gang for
att starta pumpen, tryck pa knappen igen for att stanna
pumpen. Om pumpen stannat automatiskt i samband
med ett fel, tryck pa denna knapp en gang for att
aterstélla styrenheten, och ytterligare en gang for att
starta om pumpen.

3. Tryckknapp for att hdmta parametrarna cycle number,
cycle time och pump life pa displayen.

4. Tryckknapp for att h&mta parametrarna pump current,
pump temperature, pump power och rotational speed
pa displayen. Tryckknappen fungerar alltid, oavsett det
valda styrsattet. Nar tryckknapparna 3 och 4 halls
samtidigt intryckta i minst 2 sekunder, startas ett
program som tilldter att programmera vissa
driftparametrar.

5. LCD-display med siffror och bokstéver: punktmatris, 2
rader med 16 tecken.

Frontpanelen pa Styrenheten
969-9445 och 969-9545

87-900-877-01 (E)



BRUKSANVISNING

Ing&ngskontakt for logiska signaler
(anslutningskontakten levereras med speciell
stangningsbrygga).

Utgangskontakt for logiska signaler och kontroll av
pumpens strém.

Utgangskontakt for effekt (120 V, 1 A vaxelstrom for
pumpens kylflakt).

Kabel for anslutning av pumpen.
Spanningsingdngsmodul fér styrenheten. Modulen
omfattar skyddssakring, spanningsomkopplare, uttag
fér spanningsmatning och EMC-filter.

Effektuttag (120 V véxelstrom) for stromférsérjning av
tillbehdr (vent device, aktiveringsreld fér primarpump
mfl).

Tillgéngligt utrymme fér kontakt till seriell port RS-232
(levereras som tillbehor).

Bakre panel pa Styrenheten 969-9445 och 969-9545

INSTRUKTIONER FOR BRUK

Start av styrenheten

Styrenheten startas enkelt genom att satta strdmkabeln i
vagguttaget och séatt huvudstrémbrytaren i lage 1.

Start av pumpen

Pumpen startas genom att trycka pa tryckknappen
START.

Stopp av pumpen

Pumpen stoppas genom att trycka pa tryckknappen
STOPP pa frontpanelen.

UNDERHALL

Styrenheterna i Turbo-V 700HT-serien &ar underhallsfria.

Allt servicearbete maste utféras av auktoriserad
personal.
Om styrenheten havererar, kontakta Varian

reparationsverkstad eller Varian utbytesservice, som kan
erséatta styrenheten med en renoverad styrenhet.

A

Innan nagot arbete utférs pa styrenheten maste dess
strdmfoérsodrjning brytas.
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Skrotning av pumpen skall

lagstiftning.

ske enligt géllande

BORTSKAFFNING

Betydelse av logotypen "WEEE" pa etiketterna.
Symbolen som visas nedan har tilldmpats i enlighet med
CD-direktivet som har betecknats som "WEEE".
Den har symbolen (géller endast i de ldnder som
tillhér den Europeiska Unionen) indikerar att produkten
pa vilken symbolen har applicerats INTE far skaffas bort
tillsammans med vanliga hushalls- eller industriavfall,
men att daremot ett differentierat uppsamlingssystem

maste upprattas. Vi rekommenderar darfor att
slutanvdndaren tar kontakt med leverantdéren av
anordningen, oberoende om det handlar om

moderforetaget eller aterférséljaren, for att kunna starta
uppsamlings- och bortskaffningsprocessen, detta efter
lamplig kontroll av kontrakisenliga tidsgrdnser och
férséaljningsvillkor.
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FELMEDDELANDEN

Nar vissa fel

uppstar

visar  styrenhetens

sjalvdiagnoskrets aktuellt felmeddelande pa displayen.
De méjliga meddelandena listas i féljande tabell.

BRUKSANVISNING

MEDDELANDE BESKRIVNING ATGARD
CHECK CONNECTION Anslutningen mellan pump och styrenhet &r ;| Kontrollera att anslutningskabeln mellan pump och
TO PUMP defekt. styrenhet ar ordentligt monterad samt att inget

avbrott forekommer. Tryck tva ganger pa knappen
START for att starta om pumpen.

PUMP WAITING INTERLOCK

Interlock-signalen finns pa kontakt P1 pa
grund av kortslutning mellan stift 3 och stift
8 i kontakten J1, eller pa grund av att den
externa interlock-signalen ar éppen.

Atgarda kortslutningen mellan stift 3 och stift 8 pa
kontakt J1 eller sting den externa interlock-
signalen.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

Temperaturen pa det 6vre lagret eller
pumpen 6verskrider 60 °C.

Véanta tills under

troskelvardet.

Tryck tva ganger pa knappen START for att starta
om pumpen.

temperaturen  sjunker

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Temperaturen pa styrenhetens
transformator dverskrider 90 °C.

Véanta tills under

troskelvardet.

Tryck tva ganger pa knappen START for att starta
om pumpen.

temperaturen  sjunker

FAULT: TOO HIGH LOAD

Under normal drift (efter startmomentet)
férbrukar pumpen en storre effekt &n det
programmerade véardet (6 A).

Kontrollera att pumpens rotor kan rotera fritt.

Tryck tva ganger pa knappen START for att starta
om pumpen.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Under normal drift (efter startmomentet) har
utgangen kortslutits (utgangsstrdom hogre
an 16 A).

Kontrollera anslutningarna mellan pump och
styrenhet.

Tryck tva ganger pa knappen START for att starta
om pumpen.

uppstatt eller styrenheten har fatt en falsk
signal.

SYSTEM OVERRIDE Pumpen har  stannats av en | Frankoppla  styrenhetens  strdmkabel  och
nédstoppssignal fran en fiarrkontakt. kontrollera nédstoppets orsak.
Satt darefter i strdmkabeln.
Tryck tva ganger pa knappen START for att starta
om pumpen.
OVERVOLTAGE Ett fel i styrenhetens matningsdel har Tryck tva ganger pa knappen START for att starta

om pumpen.

Om meddelandet visas igen, ta kontakt med Varian
for nddvandigt underhall.
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GENERELL INFORMASJON

Dette utstyret er beregnet til bruk av profesjonelle
brukere. Brukeren bgr lese denne brukerveiledningen og
all annen informasjon fra Varian far utstyret tas i bruk.
Varian kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som skjer
pa grunn av manglende oppfglging, selv delvis, av disse
instruksjonene, feilaktig bruk av utrenet personell, ikke
godkjente endringer av utstyret eller handlinger som pa
noen mate er i strid med nasjonale bestemmelser.
Styreenhetene i Turbo-V  700HT  serien er
mikroprosessorstyrte frekvensomvendere, som bestar av
komponenter med fast tilstand. Styreenhetene har
funksjoner for selvdiagnose og selvbeskyttelse.
Styreenhetene kontrollerer pumpene i Turbo-V 700HT
serien (med en titrinnsprosess) ved oppstart. Spenning
og stramstyrke justeres i forhold til pumpens oppnéadde
hastighet.

Styreenhetene omfatter alle kretser som er ngdvendige
for automatisk drift av pumpene i Turbo-V 700HT serien.
En hjelpekontakt gir muligheter for fjernstyrt start og
stopp av pumpen, signaler for pumpens tilstand,
kontroller for start og stopp av forvakuum-pumpen,
blokkeringssignaler (for trykksensorer, kontrollbrytere for
vannstrgm osv).

De fglgende avsnittene inneholder all informasjon som er
ngdvendig for & sikre brukeren nar utstyret er i bruk. For
mer detaljert bruk vises det til tillegget "Technical
Information".

Denne veiledningen bruker fglgende standard-
protokoll:

A ADVARSEL!
Disse meldingene skal tiltrekke seg brukerens

oppmerksomhet til en spesiell fremgangsmate eller
praksis som, hvis den ikke fglges, kan medfare alvorlige
skader.

= FORSIKKTIG!

Denne advarselen vises foran fremgangsmater som,
dersom de ikke fglges, kan fore til at utstyret skades.

MERK

Merknadene inneholder viktig informasjon som er hentet
fra teksten.
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LAGRING

Nar styreenhetene transporteres eller
falgende forhold veere oppfylt:

e temperatur: fra 20 °C til +70 °C

« relativ fuktighet:0 - 95% (uten kondens)

lagres, ma

FORBEREDE INSTALLASJONEN

Styreenheten leveres i en spesiell
beskyttelsesemballasje. Viser denne tegn pa skader som
kan ha oppstatt under transporten, ma du ta kontakt med
det lokale salgskontoret.

Nar styreenheten pakkes ut, m& du passe pa at den ikke
slippes ned eller utsettes for noen form for stat.
Emballasjen ma ikke kastes pa en ulovlig mate. Alle
materialer er 100% resirkulerbare og er i samsvar med
EU-direktiv 85/399 om miljgbeskyttelse.

Styreenhetens emballasje
Styreenheten leveres fra Varian med
forhandsinnstillinger for en viss nettspenning:
« modellen 969-9445 for 220 V vekselstrgm
¢ modellen 969-9545 for 120 V vekselstrgm

Ga frem slik dersom innstilt nettspenning ma endres:

— Kople fra strgmkabelen pa styreenhetens bakside.

— Kontroller hvilken spenning som er stilt inn pa
spenningsinngangsmodulen.

— Ta ut spenningsinngangsmodulen og
sikring med en liten skrutrekker.

— Velg gnsket nettspenning og sett modulen tilbake i
huset.

— Kontroller at den valgte nettspenningen er korrekt, og
kople maskinen til stramnettet.

tilhgrende

87-900-877-01 (E)



INSTALLASJON

A ADVARSEL!

Styreenheten ma koples til en stromkabel med tre
ledere (se tabellen over deler som kan bestilles) med et
stopsel godkjent i henhold til internasjonale standarder til
sikkerhet for brukeren. Bruk alltid denne stremkabelen
og sett stopselet i en kontakt med passende jordledning,
for & unnga elektriske stater og for & holde seg til CE-
normene.

Inne i styreenheten utvikles hgye spenninger som kan
fore til alvorlige skader eller dgdsfall. Kople alltid
stromkabelen fra stramnettet far enhver installering eller
vedlikehold av styreenheten utfares.

BRUKERVEILEDNING

MERK

Lukkekontakten J1 ma veere tilkoplet aktuell brygge
dersom det ikke skjer en annen ekstern tilkopling.
Forvakuum-pumpen og Turbo-V-pumpen ma fungere
sammen.

Kontroller, indikatorer og kontakter pa
styreenheten

Nedenfor beskrives styrepanelet til styreenheten samt
tilkoplingspanelene. For ytterligere informasjon vises det
til avsnittet "Accessories and Spare Parts" i vedlegget
“Technical Information”.

MERK

Styreenheten kan installeres pa et bord eller inne i et
passende stativ. Uansett sa ma kjoleluften kunne
sirkulere fritt rundt apparatet.lkke installer eller bruk
styreenheten i miljoer som utsettes for regn, sno eller is,
stov, aggressive gasser, eksplosjonsfarlige miljoer eller i
miljoer med stor brannfare.

Under bruk ma fglgende forhold respekteres:

e temperatur: fra 0 °C til +35 °C

o relativ fuktighet: 0 - 95% (uten kondens)

Pumpen og styreenheten tilkoples den spesielle kabelen
som leveres sammen med styreenheten.

MERK

Styreenheten modell 969-9445 og 969-9545 leveres med
kabel for tilkopling av pumpen allerede fastmontert pa
styreenhetens bakside.

Nar det gjelder andre tilkoplinger og installasjon av
ekstrautstyr vises det til avsnittet "Technical Information".

BRUK

Dette avsnittet beskriver de viktigste driftsmomentene.
For en detaljert beskrivelse samt moment som omfatter
tilkoplinger eller ekstrautstyr vises det til avsnittet "Use" i
vedlegget "Technical Information".For styreenheten tas i
bruk bor samtlige elektriske og pneumatiske tilkoplinger
gjores. Les brukerveiledningen for pumpen som er
tilkoplet.

A ADVARSEL!

Dersom pumpen er installert pa et bord ma du kontroller
at pumpen star stott. Dette er viktig for & forhindre
skader pa apparatet og pa personer. Dersom
inngangsflensen hverken er tilkoplet systemet eller
dersom den er blokkert av laseflensen ma pumpen aldri
startes opp.
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1. Trykknapp for innstiling av LOW SPEED drift.
Trykknappen fungerer kun nar det er valgt styremate fra
frontpanelet. Trykk p& knappen en gang for at pumpen
skal rotere med 2/3 av nominell hastighet. Trykk pa
knappen igjen for & ga ut av LOW SPEED drift.

2. Trykknapp for overfgring av START, STOP eller
RESET. Trykknappen fungerer kun nar det er valgt
styremate fra frontpanelet. Trykk pa knappen en gang
for & starte pumpen, trykk pa knappen igjen for & stanse
pumpen. Har pumpen stanset automatisk i forbindelse
med en feil, trykk en gang pa denne knappen for &
tilbakestille styreenheten, en gang til for & startet
pumpen.

3. Trykknapp for & vise parametrene cycle number, cycle
time og pump life pa displayet.

4. Trykknapp for & vise parametrene pump current, pump
temperature, pump power og rotational speed pa
displayet. Trykknappen fungerer alltid, uavhengig av
styrematen. Nar trykknappene 3 og 4 trykkes ned
samtidig i minst to sekunder, startes et program som
tillater programmering av visse driftsparametre.

5. LCD-display med siffer og bokstaver: punktmatrise, 2
rader med 16 tegn.

Frontpanelet pa styreenheten
969-9445 og 969-9545
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BRUKERVEILEDNING

1. Inngangskontakt for logiske signaler
(tilkoplingskontakten leveres med spesiell lukkebrygge).

2. Utgangskontakt for logiske signaler og kontroll av
pumpens strgm.

3. Utgangskontakt for effekt (120 V, 1 A vekselstrom til
pumpens kjolevifte).

4. Kabel for tilkopling av pumpen.

5. Spenningsinngangsmodul for styreenheten. Modulen
omfatter vernesikring, spenningsomkopler, uttak for
spenningsmaling og EMC-filter.

6. Effektuttak (120 V vekselstrom) for stramforsyning av
ekstrautstyr  (vent  device,  aktiveringsrele  for
primeerpumpe osv)

7. Tilgiengelig plass for kontakt til seriell port RS-232
(leveres som ekstrautstyr).

Bakpanelet pa styreenheten 969-9445 og 969-9545

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Starte styreenheten

Styreenheten startes ved & sette stroamkabelen i
veggkontakten og sett hovedbryteren i stilling 1.

Starte pumpen
Pumpen startes ved & trykke pa knappen START.

Stoppe pumpen
Pumpen stoppes ved & trykke pa knappen STOPP pa
frontpanelet.

VEDLIKEHOLD

Turbo-V 700HT seriens styreenheter er vedlikeholdsfrie.
Alt arbeid pa styreenheten ma kun utfgres av autorisert
personell.

Dersom styreenheten stanser, ma du ta kontakt med
Varians reparasjonservice eller med Varians avanserte
bytteservice, som kan tilby overhalte styreenheter il
erstatning for den gdelagte styreenheten.

A ADVARSEL!

For noe arbeid utfgres pa styreenheten,
frakoples strgmnettet.

ma den
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Dersom en styreenhet skal kasseres, ma dette skje i
henhold til nasjonale bestemmelser.

ELIMINERING

Betydelsen av symbolet pa logo "WEEE" pa
etikettene.

Symbolet nedenunder som finnes, er anvendt i henhold
til EC-direktiv kalt "WEEE".

Dette symbolet (som bare gjelder for land i Det
europeiske fellesselskap), viser at produktet som det
sitter pa, IKKE ma behandles som vanlig hus-
industriavfall, men méa legges i kildesortering.

Derfor oppfordrer man den sluttelige brukeren av
anordningen & henvende seg til leverandgren av
anordningen, som kan veere et firma eller en forhandler,
som sgrger for oppsamling og eliminering etter & ha
kontrollert avtal og betingelser i kjgpekontrakten.
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FEILMELDINGER

Nar det oppstar visse feil viser selvdiagnosekretsen i
styreenheten den aktuelle feilmeldingen i displayet. De
aktuelle feilmeldingen fremgar av tabellen nedenfor.

BRUKERVEILEDNING

MELDING BESKRIVELSE FORHOLDSREGEL
CHECK CONNECTION Defekt kopling mellom pumpe og : Kontroller at tilkoplingskabelen mellom pumpe
TO PUMP styreenhet. og styreenhet er skikkelig montert samt at

kabelen ikke er skadet. Trykk to ganger pa
knappen START for & starte pumpen.

PUMP WAITING INTERLOCK

Lésesignalet for kontakt P1 skyldes en
kortslutning mellom stift 3 og stift 8 i
kontakten J1 eller fordi det eksterne
lasesignalet er apent.

Tilbakestill kortslutningen mellom stift 3 og
stift 8 pa kontakt J1 eller steng det eksterne
lasesignalet.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

Temperaturen pa det gvre lageret eller
pumpen er over 60 °C.

Vent til  temperaturen under

terskelverdien.

Trykk to ganger pd knappen START for a
starte pumpen.

synker

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Temperaturen pa styreenhetens
transformator er over 90 °C.

Vent til  temperaturen under

terskelverdien.

Trykk to ganger pd knappen START for a
starte pumpen.

synker

FAULT: TOO HIGH LOAD

Ved normal drift (etter startmomentet)
bruker pumpen mer effekt enn den
programmerte verdien (6 A).

Kontroller om pumpens rotor kan rotere fritt.

Trykk to ganger pa knappen START for a
starte pumpen.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Ved normal drift (etter startmomentet)
er utgangen Kkortsluttet (utgangsstrom
over 16 A).

Kontroller tilkoplingene mellom pumpe og
styreenhet.

Trykk to ganger pd knappen START for a
starte pumpen.

SYSTEM OVERRIDE

Pumpen har stanset av et
neodstoppsignal en fra fijernkontakt.

Kople fra styreenhetens strgmkabel og finn
frem til arsaken til ngdstoppen.

Kople deretter maskinen til stramnettet igjen.
Trykk to ganger pa knappen START for a
starte pumpen.

OVERVOLTAGE

Det har oppstatt en feil i styreenhetens
matedel, eller sa har styreenheten fatt
et falskt signal.

Trykk to ganger pa knappen START for a
starte pumpen igjen.

Vises feilmeldingen om igjen, ma du ta kontakt
med Varian for ngdvendig vedlikehold.
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YLEISIA TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattimaiseen kayttéon. Ennen
laitteen kayttoonottoa kayttdjan tulee lukea huolellisesti
mukana seuraava kayttdohje seka kaikki muut Varianin
toimittamat lisétiedot. Varian ei vastaa seurauksista, jotka
johtuvat laitteen kayttdohjeiden taydellisesta tai osittaisesta

laiminlydmisesta, ammattitaidottomien henkildiden
suorittamasta laitteen virheellisesta kaytosta,
valtuuttamattomista  toimenpiteistd tai maakohtaisten

saadosten ja normien vastaisesta kaytosta.

Sarjan Turbo-V 700HT valvojat ovat mikroprosessoreiden
valvomia kiinteista materiaaleista tehtyja
tagjuudenmuuntimia, jotka kykenevét itsemadrittelyyn ja
itsesuojaukseen.

Valvojat ajavat Turbo-V ~ 700HT-sarjan  pumppuja
(kymmenportaisessa jarjestelmassd) kaynnistysvaiheessa
valvoen jannitettd ja sdhkdvirtaa suhteessa pumpun
saavuttamaan nopeuteen.

Ne yhdistavat kaikki sahkopiirit, jotka ovat valttdmattomiéa
Turbo-V 700HT- sarjan pumpun automaattiselle toiminnalle.
Apuliittimia kayttden on mahdollista kéayttdd kauko-ohjattua
pumpun kaynnistystd ja pysahdystd, signaaleja, jotka
ilmaisevat pumpun toimintatilan, esityhjennyspumpun
kaynnistys- ja pysahdyssaatimia, veden virtauksen
saatelykatkaisijaa jne.

Seuraavilla sivuilla on luettavissa tarpeelliset tiedot laitteen
kayttajan turvallisuuden takaamiseksi laitteen kaytdn aikana.
Yksityiskohtaiset tiedot [6ytyvat liitteesta "Tekniset tiedot".

Tama kasikirja kéyttéa seuraavia merkintoja:

A

Vaara-merkinnat saavat kayttajan huomion kiinnittymaan
erityisiin toimintotatapoihin,  joiden seuraamatta
jattdminen voi aiheuttaa vakavia henkildvaurioita.

= Huomio!

Huomio-merkinnat varoittavat toiminnoista,
laiminlyonti voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

joiden

HUOM

Huomiot sisédltévét tdrkedété tekstista otettua tietoa.
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VARASTOINTI

Valvojan kuljetuksen ja varastoinnin aikana tulevat
seuraavat ympdristovaatimukset olla taytettyina:

¢ lampdtila: -20 °C ja +70 °C asteen valilla

e suhteellinen kosteus: 0 - 95% (ilman lauhdetta)

VALMISTELUT ASENNUSTA VARTEN

Valvoja toimitetaan erityisessa suojaavassa
pakkauksessa. Mikali havaitsette mahdollisesti
kuljetuksen aikana sattuneita vaurioita, ottakaa yhteys
paikalliseen myyntitoimistoon.

Pakkauksen purkamisen yhteydessa huolehtikaa, etta
valvoja eipadédse putoamaan ja valttdkaa sen joutumista
iskujen kohteeksi.

Alk&a jattako pakkausta ymparistoon. Materiaali voidaan
kokonaisuudessaan kierrattaa ja se vastaa EY:n 85/399
direktiivid ymparistdn suojelusta.

Valvojan pakkaus

Jokainen valvoja Varianilla
sahkojannitteelle:
« malli 969-9445 saadetty 220 vaihtovirta

« malli 969-9545 saadetty 120 vaihtovirta

on séadetty tietylle

Mikali sahkéjannite joudutaan vaihtamaan, seuratkaa

seuraavia toimintaohjeita:

— lrroittakaa virtakaapeli valvojan takaosassa olevasta
paneelista.

— Tarkistakaa
jannite.

— Vetdkada ulos jannitteen valintamoduuli sulakkeineen
pienté ruuvimeisselia kayttaen.

— Valitkaa haluttu  sahkéjannite,
asettakaa moduuli uudelleen
tarkoitettuun tilaan.

— Tarkistakaa, ettd valittu jannite on oikea ja kytkekaa
virtakaapeli uudelleen.

jannitteen syoéttémoduulista saadetty

jonka jalkeen
huolelliseti  sille

87-900-877-01 (E)



ASENNUS

A VAARA!

Kayttajan turvallisuuden vuoksi valvojan virranottoon on
kaytettdva kolmijohtimista sédhkbkaapelia (ks. tilattavien
osien taulukko), jonka pistoke on kansainvélisesti
hyvaksyttya tyyppia. Kayta aina tatd kaapelia ja kiinnita
pistoke asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan
sahkdiskujen vélttdmiseksi ja CE-vaatimusten
noudattamiseksi.

Valvojan siséllda muodostuu korkeajannitettd, joka voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Ennen
mihinkdan asennus- tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymista
valvojan pistoke on irrotettava pistorasiasta.

HUOM

Valvoja voidaan asentaa pdyddn pdélle tai siihen
tarkoitukseen sopivan hyllyn sisddn. Joka tapauksessa
huolehtikaa siitd, ettd riittdvd jddhdytysilma pdédsee
vapaasti kiertdiméaén laitteen sisalla.

Alkdéd asentako ja/tai kdyttdké valvojaa tiloissa, joissa se
Joutuu alttiiksi ympéristétekijoille (sade, jéa, lumi), pélylle,
syovyttaville kaasuille, rdjdhdysallttiissa ympéristésséa tai
tiloissa, joissa paloriski on suuri.

Toiminnan  aikana  tulee  noudattaa  seuraavia
ympaéristénoloja koskevia s&antoja:
e lampdtila: 0 °C ja +40 °C valilla
e suhteellinen kosteus: 0 - 95%

valilla (ilman lauhdetta)
Valvojaa kytkettdessa sille tarkoitettuun pumppuun
kayttakaa valvojalle tarkoitettua erityiskaapelia.

HUOM

Valvojamalleissa 969-9445 ja 969-9545 on pumpun
liitoskaapeli  kiinnitettynd  itse  valvojan takaosan
paneeliin.

Muiden kytkentdjen ja valinnaisten lisélaitteiden
asennusten  suorittamiseksi, katsokaa kappaletta
"Tekniset tiedot".

KAYTTO

Tahan kappaleeseen on kirjattu tarkeimmat

kayttétoimenpiteet. Tarkempia lisétietoja seké kytkentdja,
ettd valinnaisia lisélaitteita koskevien toimenpiteiden
suorittamista ké&sittdvia tietoja l6ydatte kappaleesta
"Kayttd", joka on "Tekniset tiedot"- kappaleen liitteena.

Ennen valvojan kayttoa suorittaakaa kaikki
sahkdkytkennéat seuraten kytkettdvan pumpun
kayttdohjeita.

/N

Mikali pumppu on asetettu pdydalle, varmistakaa etté se
on vakaa. Nain valtytddn vammoilta ihmisille seké itse
koneelle. Alkdd myo6skdan kayttdké pumppua, mikali
sisdantulon laippaa ei ole kytketty jarjestelmaan tai mikali
sita ei ole suljettu laippasulkijalla.
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HUOM
Sulkimen J1 liitin tulee jéttdd yhdyskaapelilla kytkettyna,
mikéli ulkoisia kytkentéjé ei Suoriteta.
Esityhjennyspumppu ja Turbo-V pumppu voidaan

kdynnistdd samanaikaisesti.

Valvojan séétimet, osoittimet ja liittimet

Seuraavassa on esitelty Valvojan valvontapaneeli ja
yhteyspaneeli. Tarkempia lisatietoja saatte kappaleesta
“Tekniset Tiedot".
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1. LOW SPEED -moodin valintaan kaytettdvd painonappi.
Se aktivoituu vain silloin, kun etupaneelin toiminta-moodi
on valittu. Yhden kerran painettaessa pumppu kiertda
noin 2/3 nimellisnopeudesta. Painonappia uudelleen
painettaessa LOW SPEED- moodi disaktivoituu.

2. KAYNNISTYKSEN, PYSAYTYKSEN JA UUDELLEN
ASETUKSEN kaskyjen painonappi. Se aktivoituu vain
silloin, kun etupaneelin toiminta-moodi on valittu. Yhden
kerran painettaessa k@ynnistysvaihe aktioituu. Uudelleen
painettaessa pumppu pysahtyy. Mikéli pumppu on
toimintahéirion  vuoksi  pyséhtynyt automaattisesti,
painakaa painonappia yhden kerran, jolloin valvoja
saadaan asetettua uudelleen .Toisen kerran painonappia
painettaessa pumppu kaynnistyy.

3. Painonappi, jonka avulla ndytt66n saadaan kiertonumero,
kiertoaika ja pumpun toiminta.

4. Painonappi, jonka avulla nayttéén saadaan pumpun
séhkdvirran, pumpun |dmpétilan, pumpun tehon ja
kiertonopeuden parametrit. Tama on aina akdtiivi
rippumatta valitusta toimintamoodista. = Painamalla
painonappeja 3 ja 4 vahintddn kahden sekunnin ajan,
aktivoituu ohjelma, jonka avulla on mahdollista ohjelmoida
joitakin toimintaparametreja.

5. Kirjainnumerollinen digitaalindyttd: pistematriisi, 2 rivia x
16 merkkia.

Valvojien 969-9445 ja 969-9545 etupaneelit

87-900-877-01 (E)



KAYTTOOHJEET

1. Logiikkasegnaalien tulokytkentéd (pariliittimet toimitetaan
niihin sopivilla yhdyskaapelisulkijalla).

2. Logiikkasegnaalien poistokytkenta
sahkovirran tarkistus.

3. Tehon poistokytkentd (120 vaihtovirta, 1 A pumpun
jaéhdytystuulettimelle).

4. Pumppukaapeli.

5. Valvojan séhkdovirran tulomoduuli.
suojasulakkeen, jannitteenmuuntajan,
pistorasian ja EMC suodattimen.

6. Voimanpoiston pistorasia (120 vaihtovirta) valinnaisten
laitteiden virtatarpeelle (ilmareikalaitteelle, padpumpun
aktivointireleelle jne.)

7. Tila, joka on tarkoitettu viestintportin sarjakytkennélle
RS-232 (toimitetaan lisdvarusteena).

ja pumpun

Kasittaa
séhkdvoiman

Valvojien 969-9445 ja 969-9545 takapaneeli

KAYTTOTOIMENPITEET

Valvojan péélle pano

Valvoja kéynnistyy asettamalla virtakaapeli pistorasiaan
ja kdannéa paakatkaisin asentoon 1

Pumpun kéynnistys
Pumppu kaynnistyy painamalla START painonappia.

Pumpun pyséyttaminen

Pumppu pyséhtyy painamalla etupaneelissa olevaa
STOP painonappia.

HUOLTO

Turbo-V  700HT sarjan valvojat eivdt kaipaa
mink&anlaista huoltoa. Mahdolliset valvojaan tehtavéat
toimenpiteet tulee jatt4ad aina valtuutetun henkildén
tehtéviksi.

Toimintahdirion sattuessa on mahdollista kayttéda
Varianin korjauspalvelua tai "Varian advance exchange
service" -palvelua, jolloin on mahdollista vaihtaa
rikkoontunut valvoja ladattuun valvojaan.

A VAARA!

Ennen minkatahansa valvojaan tehtdvén toimenpiteen
suorittamista irroittakaa séhkdkaapeli pistorasiasta.
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romuttaa, toimikaa sen
sdaddsten ja normien

Mikali  valvoja  taytyy
havittamisessd kansallisten
maaraavalla tavalla.

HAVITTAMINEN

Pakkausmerkinndissa olevan WEEE-logon merkitys
Alla ndkyvd merkki on lisatty pakkaukseen EY:n ns.
WEEE-direktiivin mukaisesti.

Merkki (koskee ainoastaan Euroopan Unionin
jdsenmaita) tarkoittaa, ettd tuotetta El saa havittda
tavallisen kotitalous- tai teollisuusjatteen mukana, vaan
se on toimitettava erilliseen kerdyspisteeseen.
Loppukéyttajad kehotetaan sen vuoksi ottamaan kerays-

ja  havittdmisprosessia  varten yhteyttd laitteen
toimittajaan, olipa se sitten laitteen valmistaja tai
jalleenmyyja, tarkastettuaan ensin kaupan
sopimusehdot.
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VIANETSINTA

Joidenkin  toimintahairididen

yhteydesséd valvojan

itsemé&arittelypiiri analysoi virheen, joka nakyy viesteina,
jotka on kuvailtu seuraavassa taulukossa.

KAYTTOOHJEET

VIESTI VIKA KORJAUSTOIMENPITEET
CHECK CONNECTION Toimintah&iri® pumpun ja  valvojan @ Tarkistakaa ettd pumpun ja valvojan vélinen
TO PUMP liitdnnéssa. yhteyskaapeli on hyvin kiinnitetty péistédan

eikd sen varrella ole esteita.

Painakaa kaksi kertaa painonappia START
jolloin pumppu k&ynnistyy.

PUMP WAITING INTERLOCK

Lukitussignaali (interlock) liittimessa P1 on
aktiivinen johtuen liittimen J1 neulojen 3 ja 8
valilla tapahtuneen oikosulun
keskeytyksesté tai ulkoisen lukitussignaalin
(interlock) avautumisesta.

Palauttakaa littimen J1 neulojen 3 ja 8
vélinen oikosulku tai sulkekaa ulkopuolinen
lukitussignaali (interlock).

FAULT: PUMP OVERTEMP.

Ylemman laakerin tai pumpun lampétila on
ylittényt 60 °C.

Odottakaa etté lampdtila putoaa kynnysarvon
alapuolelle.

Painakaa painonappia START kaksi kertaa
jolloin pumppu kéynnistyy.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Valvojan muuntajan lampétila on ylittdnyt
90 °C.

Odottakaa,, etta lampdétila
kynnysarvon alapuolelle.
Painakaa painonappia START kaksi kertaa
jolloin pumppu kéynnistyy.

putoaa

FAULT: TOO HIGH LOAD

Normaalitydskentelyn aikana
(k&ynnistyksen jalkeen) pumpun
absorboima sahkévirta on korkeampi kuin
sille on ohjelmoitu (6 A).

Tarkistakaa,, ettd pumpun roottori pyorii
vapaasti. Painakaa painonappia START
kaksi kertaa jolloin pumppu kéynnistyy.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Normaalitydskentelyn aikana
(k&ynnistyksen  jalkeen) poistoliitin  on
oikosulussa (poistuva virta suurempi kuin
16 A).

Tarkistakaa pumpun ja valvojan vélinen liitos.

Painakaa painonappia START kaksi kertaa
jolloin pumppu k&ynnistyy.

ongelma tai valvojan saama signaali on
Vaara.

SYSTEM OVERRIDE Kaukokytkimesta tuleva hélytyssignaali on : Irroittakaa valvojan sahkdkaapeli
pysayttanyt pumpun. verkkovirrasta ja  korjatkaa  halytyksen
aiheuttaja.
Kytkekdd  séhkokaapeli uudelleen ja
painakaa painonappia START kaksi kertaa
jolloin pumppu kéynnistyy.
OVERVOLTAGE Valvojan séahkovirran sy6téssa on ilmennyt | Painakaa painonappia START kaksi kertaa,,

jolloin pumppu kéynnistyy.
Mikali viesti né&kyy uudelleen kaantykaa
Varian huoltopalvelun puoleen.
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T'ENIKEX ITAHPO®OPIEZ

Avme 1 GVoKELNY TPOOPLOLETOL YOl EMOLYYEALLOTIKNQL YXpnoon. O
xpneoTh Bow TpegueL vou SLBOQICEL TPOCEKTIKOWL TLY] OBMYLQEY] TOV
TOPOUVTON EYXEPOIQOV KO OTOONQUTIOTE  OlOAAT  TTPOQoBeT™
TANPOGOPIQIL IOV TIOPEQI(ETOL GUTOQ, TN MOPLOWY,  TEPLY OUOQL TN
xpnoylorowmon TR cvokevngnl. H Varian dev eegpel koguow
EUBVEIVI OQOOV CUPOPOIQL TNV OAKMIL ML MEPLKNQL alBEQTnom TV
OOMYLDOLY, TV OKOLTOAANAT XPNOIOT| €K LEQPOLT] CLVEKTIOUNBEVTOV
TPOCWTLKOVQ., OWOONQPETEN] EMEUPOICEL]] ML XPNQON 7OV dev
CUHQOVELQ pE T edkean] eBvikeam SortoEel). Ot puBoTeE
™M oewoy Turbo-V 700HT evon HETOTPOTEQ] GLYVOQUTITTO,
EAEYYOQHEVOL  omoQr  eqvov  pukpoemegepyootng. Eugvon
KOTOIOKEVOOUEQVOL HE EECPTNOHOITOL OE OTEPENIYL KOLTOIUOTOOT| KOl
EQLYOVV CLUTOBLOLY VIO TIKTIQ KOL OVTOTIPOCTOLTEVTLKTIQL TKOLVOQUTTTO.
O puBuoteesy  odmyovgy  Tff  avthigen M oEpog]
Turbo-V 700HT (pe puor Slodkooo oL SIONPEINTON OE SeQucoL
CTOQOL0) KOUToige TN SLOIGEPKELOL EKKOVIOTI EAeQeyXovTom Ty Togiom
KOL TO MAEKTPIKOQ PEVQYLO. GE GYEQON LE TNV TOYVQYTITO OTNV
omoLgioL 0L PTOQIOEL 1 CLVTALXOL.

EVoOUOTOoVOUY 000U TOL  OLVYKOUQIWOL  KUKAMOHOITOL YL TV
OVTOQHOT  ASLTOVPYIOL TV OVTAIOQV TN OEpom
Turbo-V 700HT.

Me 1t Pongbewr evouny PorPnmikove  GuVBETNEPOL  ELQvVORL
Sbegoylor 00Ol Ol YEPLOHOWL YL TNV EKKIVIION KOL  TO
OTOHOQTNUO. TN v €€ OTOGTOQICE®Y], TOL CQYLOLTOL TIOL
SelyVoUY TNV KOLTOIOTOOT]  AELTOVPYLIO] TR atviAQuony, ot
XEPIOHOLQL EKKIQVTIONN KO STOLOTNQOTON T OorvTALgion] o -
KEVOUQL, TOL ONQYLOTOL LTAOKOPLOGHOTON (V10! SLOKOQUTTEN TLEoN,
JuoncoQueTen) EASQLYX0L TN POTEH TOV VEPOLQL, KATL).

TN EMOQYIEVEY]  TOPOLYPOUPOLT]  OVOIPEQPOVTOL  OQAEN oL
OUTOPOUQLTITEY) TANPOPOPLOET TIOV EYYVOVQIVTOL THV CICQUOAELL TOV
XEPWOTNE KOTOQL TN Slgpkel TN xpnoylonolmont] i
GUOKEVTION.  AETOMEPELQ]  TATPOQOPIQEY]  TOPEQXOVTIOL  GTO
nopagptnuoe "Technical Information”.

Avtog o EYXEPWQOO0  YPNOWOMOIEY TU]  OKOQAOLBEY
ovpPogroey

i
AM

O evdelgfer] KWSLQIVOL  TPOGEAKLQOLY TNV POCOXNQL  TOL
XEPLOTNY OE 1oL SLODIKOCIIL ML OE [0l EWIKNQL EPYOCINOL M
OTOIOL €0V OEV  EKTEAECTELQYX OMOOTOQ, 60  HTOPOLQIcE VoL
TpoxokeqoeL coPapequ Tpocwkeer] BAogBen.

l@ O evdewge) mpoooyma| eppaviaovon
TPV omog: ™M [IPOZOXH SOBIKOOIET OL OTTOLEN
€010V OEV EKTEAEGTOVQY pe TPOCOXNCL, 6ot
LLTOPOVQICOLY VO TIPOKOAEQGOLY CNLERT) OTN GUCKELNQL.

ZHMEIQXH

OL OTUEIWQOEY] TEPIEGYOVY  OTUOVIIKEQ]] TATIPOPOOIXET] IOV
EQYOVV QUTTOOTIOICTEIX OO TO - KEIQYLEVO.
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OAHTIEY XPHYXEQX

ATIOGHKEYXH

Koot ™ Slopkelor T HETOPOpOiy) KOl TN OoBnaikevonn v
PUOIOTMOY  TIPEQUTEL VoL TNPOLQVTOL  OL  OKoQAovBEN
mepBoAdovTiceqn GUVONQIKENT

o Beppoxpaowos -20 °C of + 70 °C
o oyetkn vypoowo: 0 - 95% (aovpmugucvetm)

ITPOETOIMAZIA TTA THN ETKATAXTA>H

O pubuomen] ewgvon  eEOMAMOUEQVOY]  ME QoL EVPLX@PN
TPOCTOTELTIKNQ GCUOKEVUOLO. AV VIOl ovv evdetoEen BAoPm
IOV B0t LTOPOVYOOY VOL EQYOLY TIPOKANBELY KOTOQL T SLOIOPKELDL
TN HETOPOPOIQLY}, GULBOVAEVTELNLTE TO TOTKOQL TUNQILOL TIOATIQIGEWDV.
Kotogt T StogpKeLoL Tov ovoLtyHOTor| Tl CUCKELOOLQWLY, SmQGTE
1Bl00QTEPN TPOCOYNQ! EQTCL MQIOTE VOL |V TEQIOEL KOL VoL pmV
XTUTMPELQL O PLBTTTON.

MnV EYKOTOAELQMETE TN GUOKELOOLXOL GTO TEEPBoALOY. To VALKOQL
OVOIKUKAMOIVETO TAMQIPMT| KO GLVTOTTOKPLOVETOL 6Ty OByt T

E.O.K. 85/399 yior tn SroupuohoEn 100 TepBooAAovIon.

ZVOKEVOIOION0E TOV PUGUICTOV

KogPe pubpiotnom Byougvovior; amog Ty Varian eoqxer oo
GUYKEKPILEQVT TOQIOT] TPOPOSOQTNOTIT

e 70 povtegho 969-9445 220 Vac

* 70 povtego 969-9545 120 Vac

e meplomtoon  Tov  xpeodeton  oAAoyna T Tollomm

OKOAOVONQIGTE TNV TIOPOIKOQLTM SLOBIKOIGLOON

— ATOOLVOEQIOTE TO KOAMUBIO TPOMOSOQTNON] OTOV  TILYOW
TLQVOIKOL TOV PUBMLGTIOL.

—  Efoxpiogote oumog Ty E1066000 TOQONT TNV TPOSLOBETEYLEQVN
TOQIOT) TPOPOSOGLROLT].

—  Me egvor pupogr kortooBudt By te v evorttor emoymon
TOQOTN ME TNV OOPOIOAELOL.

— Emiegfte v embuunm  TOQIOM  TPOGOSOoQO Ko
TOMORETELQIOTE Eorvorge TV Evoguera: oty Begom T

—  Elegyéte av emAeqOnKe M CWOTNQ TOQON KOL CUVOEQCTE TO
KOADOBLO TPOGOBOTIOTTA.

87-900-877-01 (E)



ET'KATAXTA>H

A KINAYNOXJ

O pLBIOTNON €LVl EQOJLOCHENVOY] HE TPLTOALKOQ KOAMASLO
TPOPOdOCLYO) (BAEQTIE TLOVALKOL LEPMOQLY YLOL TOL OTOLQIOL [LTTOPEQIL
VO YLQIVEL TOPOLYYEALQ) HE Mg TTpllol mOv EQUEL EYKPLOELQL
S1eBva 0QC0 0POPOLYL TNV OLCEAYAELD. TOV KOTOvOA®MTNY. Nou
XPNOYLOTIOLELQTE TAQVTOL CVTOQY TO KOAMASIO TPOPOSOCIQON KoL
vo. 10 Boglete oe mpala TOL Vo SLOPEQTEL TNV KOTAQAANAN
YELQWON  EQIOL  MQOTE VO OTOQEVQYOVTOL  MAEKTPLKEQN
EKKEVOQIOELY] Kol vo.  Tnpovavtat ot odnywey  E.E.
310 EOMTEPIKOY TOV PLOUIOTNY OVOTTUQOCOVTOL  VYWNAEQN
TOQOELY] OV UTOPOVQV VO TPOKOAEQOOLV  coPapovam
TPOVHOTIOHOVE] M kot 10 Bovato.  [Iplv  eKTEAEQOETE
OTOLOBNQTOTE EPYOOLYOL EYKOTOQOTOONT ME SLVINQPNONN TOV
PLOULOTNY OMOGVVIENUGTE TOV OOY TNV TTPLlal TPOPOSOCLALT).

2ZHMEIQYH

O pvuioTnaj UTOPELX Vol TOTOBETNOEIX EXOQV@) OF VI TPOTEXSL
N Oor0 ' EOWTELIKOX  pul]  KQTogAAnAnNL  Onaxni.
OTIOLOOTIOTIOTE  TEEPLOTTOT]  EIQVAL  OVOYKQUQO O  ClEGPT] Vo
KUKAOQOpeLr  EAEVQBEP  yvopo oo T CVOKELNY. — Mnv
TOTOOETELQTE KoL - T YPIOYLOTOIELQTE TOV PLGUIOTN OE
XOopov]] EXTEOEYIEVOVT] OTLlj Koupikeeyi ovvenakel] (Bpoyna,
TOQYOT], Y10QVI, CKOQIVET), CIEQPILY, OE YWOPOVI] OQTOV VRCOPEYEL
KVOUVOT] EKpnEnTi nex mupkoyioy).

Koo T Sloipkelor TR AELTOVPYLROL TIPEQTEL VoL TNPOVOVTOL OL
okoQAovBeN TEPPAAAOVTIKEQT CUVONOKENT

e Beppoxpaocigo: 0 °C eqwf + 40 °C

e oxetkna vypoowo: 0 - 95% (acvpmovgkvotn).

T T ovEvdeon TOVL PULOUIOTNE HE TN OXETIKNG OVTALQOL
XPNOYLOTOMNUOTE TO  EBKOQ  KOAMESO TOL  1SOL  TOV
pubpoTNOL.

2ZHMEIQYH

O pvQuiotnar poviegio 969-9507 mpounbevacton  yaproni
kadwadio ocvavoeonij pe v aviiigo. To KaAwEolo Umopelx vor
{ntnbeir amogr T Varian wij olecovagp. o TEPIOOOXTEPET]
Aerrtouegpeien ovufovievteiate v mapoypopo - Aéecovaop
kou  aviordlextikoe-  tov  Topoptiouaror - Teyvikean)
TIAnpopoproeEri-.

AyToq TPEQTEL Vo CUVOEOELX Qmo@ TI Mg TAEYPOQY OTO
Poaoua J16 1ov pvQuictne ken amog TV agAAn oro €1dtkox
Poaoua i avidigedi. Tee fogopoato mov VIdPYOVY OTLI] VO
QQKPET] TOV KOAWOLQOV EQYOVV TEQTOLO CYNOUA DXCTE VO UV
gigvar dvvarne 1 ovEVOEST) TOV LSOV TOV KOAWSIOV e
gopariLeavo Tpogimo.

To TR aQgAAE] CUVOEQCELR] KO YLOL TNV EYKOTOQOTOOT TOV
TpoopeTIKmoY eEapTnpotwy, BAeame mopogptnuae - “Technical
Information”.

XPHXH

T ooy TNV TOPOQYPOPO  OIVOPEQPOVTOL Ol  KVPLOQTEPEN
Sodikaoigen Aettovpylgay). o meplocoqTepe] AEMTOUEQPELEN
KOl Y10 SL0OLKOIGLQET] TTOV OLTOULTOVQLY LOLOLQLTEPET) GVVOEQCEL MO

0EECOVOIP, OVOPEPBELQTE GTNV  TOPOQYPOIPO - XpNOoT-  TOV
Topoptnapaton; “Technical Information”.
Mepikeg] OomoQ  TU]  CLVOPEPOQUEVEN]  OTN  CUVEQIXELOL

TANPOPOPLYEN HLTOPOVYY VO EQUPILOCTOVYY KOL GTOV PLBHLOTNQ
969-9507 pogvov ov OVTOQY ELQVOL  CUVOESELEQVOT] HE TO
egagptnpo "Hand held terminal®.

TpLv PNOYLOTOINQGETE TOV PLOULOTNQL TPALYHOTOTONQGTE OYAEN
TUQ MAEKTPIKEQN KO TVEVHOTIKEQ] OCULVOEQOELY OVOPEPDELQITE
OTO EYXEPLAIL0 TN CUVIEHEQAVNT CVTALQOM.
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OAHTIEY XPHYXEQX

A KINAYNOZ

Tw vo. amoguaryete BAOQPEN OF CQITOPOL MY OTO GUYUCTNHO, OE
MEPLQTTOCT TOV 1 OVTAMQOL ELQVOL  TOTOPETNUEQV] GE VO
TPOTEQLL GLYOVPEVTELQTE OQUTL ELQVOL KOAOQ GTOOEPOTIOLMLLEQVT).
Mnv BeQITETE TOTEQ GE AELTOLPYLYO TNV OWVTALQOL oV 1 PAOVTEOL
€100000V JEV ELQVOL GUVOESELEQVT] OTO CLYOTNUO M OV OEV
ELQVOL KAELOTNQL HE TNV QAOQVTEO KAELGIQUOTON.

ZHMEIQYH

To Pvaoua J1 mpeamer vo apebeix  CUVOEOEUEQVO UE TN
YEQQUPOX TOV v OEV YIQVETOL Ko EEQTEPIKNIY oVavOeoT. H
avidiga mpo- kevover kou i avidiger  Turbo-V umopovarv ver
£vepyomoLnBovay oVYpoavVal.

Xeponopia, evoswéets] ko pogopatea tov
Pvguiotng

It ocuvvegyew mopovotoovion o mvakan tov hand held

terminal ko o1 mvaken dtoucvovdeoni.
T TEPLOCOQTEPET] AETTOUEQPELET OVOUPEPBELQTE GTO TOPOIGPTILOL
“Technical Information”.

_©) 1 o
VARIAN ¢
5 |
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EED P
START
E_ow SPEEDﬂgD] [4 SToP RESEH
— — 2
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1. Kovpum yio v emdoyne tov tpoomov LOW SPEED

(xopumAng touetnTa). EVEPYOTOLEIQTOL HOQVOV OQITOV EQUEL
EMAEYELQ T  AELTOLPYLO. OTOV  UTPOCTIVOQ  TLOLVOLKCL.
Motewevtaf TO Mo QOPoQ T CVTALQOL TEPLOTPEQPETOL
TMEPLUMOV KOTOX T 2/3 TNR OVOHOGTIKNGY  TO(VQTNTON.
ToTEVTAN TO OKOQULT HLLQWOL (POPOLOL CTOHOTOQL T| AELTOVPYLOL
tov LOW SPEED.

2. Kovpma yio tovn xewpiopovery START, STOP xou RESET.
Elgvon €VepyoQ [LOQIVOV OQITOV EQUXEL EMAEYEWX O TPOQUTON
XEPIOHOVQ OTOQ. TOV WTPOCTIVOQ Tvoko. Ilotwevton To
MLQOL  OpOIQt  EVEPYOTOLELQTOL 1| QOO EKKLVIION.
TMotwEVTam To OKOQYLOL LY. POPOIQE CTOLOLTAQL T| OLVTALDL. AV
N oOVTAQOL CTOUOQTNCE OVLTOQUATO Aoy PAogPnn Oo
TPEQTEL VO TOLTNOELY CLVTOQ TO KOUHTLQL LI QOPOLQL EQUTOL
WQOTE VO YIVEL 1| ETOVOPLEBLOT (reset) Tov PLBHIETNEL Ko
Higoe devatepn @opog Yoo var TeBelq Eovo o€ Klvnom m
OLVTALQUOL.

3. KOUpmig Y10 Vo ELOAVICTOVRY 6TV 080QvI) Ol TOPOLOUETPOL
cycle number, cycle time, pump life.

4. KOUUmg Yoo TNV ELOOQVION OTNV 0800V TOV TOPOUEQTPOV
pump current, pump temperature, pump power kot
rotational speed. Eigvor moQvtor EVEPYOTOINUERVO CLOLGYETOL
omOQ. TOV EMAEYHEQVO TPOQTO Aertovpyloy. Iortwgvton
polie o kovpmor 3 kouw 4y TOVAOQLOTOV 2
SEVTEPOYAETITO. EVEPYOTIOLELQITOL EQVOL  TIPOQLYPOULHLOL. LE  TO
OTOWQO  [TOPELQLTE VO TIPOYPOULUOTIOETE  HEPLKEQ]
AELTOVPYIKEQN TOPOUEQTPOVT.

5. AA@opBpunTikne 0000V VYPORY KPLOTOQAA®VY LNOITpoL
Kxovkladmv, 2 oepeaf X 16 yopoktnopen.

Eurpogotior mevakaij
rov Hand Held Terminal

87-900-869-01 (E)



OAHTIEY XPHYXEQX

1. Zovdetnopon] €1600B0v Aoykmoy onuotov (to {gvyogpt Tov
cuvdetnopor  TPOPMPELEETOL  pEe TNV KOTooAATAN  YeQupupor
KAELGLQLOTON)).

2. Zowdemopon e£00B00 TV AOYIKOQY CTIOQITEOV KOL EAEQYXOV TOL
pevopaton T v,

3- Zvwdemopoany efoadov wyvoory (120 Vac, 1 A v Tov
avepomepo: yoeEnh i oveAgend).

4. KoAwgdlo oviigom.

5. Evogmnar  ewogdov  tpogodogrtnonfy Y. tov  PuBotng

TepopBogivel TV OICPOOAELD. TIPOCTOOION], TOV  HLETOITPOTIEQD!
oo, TNV TPopodoci: 1oy e o o gredtpo EMC.

6. TIpioGo Eoodov 1oxveon (120 1og) 1oL TV TpOPodoQNon oY
EMMALQOV EE0PTNHOTMV (QEVT EQUXE, PEAEQL EVEpYOmOLQMOTI TN
opyKTEN) oVTALO, KAT.).

7. Ymodoynoet Y. TO GUVOETNQPOL E00QBOL TN GEWLOKNOM
emxowovigerp RS-232  (mpopnPevoeton  off  emuthegov

efomhopogny).

Eumpoprstior; meonvarkagi tov PuQuiotn
969- 9445 xoa 969- 95450

AIAAIKAZIEY ZXETIKA ME TH XPHXH
Avouuo 1ov PoQuiotne
Tor vou OVOIOWEL O PUBLLOTNOY ELQVOL OPKETOQL VoL BOQAETE TO

KoAwadlo TpogodogrTnont} otV TPLlo TOL SIKTVRL Kol BEQTETE
70 SloKOQITN TN YPOUUNEM 6T Beqon 1.

Exxwgvion o Avidigog

T vou teBet o8 Kigovnom M oviAger B0t TEQUTEL VOL TIOLTNQUOETE TO
kovpmg START 100 eumpoioBlon TovVaKoL.

Zropogernue Tj Avidigag

T VO CTOLOLTNQIGEL T) CLVTALQIOL OPKELQL VOL TIOLTNQIOETE TO KOULLTTLOL

STOP 100 gUmpogioBlon THVOKC.

2ZYNTHPH>H

Ou pubotegn N oewpayy Turbo-V 700HT 8ev omontovgy
Kopiow cvvenepnon.  Omoodnomote  emegBaion Boe mpeQuteL  vou
TPOLYHLOLTOTIOLNBELQL OUTTOQL EYKEKPULEQVO TIPOCHITLKOQL.

Ze mepintoon BrooPni HmOPELQTE VoL XPTICYLOTOMQCETE TNV
vnpeowe.  emokevmay T Varian ng o “mopuoy odgonvye
eExnovye OEpoYE’, WOV GO OQVEL TN GUVOLTONTNTOL VO. EQLXETE
€0VOY  KOBOPLOPEQVO  PUBIOTNL  OE  OIVTLKOLTOQIOTOOT]  TOV

XOACIGHLEQVOV.
A RINAYNOZ

Ipiv  kowivete  omowdnouiote  emeguBoon  otov  PuBotng
OTTOCVVOENOTE TO KOAWQBLO TPOPOdOQTNOM.
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Tw v KOTooTPoPNQ TOL  PLBUIOTNY  OKOAOLONQICTE  OQLTL
OLVOLPEQPETE GTOVT] EBVIKOLNT] KOVOVIGHOLQN.

Xwveuon

‘Evvoia Tou logo "WEEE" 1rou UTrdpxel OTIG ETIKETTEG.
To TmapakdTw cupBolo epapudleTal GUPGWVA PE TNV VTIPEKTIRA
E.K. TTou ovoualetai

"WEEE".

Auté 10 OUuBoAo (TTou 10X0ElI MOVO Yia TIG XWPES TNG
EvpwTraikig Koivornrag) deixvel 611 T0 TPOidv GTO OTToi0 Eival
epappoopévo, AEN TTpéTTel va TTETaTEl Hadi Ye KOIVG OIKIaKA A
Blounxavikd okoutidia, aAAG e diagopoTroinuévo TPATTO.

M’ autod, TTapakaAoupe Tov TEAIKO XpAOTN va €pBel o€ €TTAQN MPE
TOV TTWANTA TNG OUOKEUNG | ME TO EPYOOTACIO OXETIKA PE TNV
ekkivnon 1ng diadikaciag diagopoTroinuévng OUAANOYNG, KATOTTIV
emaAfBeuong Tou cupBoAaiou TTWANONG.

4 \J
S,

TN

87-900-877-01 (E)



MHNYMATA AAGOYZ

Ye oplopeqvenl  mepuTTooel]  PAoofm  Tor  ukAopoTol

QTOBLOIY VWO

OV PLBIOTNY  TPOLCLOQCOVY  OPLOHEQLVOL

HNVOOHOTOL A0QBOVT} TOL OTIOLICL  TIOPOVCLOQIOVTONL GTOV THLOVOUKOL

TIOL OLKOAOLVOELQL.

OAHTIEY XPHYXEQX

MHNYMA

I[IEPITPA®H

AIOPEQTH

CHECK CONNECTION
TO PUMP

Koxng A£1tovpylgioe oTn cLgvaeo vl
KoL puBpLoTOL

Eeqry&te av 10 koAmaddo cugvdeont| HeTo&uo
ovthiom]  kon  puBiotne  elgvon Kool
GTOBEPOTIOLNUENVO KOIL GTOL SO0 OIOIKPOL KO OQLTL
dev vmogpyel drocomng. Tortneote Vo PoPER
10 xoupumie START yio vor Begioete Eavog e
KLOVIIOT| TV OLVTALQOL.

PUMP WAITING INTERLOCK

ExeL evepyomoBelq 1o onoygial LVTEPAOXK IOV
Bpuxoketon otov  cuwdetnapoe P1 - Aogryo
dwoonnen] Tov BpoprukukAmopotor]  HeTogug
7oL pin 3 ko Tov pin 8 Tov cuvdeTngpo ®1, N
AOQY®  OVOWQIYHOITOR]  TOL  OMQYLOTON}  TOL
€EMTEPUOVYL VTEPAOYK.

Emovoupeporte 1o Bpog UkLoiAMILOL LETOELQL TOL
pin 3 kot v pin 8 tov cuvdetngpo J1, 1
KAELQOTE TO OO TOL EEWMTEPLKOVY LVTEPAOYK.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

H Beppokpocioo Tov ogve  KouGivermov T
ovtaon Eemeapoce Toury 60 °C.

Tepyleqvete  OQOTOL M BEPHOKPOOINOL VO
KOTEPELQL KO OTOQL TO OVIQLTOLTO ETCLTPETTON
OMUELQO.

Tortnoste dugo @opean To kovpmo START Yo
VoL BEQIOETE EOVOIQL OE KLOVIOT TNV OVTALQHOL.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

H  6eplokpocigot OV HETOCYNUOTIOTNG.
Eenegpooe Toury 90 °C.

Tepyleqvete  OQOTOL M BEPHOKPOOINO. VO
KOTEPELQL KO OTOQL TO OVIQLTOLTO ETCLTPETITON
OMUELQO.

Tortmoste dugo @opeam To kovpmo START Yo
VoL BEQIOETE EOVOIQL OE KLOVIOT TNV OVTALQCL.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Koo Tnv Kovovikno AELToupyLoo: (LETOL T

QOOOT  EKKIQVIONA)  T0  OTOPPOPOVQUEVO
PEVQYLO: QTIOQL TIV OLVTALQIOL ELOIVOIL LEYOADQUTEPO

OUTTOQL TO TPOYPOYLOTICHEVO (6 A).

EheoryEre ov 0 pogroporf) Tl oveAtgon] Ptopetgr
VOL TIEPLOTPOUPELYL EAEVOIBEPCL.

Totnoote dugo @opeam To kovpme START Yo
Vou BeQoETE EQIVOIQL O KLONVIIOT) TNV OVTALQL.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Koot v Kovovikngr AeLtovpytoe (LEToQL T
Qoo eKKIVIIoTIY) M Gugvdeo eEoov egry el
PpovicuKAmOCEL (pevoytor e£0gdov
peyovgrepo amogr 16 A).

Eheqryére T ouvdeQoE) HETOELOL OLVTALO Ko
puBoTNOL.

TMortnoste dugo @opeam To kovpmo START Yo
VoL BeQoETe EQVOIL GE KLOVIOT] TNV OLVTALQOL.

TPOPOSOGION] TOV PUBIGTIL TGE O PLBLLCTNON

SYSTEM OVERRIDE H ovthigor otopogence amogr eqvor oopor Byagdte 10 KoAwgbio - tpogodoaptnom - Tov
KIVOUQVOL  TIOL  TPOEQPXETOL OO TNV | pUBUIOTNG. Ko OLOPAWQICTE TNV CILTLOWL
HOKpLYIQL ETOPNIQL. TIPOQKANGTT] TOL CNEHOITOT KVGVEVO.
Emovaicuvdeote T0 KoAWoBo  Tpopodogtnon
KOl TTotnooTe oo eopey To kovpumg START
YloL VoL BeQUoETE EOVOIQL GE KIQIVIOT TV CLVTALQIOL
OVERVOLTAGE Hopovoweotke  PAoofn ooV Topeeo: | Mortnoote Sugo gopegey To kovpmier START yiox

Vou BeQioeTE EOIVOIQL GE EKKLOVIIOT] TNV OVTALQIOL.

deqxBmice eqvo: AonBaclegNo omeo. Av EQvVOUTOiPOVCLOOTELL 70 HNOIVOpLOL
amevBouvielgte oty Varian ywo cuvtngpnon.
44 87-900-877-01 (E)




ALTALANOS INFORMACIOK

Ez a berendezés hivatasos hasznalatra tervezett. A
felhaszndldnak, a berendezés hasznalatat
megel6zéen, gondosan el kell olvasnia e felhasznaléi
kézikbnyvet és minden egyéb, a Varian éltal
szolgaltatott informaciét. A Varian elharit magatdl
minden esetleges felelésséget, mely a felhasznaldi
utasitasok teljes vagy részleges figyelmen kivil
hagyasahoz, a nem kiképzett személyzet altal t6rténd
nem megfeleld hasznalathoz, meghatalmazas nélkili
beavatkozasokhoz, vagy a specifikus nemzeti
iranyelvekkel ellentétes hasznalathoz kétédik.

A Turbo-V 700HT sorozatu vezérl6k mikroprocesszoros
vezérlésl, szilardtest-elemekkel realizalt frekvencia-
atalakiték, 6ndiagnosztikai és sajat védelmi
képességekkel. A vezérl6k Turbo-V 700HT sorozatu
szivattyukat irdnyitanak (egy tiz lepésbdl allé folyamat
révén), az inditasi fazisban a feszlltséget és az aramot
a szivattyu &ltal elért sebesség flggvényében
szabalyozva. Magukban foglaljak a Turbo-V 700HT
sorozatu szivattyuk automatikus mikédtetéséhez
szikséges valamennyi aramkort. Segédcsatlakozok
révén rendelkezésre allnak a szivattyu inditasi és
leallitasi tdvparancsai, a szivattyl mikodési allapotat
mutaté jelek, az el6-vdkuum szivattyu inditasahoz és
ledllitAsahoz  sziikséges parancsok, valamint a
reteszeld jelek (nyomaskapcsoldk, vizaram-érzékeld
kapcsolok stb. szamara). Az elkévetkez6 szakaszok
tartalmazzak mindazokat az ismereteket, melyek a
kezeld biztonsagat hivatottak garantalni a berendezés
hasznalata soran. Részletes informaciok talalhatok a
“Technical Information” cimG mellékletben.

E kézikdnyv az alabbi megegyezésszerii jeloléseket
alkalmazza:

A VESZELY!

A veszélyt jelz6 (izenetek olyan eljardsra vagy
specifikus tevékenységre hivjak fel a kezelb figyelmét,
melyek, ha nem megfelel6 mddon keriilnek
végrehajtdsra, sulyos személyi séruléseket
okozhatnak.

= FIGYELEM!

A figyelmezteté (izenetek azon eljdrdsok elétt kerilnek
megjelenitésre, melyek figyelmen kivil hagydsa a
berendezés kdrosoddsahoz vezethet.

MEGJEGYZES

A megjegyzések fontos, a szdvegbdbl kivonatolt
informdcidkat tartalmaznak.

HASZNALATI UTASITAS

TAROLAS

A vezérl6k szallitasa és tarolasa soran az alabbi
kérnyezeti feltételeket kell biztositani:

o hoémérséklet: -20 °C és +70 °C kdzott
¢ relativ nedvességtartalom: 0 - 95%
(nem lecsap6do)

A TELEPITESRE VALO ELOKESZITES

A vezérl6 specidlis védécsomagolasban kerdl
leszallitasra; ha ez karosodas jeleit mutatja, melyek a
széllitds soran keletkezhettek, kapcsolatba kell 1épni a
helyi forgalmazd irodaval. A kicsomagolas soran
kdlénleges figyelmet kell forditani arra, hogy a vezérld
le ne essék, és ne szenvedjen UUt6déseket. A
csomagoldéanyagot nem szabad szétszérni a
kérnyezetben. Az anyag teljes mértékben
ujrafelhasznalhatd, s megfelel a kdrnyezetvédelemmel
kapcsolatos EGK 85/399-es iranyelvnek.

A vezérl6k csomagolasa

Valamennyi vezérl6 meghatarozott tapfesziltségre
el6készitve kerll a Varian altal leszéllitasra:

e 2 969-9445 modell 220 Vac
e a969-9545 model 120 Vac

szamara.

Abban az esetben, ha a tapfesziltség
megvaltoztatasara volna sziikség, az alabbi modon kell
eljarni:

— Kihuzni a hélézati kabelt a vezérl6 hatlapjardl.

— Ellenérizni a bemeneti feszlltségi modulon a
bedllitott feszlltséget.

— Kihuzni a biztositékkal ellatott fesziiliségvalasztd
modult, egy kis csavarhizé segitségével.

— Kivalasztani a kivant tapfesziltséget, majd
hatarozott mozdulattal visszatolni a modult a
rekeszébe.

— Ellenérizni, hogy a megfelel6 fesziltség lett-e
kivalasztva, majd Ujra csatlakoztatni a halozati
kabelt.

87-900-877-01 (E)



TELEPITES

A VESZELY!

A vezérld nemzetkdzileg jévahagyott csatlakozddugdval
ellatott, haromer( halézati kabellel kell, hogy taplalva legyen
(a rendelhet6 alkatrészeket lasd a téblazatban) .Mindig ezt a
halézati kabelt kell hasznalni, s a csatlakozédugdt megfeleld
foldcsatlakozoval ellatott aljzatba illeszteni, az elektromos
kistlések elkeriilése és az EK elbirasainak a tiszteletben
tartdsa érdekében.

A vezérld belsejében nagyfesziltségek alakulnak ki, melyek
sulyos karokat vagy halalt okozhatnak. A vezérld barmely
telepitési vagy karbantartasi miveletének megkezdése el6tt
ki kell hizni a halézati csatlakozot.

MEGJEGYZES

A vezérlb telepitésre kerlilhet egy asztalon, vagy egy
megfelels rack belsejében. Minden esetben sziikséges
azonban, hogy a hiitélevegé szabadon dramolhasson a
berendezés belsejében. A vezérlét nem szabad Iégkdri
hatdasoknak (esd, fagy, ho) kitett, poros, mard hatdsu
gdzt tartalmazo, robbands- vagy  fokozottan
tlizveszélyes kérnyezetben telepiteni vagy hasznalni.

Uzem kdzben az aldbbi kdrnyezeti feltételeket kell
biztositani:
o hoémérséklet: 0 °C és +40 °C kozott;
e relativ nedvességtartalom: 0 - 95%

(nem lecsap6do).
A vezérlbnek a szivattydval valé 0Osszekotésehez
maganak a vezérlének az ere a célra szolgald kabelét
kell haszndlni.

MEGJEGYZES

A 969-9445 és a 969-9545 modellii vezéribk a
hatlapjukra  régzitett  kabellel  rendelkeznek, a
szivattyuval vald 6sszekoétéshez.

A tdbbi Osszekdtéssel és az opciondlis kiegészit
felszerelések telepitésével kapcsolatosan lasd a
“Technical Information” cim( alfejezetet.

HASZNALAT

Ebben a szakaszban a fontosabb mikddési eljarasok
kerllnek ismertetésre. Tovabbi részletek és az
Osszekotéseket vagy az opciondlis elemeket érintd
eljarasok talalhatok a “Technical Information” melléklet
“Use” cimi szakaszaban. A vezérl6 hasznalata el6tt
valamennyi elektromos és pneumatikus 6sszekottetést
létre kell hozni, és figyelembe kell venni a
csatlakoztatott szivattyu kézikdnyvét.

A VESZELY!

Abban az esetben, ha a szivattyd egy asztalon kerlt
elhelyezésre, a személyekben és a berendezésben
valé karok elkeriilése érdekében, biztositani kell az
asztal stabilitisat. Soha nem szabad a szivattyut a
bementi peremnek a rendszerhez valé csatlakoztatasa,
vagy a zar6 peremmel valo lezarasa nélkil Gzemeltetni.
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HASZNALATI UTASITAS

MEGJEGYZES

A J1 lezdrd csatlakozo dssze kell maradjon kétve a
megfelel6 atkétéssel (jumper), ha nincs semmiféle
kilsé Osszekéttetés. Az el6-vdakuum és a Turbo-V
szivattyu egyidejileg is be lehetnek kapcsolva.

A vezérlé parancsai, kijelz6i és csatlakozoi

Az alabbiakban bemutatasra keril a
kezel6panelje és a csatlakozé panelek.
Tovabbi részletek taldlhatok a “Technical Information”
cimi szakaszban.

vezérl6
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1. A LOW SPEED (kis sebesség) Uzemmod

kivalasztdsara szolgalé6 nyomégomb. Csak akkor
aktiv, amikor az el6laprél a parancsmdd ki lett
valasztva. Egyszer megnyomva, a szivattyu a
névleges sebességnek korilbellil a 2/3-aval forog.
Még egyszer megnyomva, a LOW SPEED moéd
kikapcsolasra kerdl.

2. Nyomégomb a START, STOP vagy RESET
parancsok inditasara. Csak akkor aktiv, amikor az
eldlaprél a parancsmdd ki lett valasztva. Egyszer
megnyomva az inditasi fazis kerll aktivalasra; még
egyszer megnyomva a szivattyu leéllitasra kerll. Ha a
szivattyu valamely hiba kdvetkeztében automatikusan
ledll, ezt a nyomoégombot kell megnyomni; az elsé
megnyomasra a vezérld nullazédik (reset), a
mésodikra a szivattyu ujraindul.

3. Nyomégomb a paramétereknek: ciklusszam, ciklusidd,
szivattyu élettartama, a kijelzére valé lehivasara.

4. Nyomégomb a paramétereknek: szivattylaram, a
szivattyu hémérséklete, szivattyuteljesitmény és a
forgasi sebesség kijelzére valé lehivasara. Mindig
aktiv, figgetlendl a kivalasztott tzemmodtél. A 3-as és
4-es nyomégombot egylitt legalabb 2 masodpercig

nyomva tartva, egy program kerll aktivalasra,
melynek segitségével néhany UGzemi paraméter
programozhaté.

5. Folyadékkristalyos alfanumerikus kijelz6:

pontmatrixos, 2 sor x 16 karakter.

A 969-9445-6s és a
969-9545-6s vezérls elblapja

87-900-877-01 (E)



HASZNALATI UTASITAS

Logikai jelek bemeneti csatlakozéja (az 06sszekétd
csatlakozé megfeleld lezaroé atkdtéssel (jumper) van
ellatva).

Logikai, és a szivattyu aramat ellenérzé jelek kimeneti
csatlakozdja.

Kimenetei fesziltségcsatlakozé (120 Vac,1A a szivattyu
hitéventillatora szamara).

Szivattyukabel.

Bementei tapellatdé modul, a vezérl6 szamara. Magaban
foglalia a véddbiztositékot, a feszlliségvaltét, a
tapfesziltség dugds csatlakozdjat és az EMC-sz(irét.
Kimeneti fesziltség (120 Vac) dugds csatlakozéja, az
opciondlis berendezések ((Vent Device, a f6szivattyu
aktivalo reléje stb.) taplalasahoz.

Rekesz az RS 232 soros kommunikacios

. port
csatlakozdja szamara (opcioként szallitva).

A 969-9445-0s és a 969-9545-0s vezerl6k hatlapja

HASZNALATI ELJARASOK

A vezérlé bekapcsoldasa

A vezérl6 bekapcsolasahoz elegendd a haldzati kabelt
a haldzati aljzatba illeszteni és a vonali kapcsolét az 1.
poziciéba hozni.

A szivattyu beinditasa

A szivattyu beinditasahoz meg kell nyomni az elélapon
talalhaté START nyomégombot.

A szivattyu ledllitasa

A szivattyu ledllitasahoz meg kell nyomni az elSlapon
taldlhaté STOP nyomdégombot.

KARBANTARTAS

A Turbo-V 700HT sorozatu vezérl6k semmiféle karbantartast
sem igényelnek. Valamennyi beavatkozast meghatalmazott
személyzet hajthat csak végre.

Meghibasodas esetén igénybe vehet6é a Varian javitasi
szolgaltatdsa, vagy a "Varian advanced exchange
service", mely a meghibasodott helyett, egy javitott
vezérl6t biztosit.

A VESZELY!

A vezérlbn valé barmely beavatkozas végrehajtasa
el6tt ki kell huzni a haldzati csatlakozdt.
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Amikor egy vezeérlét le
megsemmisitésekor a targykérbe
normaknak megfeleléen kell eljarni.

kell selejtezni,
tartoz6 nemzeti

MEGSEMMISITES

A cimkén jelenlévé "WEEE" logo jelentése.
Az alabb lathat6 szimbdlum az EK "WEEE" elnevezési
iranyelvével  &sszhangban  keril  alkalmazasra.

Ez a szimbdélum (mely csak az Eurdpai K6zosség
orszagaiban érvényes), azt jelzi, hogy a termék,

melyen megtalalhaté, NEM kerilhet kdzénséges
haztartasi vagy ipari hulladékkal egyutt
megsemmisitésre, hanem azt egy szelektiv
hulladékgy(jté rendszerbe kell tovabbitani.

A végdfelhasznalénak, a gyljtési és megsemmisitési
eljaras beinditdsa céljabol, az adasvételi szerzddés
hataridéinek és feltételeinek alapos attanulmanyozasa
utan, fel kell vennie a kapcsolatot a berendezés
szallitéjaval, legyen ez a gyartd vagy egy viszontelado.

=3
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HIBAUZENETEK

Néhany  meghibasodasi
Ondiagnosztikai aramkéorei

esetben a
hibatzenetet jelenitenek

vezeérlé

meg (Iasd a kbévetkezé oldalon taldlhaté tablazatot).

HASZNALATI UTASITAS

UZENET LEIRAS JAVITASI TEVEKENYSEG
CHECK CONNECTION Osszekoéttetési hiba a szivattyl és a Ellendrizni, hogy a szivattyl és a vezérld
TO PUMP vezérld kozott. kézti Osszekdtd kabel mindkét végén ol

van-e rdgzitve és nincs e megszakadva.

A szivattyd  Ujrainditasahoz  kétszer
megnyomni a START nyomogombot.

PUMP WAITING INTERLOCK

A P1 csatlakoz6 reteszelés jelen jele

Visszaallitani a J1 csatlakozé 3. és 8. pin-je

aktiv a J1 csatlakoz6 3. és 8. pin-je i kdzti roévidzarat, vagy =zarni a kilsé
kézti rovidzar megszakadasa, vagy a ' reteszel§ jelet.
kils6 reteszel6é jel nyitott allapota
kdvetkeztében.
FAULT: PUMP OVERTEMP. A szivattyd fels6 csapagyanak Varakozni, mig a hémérséklet a

hémérséklete meghaladta a 60 °C-t.

kiiszobérték ala esik.
A szivattyd  Ujrainditasahoz
megnyomni a START nyomégombot.

kétszer

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

A vezérl6 transzformatoranak
hémérséklete tullépte a 90 °C-t.

Varakozni, mig a hémérséklet a
kiszdbérték ala esik.

A szivattyd  Ujrainditasahoz
megnyomni a START nyomégombot.

kétszer

FAULT: TOO HIGH LOAD

Normal Gzem kbzben (az inditasi fazist
kdvetben) a szivattyu altal felvett aram
nagyobb a programozottnal. (6 A).

Ellenérizni, hogy a szivattyu forgdrésze

szabadon foroghat-e. A szivattyu
Ujrainditasdhoz  kétszer megnyomni a
START nyomoégombot.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Normal Gzem kbzben (az inditasi fazist
kdévetéen) a kimeneti 6sszekéttetés
zarlatos (a kimeneti aram nagyobb,
mint 16 A).

Ellendrizni az 6sszekottetéseket a szivattyu

és a vezérld koézott. A szivattyu
Ujrainditasdhoz  kétszer megnyomni a
START nyomoégombot.

SYSTEM OVERRIDE

A szivattyu ledllt egy tavérintkez6tdl
szarmazo vészjel hatasara.

Kihdzni a vezérlé halézati csatlakozojat és
megszintetni a vészjelzés okat.

Ujra csatlakoztatni a halézati kabelt, és
kétszer megnyomni a START
nyomogombot a szivattyu Ujrainditasahoz.

OVERVOLTAGE

vezeérlé
vagy a

Meghibdsodas tortént a
tapellatasi részegységében,
vezérld egy hamis jelet kapott.

A szivattyd  Ujrainditasahoz  kétszer
megnyomni a START nyomoégombot.

Ha az Uzenet ismétlédik, a Varian-tdl
karbantartasi beavatkozast kérni.
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INFORMACJE OGOLNE

Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytku
zawodowego.Przed przystapieniem do korzystania
uzytkownik powinien wnikliwie przesledzic zarowno ten
podrecznik zawierajacy instrukcje jak rowniez kazda
inna dostarczona przez Varian informacje.Varian
uchyla sie od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w
przypadku  calkowitego lub  czesciowego nie
przestrzegania swoich instrukcji, przeznaczenia
urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i jego
obslugi przez personel uprzednio nie przeszkolony,
naprawy urzadzenia bez odpowiedniej autoryzacji lub
przeznaczenia niezgodnego z  obowiazujacymi,
specyficznymi normami krajowymi. Kontrolery z serii
Turbo-V  700HT sa przetwornikami czestotliwosci
kontrolowanymi przez mikroprocesor zrealizowanymi z
komponentow w stanie stalym i posiadajacymi
zdolnosci samodiagnostyczne i samoochronne.

Kontrolery te pilotuja pompy 2z serii Turbo-V 700HT
(przy pomocy procesu podzielonego na dziesiec
etapow) Podczas fazy rozruchu kontroluja napiecie |
prad elektryczny w stosunku do szybkosci pompy. Do
ich zadania nalezy polaczenie calego obwodu
niezbedne do prawidlowego automatycznego
funkcjonowania pomp z serii Turbo-V 700HT. Poprzez
dodatkowy przetwornik sa dostepne sterowniki
sterujace uruchomienie i zatrzymywanie pompy na

odleglosc, sygnaly wskazujace stan operatywny
pompy, i sterowniki sterujace uruchomienie i
zatrzymywanie pompy wstepnej prozni, sygnaly

blokujace (dla przerywaczy cisnieniowych, przerywaczy
kontrolujacych przeplyw wody itp).

W nastepnych paragrafach zawarte sa wszystkie
niezbedne informacije dotyczace gwarancji
bezpieczenstwa personelu obslugujacego urzadzenie.
Bardziej szczegolowe informacje sa zawarte w
dodatku do “Technical Information”.

Podrecznik ten opiera sie na nastepujacych
konwencjach:

Aﬂm

Sygnaly ostrzegajace o zagrozeniu powinny zwrocic
uwage operatora na odpowiednia specyficzna
procedure ktora jezeli nie jest przestrzegana w sposob
prawidlowy moze przyczynic sie do powaznych obrazen
osoby obslugujacey.

= uwaGa

Sygnaly wzrokowe ukazujace sie przed procedura jezeli
zostana zlekcewazone moga spowodowac uszkodzenia
urzadzenia.

PRZYPIS

Przypisy zawieraja najwazniejsze

wyciagniete z tekstu.

informacje
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

MAGAZYNOWANIE

Kontrolery podczas transportu i przechowywania w
magazynie powinny miec nastepujace warunki
otoczenia:

e temperatura: od -20 °C do +70 °C
e wilgotnosc wzgledna: od 0-95% (nie kondensujaca)

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

Kontroler  zostaje  dostarczony w  specjalnym,
ochronnym opakowaniu; jezeli opakowanie prezentuje
jakiekolwiek uszkodzenia ktore moglyby powstac
podczas transportu wowczas nalezy niezwlocznie
powiadomic najblizszy, lokalny punkt sprzedazy.
Pdczas operacji rozpakowywania nalezy zachowac
specjalna ostroznosc zeby nie spowodowac upadku
kontrolera lub nie narazic na uderzenia.

Nie wyrzucac opakowania poniewaz jest ono calkowicie
rycyklowalne i odpowiada normom CEE 85/399
dotyczacym ochrony srodowiska.

Opakowanie kontrolera
969-9445 e 969-9545

Kazdy kontroler dostarczony przez Varian posiada juz
uregulowanie napiecie zasilania:

e model 969-9445na 220 Vac
e model 969-9545 na 120 Vac

W przypadku koniecznosci zmiany parametru napiecia

zasilania nalezy postepowac jak ponizek:

— odlaczyc kabel =zasilania od
kontrolera.

— zweryfikowac na module wejsciowym napiecie i
napiecie zasilania ustawione.

— wyciagnac modul selekcjonujacy napiecie wraz
bezpiecznikiem topikowym przy pomocy malego
srubokretu.

— wyregulowac wybrane napiecie zasilania i ponownie
w sposob zdecydowany umiescic modul na swoim
miejscu.

— zweryfikowac czy wartosc wyselekcjonowanego
napiecia jest prawidlowa i ponownie podlaczyc
kabel zasilajacy.

tylnego pulpitu

87-900-877-01 (E)



INSTALACJA

AW

Kontroler jest zasilany przy uzyciu kabla skladajacego sie z
trzech przewodow (patrz tabela czesci na zamowienie) i
rodzaju wtyczki odpowiadajacej standartom
miedzynarodowym gwarantujacego bezpieczne
uzytkowanie. Nalezy wylacznie uzywac tego rodzaju kabla
zasilajacego i wlaczac wtyczke do  gniazdka
odpowiadajacego  przepisom  Unii  Europejskiej tzn.
posiadajacego polaczenie z masa celem wykluczenia
iskrzen. We wnetrzu kontrolera powstaja wysokie napiecia
ktore moga byc przyczyna powaznych obrazen Iub
wypadkow smiertelnych. Przed przystapieniem do
jakiejkolwiek operacji instalowania lub konserwacji nalezy
odlaczyc go od zrodla zasilania.

PRZYPIS
Kontroler moze byc zainstalowany na stole [lub
wewnatrz  odpowiedniego  Rack. W obydwu

przypadkach nalezy pamietac aby wokol kontrolera
zapewnic  swobodny  przeplyw  powietrza  dla
prawidlowego chlodzenia. Nie instalowac i/lub
uzytkowac Kontrolerow w miejscach narazonych na
dzialanie warunkow atmosferycznych (jak deszcz,
mroz, snieg), pylow, gazow agresywnych w srodowisku
wybuchowym lub o duzym stopniu zagrozenia
pozarowego.

Podczas pracy kontrolera nalezy zapewnic nastepujace
warunki otoczenia:

e temperatura: od 0 °C do +40 °C

e wilgotnosc wzgledna: 0 - 95% (nie kondensujaca).
Do polaczenia kontrolera z pompa nalezy uzywac jego
specjalnego kabla.

PRZYPIS

Kontrolery model 969-9445 i 969-9545 posiadaja kabel
do polaczenia z pompa umocowany na tylnym pulpicie
kontrolera.

Sposob polaczenia i instalowania akcesoriow jest
opisany w rozdziale “Technical Information.

UZYTKOWANIE

Paragraf ten zawiera podstawowe procedury operatywne.
Dla uzyskania dodatkowych bardziej szczegolowych
informacji lub dostepu do procedur na temat polaczen,
akcesoriow skonsultowac paragraf ,Use“ znajdujacy sie w
dodatku do “Technical Information®. Przed przystapieniem
do uzytkowania kontrolera wykonac wszystkie polaczenia
elektryczne i pneumatyczne podlaczenie pompy
konsultowac z odnosna instrukcja.

Aw

Dla unikniecia obrazen personelu obslugujacego
urzadzenie jak rowniez uszkodzen samego urzadzenia
nalezy upewnic sie, szczegolnie w przypadku gdy pompa
zostala ustawiona na stole, czy stol jest odpowiednio
stabilny.Pod zadnym pozorem nie uruchamiac pompy
jezeli kolnierz wejsciowy nie jest polaczony z systemem
lub nie jest zamknieta kolnierzem zamykajacym.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZYPIS

W przypadku kiedy nie Zzostanie wykonane zadne
polaczenie zewnetrzne lacznik zamykajacy J1 powinien
pozostac polaczony ze swoim mostkiem.Pompa
wstepnej prozni i pompa Turbo-V moga byc
uruchomione jednoczesnie.

Sterowniki, Wskazniki | Laczniki Kontrolera

Ponizej jest przedstawiony pulpit sterowniczy kontrolera
i pulpity wspolnie polaczone. Dla uzyskania
dokladniejszych szczegolow skonsultowac odpowiedni
rozdzial “Technical Information”.

5
E ~ @
VARIAN ?‘rs
( ) )
BT X
P AY
[ o= P
\
5 = JTuwvovroonr \= &
3 1 2 4

1. Przycisk do wybierania sposobu LOW SPEED. Dziala
tylko wtedy kiedy sposob sterowania jest wybierany na
pulpicie frontalnym. Naciskajac jeden raz pompa obraca
sie z szybkoscia 2/3 szybkosci nominalnej. Naciskajac
jponownie  nastepuje  wylaczenie sposobu LOW
SPEED.ponownie.

2. Przycisk do przesylania sygnalu START, STOP LUB
RESET. Dziala tylko wtedy kiedy sposob sterowania jest
wybierany na pulpicie frontalnym naciskajac jeden raz
uaktywnia sie faza uruchomienia; naciskajac ponownie
zatrzymuje sie pompe. Jezeli pompa zatrzyma sie
automatycznie z powodu uszkodzenia nalezy nacisnac
przycisk jeden raz zeby zresetowac kontrolera | poraz
drugi zeby uruchomic pompe.

3. Przycisk sluzacy do przywolania na display parametrow
cycle number, cycle time | pump life.

4. Przycisk sluzacy do przywolania na display parametrow
pump current,, pump temperature, pump power |
rotational speed. Jest zawsze aktywny niezaleznie od
wybranego sposobu dzialania. Naciskajac jednoczesnie
przyciski 3 | 4 przez conajmniej 2 secundy uruchamia
sie program przy pomocy ktorego jest mozliwe
programowanie niektorych parametrow operatywnych.

5. Display alfanumeryczny na cieklych krysztalach:
matryca punktowana, 2 linie x 16 czcionek.

Pulpit frontalny kontrolera
969-9445 e 969-9545

87-900-877-01 (E)



INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1. Lacznik wejsciowy sygnalow logicznych (lacznik blizniaczy
jest dostarczany z specialnym mostkiem zamykajacym.

2. Lacznik wyjsciowy sygnalow logicznych i sprawdzania
obecnosci pradu w pompie.

3. Lacznik wyjsciowy mocy (120 Vcc 1 A) dla wentylatora
chlodzacego pompe).

4. Cavo pompa Kabel pompy.

5. Wejsciowy modul zasilania kontrolera zawiera bezpiecznik
chroniacy, zamiennik napiecia gniazdko wtyczkowe do
zasilania mocy i filtr EMC.

6. Gniazdko wyjsciowe mocy (120 Vcc) do zasilania
urzadzen dodatkowych (vent device, relé do uruchomienia
pompy pierwszego stoppia itp.).

7. ) Pomieszczenie przewidziane dla lacznika wejciowego
komunikaciji seryjnej RS 232 (dostarczany jako dodatkowy
na zyczenie).

Pulpit tylny kontrolerow 969-9445 | 969-9545

PROCEDURA UZYTKOWANIA

Zaswiecenie kontrolera

Do zaswiecenia kontrolera wystarczy wprowadzic kabel
zasilajacy do gniazdka sieci sieciowego i przekrecic
wylacznik do pozyciji 1.

Uruchomienie pompy

Do uruchomienia pompy wystarczy nacisnac przycisk
START znajdujacy sie na pulpicie frontalnym.

Zatrzymanie pompy

Do zatrzymania pompy wystarczy nacisnac przycisk
STOP znajdujacy sie na pulpicie frontalnym.

KONSERWACJA
Kontroler z serii Turbo-V 700HT nie wymaga zadnej
konserwacji.  Jakakolwiek interwencja musi  byc

przeprowadzona wylacznie przez osoby autoryzowane.

W przypadku uszkodzenia mozliwe jest korzystanie z
serwisow naprawczych Varian lub “Varian advance
exchange service”., w ktorym mozna otrzymac
kontroler  zregenerowany zastepujac go tym
uszkodzonym.

N\

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji na
kontrolerze nalezy odlaczyc kabel zasilajacy.
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W przypadku decyzji zlomowania nalezy przeprowadzic
operacje respektujac krajowe , specyficzne normy.

PRZETWORSTWO ODPADOW
Objasnienie  znajdujacego sie na etykiecie
znaczenia logo “WEEE”.

Uzyty ponizej symbol jest zgodny z wymogiem

zarzadzenia “WEEE” Unii Europejskie;j.

Symbol ten (prawomocny tylko w krajach Unii
Europejskiej) oznacza, ze wyrob ktory nim zostal
oznaczony NIE moze byc przetworzony jako odpad

razem z innymi domowymi lub przemyslowymi
natomiast musi byc skladowany w miejscu
przeznaczonym dla odpadow  do przerobki

zroznicowane; .

Dlatego tez poleca sie uzytkownikowi, , po uprzedniej
weryfikacji terminu i warunkow zawartych w kontrakcie
sprzedazy, nawiazac kontakt =z dostawca Iub
sprzedawca urzadzenia w celu uruchomienia procesu
zbiorki i przerobu.

SN
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BLEDNE INFORMACJE

W niektorych przypadkach uszodzen obwod do

autodiagnozy kontrolera

pokazuje niektore blendne

informacje wymienione w ponizszej tabeli.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

INFORMACJA

OPIS

AKCJA KORYGUJACA

CHECK CONNECTION TO
PUMP

Zaklocenia na polaczeniu
pompa i kontrolerem.

miedzy

Zweryfikowac czy kabel laczacy pompe z
kontrolerem jest dobrze zamocowany na
obydwu koncach | czy nie jest przerwany.
Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

PUMP WAITING INTERLOCK

Jest aktywny sygnal Interlock na
laczniku P1 spowodowany zwarciem
pomiedzy pin 3 | pin 8 lacznika J1, Lub

Dokonac naprawy obwodu elektrycznego
pomiedzy pin 3 i pin 8 lacznika J 1 lub
zamknac sygnal interlock zewnetrzny.

na  skutek otwarcia  sygnalu
zewnetrznego interlock.
FAULT: PUMP OVERTEMP.  Temperatura gomego lozyska Iup Odczekac az temperatura sie —obnizy

pompy przekroczyla 60 °C.

ponizej ustalonego poziomu.

Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Temperatura transformatora w
kontrolerze przekroczyla 90 °C.

Odczekac az temperatura sie obnizy
ponizej ustalonego poziomu.

Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Podczas normalnej pracy (po fazie
rozruchu) zuzycie pradu przez pompe
jest wieksze od zaprogramowanego
(6 A).

Sprawdzic czy wirnik nie ma przeszkod w
swobodnym obrocie.

Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Podczas normalnej pracy (po fazie
uruchomienia) na wyjsciu sa zwarcia
(prad na wyjsciu jest wiekszy od (16A).

Sprawdzic polaczenie pompy z kontrolerem.

Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

SYSTEM OVERRIDE

Pompa sie zatrzymala na skutek
sygnalu zagrozenia pochodzacego od
pierwotnego kontaktu.

Odlaczyc kabel zasilania kontrolera i
sprawdzic przyczyne powstania sygnalu
zagrozenia. Podlaczyc ponownie kabel
zasilajacy i nacisnac dwa razy przycisk
START dla ponownego uruchomienia
pompy.

OVERVOLTAGE

Nastapilo  uszkodzenie w
zasilania  kontrolera lub
otrzymal sygnal nieprawidlowy.

sekgciji
kontroler

Nacisnac dwa razy przycisk START dla
ponownego uruchomienia pompy.

Jezeli sygnal sie powtorzy zwrocic sie do
Varian o przeprowadzenie konserwacji.
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VSEOBECNE INFORMACE

Tento pristroj je ur€en pro profesionalni potfebu.
Uzivatel si musi pfed pouzitim tuto pfiruCku velmi
pozorné precist, ale i kazdou dalSi aktualizaci, kterou
podnik bude pfedavat. V dasledku nedostate¢ného i
Castecné nespravného pouziti, nebo v pfipadé chyb
nevyskoleného personalu &i neopravnénych zasaha a
neodpovidajicich specifickym statnim normam, Varian
nepfijima a nenese zadnou zodpovédnost.

Kontroléry série Turbo-V 700HT jsou frekvenénimi
konvertory, jsou kontrolované mikroprocesorem a
skladaji se z pevnych komponentl s autodiagnostickou
a samoochrannou schopnosti.

Kontroléry fidi Cerpadla série Turbo-V 700HT (s
procesem rozdélenym na deset krokd), béhem
spoustéci faze kontroluji napéti a proud ve vztahu k
rychlosti, kterou cerpadlo dosahne. Uvnitf jsou
zamontovany veskeré potfebné obvody na automaticky
provoz Cerpadel série Turbo-V 700HT. Déalkové pfikazy
ke spusténi a zastaveni Cerpadla jsou vykonavany
prostfednictvim vypomocného konektoru, signaly, které
poukazuji na operativni stav cerpadla, pfikazy ke
spusténi a zastaveni pre-prazdného cCerpadia,
blokovaci signaly (pro tlakové vypinace, kontrolni
vypinace vodniho toku, atd.).

V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny veskeré nutné
informace, tykajici se operatora a bezpecnostnich
podminek béhem provozu pfistroje. Detailni informace
se nachazeji v dodatku "Technical Information".

Tato prirucka pouziva nasledujici bézna oznaceni:

A NEBEZPECI!

Odkazy, které upozorfiuji na nebezpe¢i a donuti
operatora, aby se fidil dle procedury nebo specifické
praktiky, ktera nebude-li fadné vykonana, muze ohrozit
vaznym zplsobem jeho zdravi.

= Pozor

Tyto zprdvy byvaji vizualizovdny pred jakoukoliv
procedurou, je treba se jimi Fidit, aby nedosSlo k
poskozeni pFistroje.

POZNAMKA

Poznamky, vyjmuté z textu obsahuji velmi dileZité
informace.
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USKLADNENI

Béhem dopravy a skladovani kontrolérd, se musi dbat
na nasledujici podminky prostredi:

e temperatura: od -20 °C do +70 °C
e relativni vlhkost: 0 - 95% (nesmi kondenzovat)

PRIPRAVA K INSTALACI

Kontrolér je dodavan v specidlnim ochranném baleni;
objevi-li se nasledkem dopravy néjaké poskozeni, je
tfeba se okamzité obratit na mistni prodejni servis.
Béhem rozbalovani je tfeba obzvlast davat pozor, aby
kontrolér nespadl nebo aby neutrpél narazy. Balici
material se nesmi odkladat v pfirodé. Tento material se
muze kompletné recyklovat, nebot se shoduje se
smérnicemi EU, CEE 85/399, které se tykaji zivotniho
prostiedi.

Baleni kontroléri

Kazdy kontrolér, dodany podnikem Varian, je pfipraven
na jisté elektrické napéti:

o model 969-9445 na 220 Vac
e model 969-9545 na 120 Vac

V pfipadé, ze se musi vyménit elektrické napéti, je

tfeba postupovat dle nasledujiciho zplsobu:

— Kabel pfikonu odpoijit od zadniho panelu kontroléru.

— Provéfit napéti na vstupnim modulu predispono-
vaného napéti.

— Malym Sroubovakem vyjmout selekéni modul napéti
i pojistku.

— Zvolit vyzadané elektrické napéti, a modul znovu
razné vlozit do svého llzka.

— Provérit, zda bylo fadné zvoleno napéti a elektricky
kabel opét napojit na sit.

87-900-877-01 (E)



INSTALACE

A NEBEZPECI!

Kontrolér musi byt napajen tfidratovym kabelem (viz
tabulku soucasti, které Ize objednat) se zastrCkou
shodnou s mezinarodnim standardem, ktera zarucuje
bezpecnost uzivatele. VySeuvedeny kabel je trfeba
neustale pouzivat, zastrcku zasunovat do zasuvky s
adekvatné uzeménym spojenim, aby se predeslo
elektrickym vybojum a aby se respektovaly smérnice
CE. Uvnitf kontroléru dochazi k vysokym napétim,
ktera jsou velmi nebezpec¢na i smrtici. Pred
provedenim jakeékoliv instalacni ¢i udrZzbové prace na
kontroléru, je tfeba ho odpojit od pfikonu.

POZNAMKA

Kontrolér miiZe byt nainstalovan na stole nebo uvnitf
pfislusného rack. V kazdém pfipadé je tfeba, aby okolo
pfistroje mohl vzduch volné proudit. Kontrolér se nesmi
instalovat v mistech vystavenych atmosferickym vlivim
(dést, mraz, snih), prachu, agresivnim plynim, na
vybusnych mistech nebo na mistech kde existuje velké
riziko poZzara.

Béhem provozu je tfeba, aby se respektovaly nasleduijici
podminky, tykajici se operativniho prostiedi:

e teplota: od O °C do +40 °C

e Relativni vihkost: 0 - 95% (nesmi kondenzovat).

Aby se kontrolér mohl napojit na relativni erpadlo, je tfeba
pouzit specificky kabel, ktery je pfidan k uvedenému
kontroléru.

POZNAMKA

Propojovaci kabel kontroléri modelu 969-9445 a 969-
9545 je upevnén na zadnim panelu samotného
kontroléru.

Pro opéni pfisluSenstvi i jeho dalSiho spojeni a
instalace, je tfeba se podivat do sekce "Technical
Information".

POUZITI

V tomto odstavci jsou uvedeny hlavni operativni
postupy. Pro dalSi detajly i pro procedury tykajici se
spojeni nebo dalSich opénich detajll, je tfeba se
obracet na odstavec "Use" v pfiloze "Technical
Information". Veskera elektricka a pneumaticka spojeni
se musi vykonat pfed pouzitim kontroléru, pfi ¢emz je
tfeba se obracet na pfislusnou pfFiru¢ku napojeného
Cerpadla.

A NEBEZPEGI!

Aby se vyhnulo nebezpeci, které mize ohrozit osoby i
pfistroj, musi se zkontrolovat jeho stabilita v pfipadé,
ze Cerpadlo je polozené na stole. Jestlize vstupni
pfiruba neni napojené na systém nebo neni uzaviena
se zavirajici pfirubou, Cerpadlo se nesmi spustit do
provozu.
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POZNAMKA

Uzavirajici konektor J1, jestliZe nebude uskute¢néno
Zadné vnéjsi spojeni, musi zustat propojeny se svym
mastkem. Cerpadlo pre-prézdna a erpadlo Turbo-V se
mohou zapnout soucasné.

Ovladani, indikatory a konektory Kontroléru

V nasledujicim je ilustrovan ovladaci pult kontroléru a
panely vzajemnych propojeni. Pro SirSi detajly je tfeba
se obratit na sekci "Technical Information”.
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1. Tlagitko na volbu zpisobem LOW SPEED. Je aktivni
jen pfi zvoleném zpusobu ovladani z &elniho panelu.
Stiskne-li se jen jednou, Cerpadlo se zacne otacet o
pfibl. 2/3 nad nominalni rychlosti. A stiskne-li se jesté
jednou, deaktivuje se zpusob LOW SPEED.

2. Tlagitko ovladani START, STOP nebo RESET. Je
aktivnim jen po volbé na ¢elnim panelu. Stiskne-li se
jen jednou, spoustéci faze bude aktivovana; jestlize se
znovu stiskne, cCerpadlo se =zastavi. Jestlize se
Cerpadlo automaticky zastavi z duvodu néjaké
poruchy, tlac¢itko se musi napoprvé stisknout, aby se
uskutecnil reset kontroléru a po druhé aby se ¢erpadlo
znovu spustilo.

3. Tlacitko na pfivolani parametrd na displeji: cycle
number, cycle time a pump life.

4. Tlagitko na pfivolani parametrd na displeji: pump
current, pump power, rotational speed, temperatura
spodniho lozZiska, temperatura vrchniho loziska,
temperatura motoru, frekvence indukce. Nezavisle od
zvoleného provozniho zpusobu, je neustale aktivni.
Jestlize se tlacitka 3 a 4 stisknou spolecné alespofi na
2 vtefiny, bude aktivovan program, dle kterého se
mohou naprogramovat nékteré operativni parametry.

5. Alfanumericky displej na tekuté krystaly: matice bod(,
2 linky x 16 charakter(.

Celni panel Kontroléru
969-9445 a 969-9545

87-900-877-01 (E)



PRIRUCKA K POUZITI

Vstupni konektor logickych signall (konektor spojky je
dodavan s pfislusSnym znovu zavirajicim mastkem).

2. Vystupni konektor logickych signald a kontroly proudu
Cerpadla.

3. Vystupni vykonovy konektor (120 Vac,1A na ventilator,
ktery ochlazuje ¢erpadlo).

4. Kabel ¢erpadla.

5. Vstupni napajeci modul pro Kontrolér. Je slozen z
ochranné pojistky, méni¢e napéti, pfikonové zasuvky
vykonu a filtru EMC.

6. Vystupni vykonova zasuvka (120 Vac) k napéajeni op&nich
mechanismd (vent device, zapinaci relé primarniho
Cerpadla, atd.).

7. Predpokladané misto na konektor komunikacnich
serialnich dvefi RS-232 (opce).

Zadni panel kontroléri 969-9445 a 969-9545
POUZiIVANE PROCEDURY Bude-li zapotfebi kontrolér likvidovat, musi se

Zapalovani Kontroléri

Na zapalovani kontrolérd postaci vlozit elektricky kabel
do zasuvky a vypinac pfepnout na pozici 1.

Spousténi cerpadla

Pro rozbéh Cerpadla je tfeba stisknout tlacitko
START na €elnim panelu

Zastaveni ¢erpadla

Cerpadlo se zastavi stisknutim tlagitka STOP na
¢elnim panelu

UDRZBA
Kontroléry série Turbo-V 700HT nevyzaduji zadnou

udrzbu. Jakykoliv zasah musi byt proveden jen
povolanym personalem.

V pfipadé poruchy se muze vyuzit opravarského
servisu Varian nebo "Varian advanced exchange
service", kde poskozeny kontrolér bude vyménén za
novy.

A NEBEZPEGI!

Nejdfive, pfed jakymkoliv zdsahem na kontroléru, se
musi elektricky kabel odpojit.
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postupovat dle platnych specifickych statnich norem.

LIKVIDACE

Vyznam loga "WEEE" nachazejiciho se na Stitku.
Nize uvedeny symbol odpovida smérnicim CE
pojmenovanym “"WEEE". Tento symbol (platny jen
pro staty Evropské Unie) urCuje, Ze vyrobek, ktery je
takto oznacen NESMI byt likvidovan spole¢né s
ostatnimi domacimi nebo primyslovymi odpady, ale je
nutno ho predat do patficnych provoznich sbéren, kde
musi byt tfidén a likvidovan oddélené od méstského
odpadu.

Uzivateli, ktery mini vyrobek likvidovat doporucujeme,
aby se nakontaktoval pfimo s vyrobcem nebo
prodejcem, ktery se po patficném provéreni termind a
smluvnich podminek postard o kompletni likvidaci
uvedeného vyrobku.

SN
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CHYBNE ZPRAVY

Vv nékterych pfipadnych

poruchéach na

autodiagnostickych obvodech, se vyskytuje nékolik
chybnych odkaz(, které jsou vyjmenovany v tabulce na

nasledujici strance.

PRIRUCKA K POUZITI

ZPRAVA POPIS KOREKCE
CHECK CONNECTION Chybné fungovani ve spojeni mezi: Provéfit zda kabelové spojeni mezi pumpou
TO PUMP Cerpadlem a konrolérem. a kontrolérem je spravné upevnéné na

obou dvou koncich a Zze nedoSlo k
preruseni.

Stisknout tlacitko START dvakrat
opétné spusténi Cerpadla.

pro

PUMP WAITING INTERLOCK

Aktivni signdl interlock se nachazi na
konektoru P1, nebot doslo k pferuseni
kratkého spojeni (zkratu) mezi pin 3 a
pin 8 del konektoru J1, nebo kvdli
otevieni signalu vnéjsiho interlock.

Znovu obnovit spojeni nakratko mezi pin 3
a pin 8 konektoru J1, nebo uzavfit signal
vnéjsiho interlock.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

Temperatura horniho loziska &erpadla
prevysila 60 °C.

Pockat az se temperatura opét vrati pod
mezni hodnotu.

Stisknout dvakrat tla¢itko START pro
opétné spusténi Cerpadla.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Teplota  transformatoru  kontroléru

prekrocila 90 °C.

Pockat az se temperatura opét vrati pod
mezni hodnotu. Stisknout dvakrat tlacitko
START pro opétné spusténi cerpadla

FAULT: TOO HIGH LOAD

Béhem normalniho provozu (po
spoustéci fazi) Cerpadlem absorbovany
proud pFevySuje ten naprogramovany
(6 A).

Provéfit, zda se muze rotor ¢erpadla volné
otacet. Stisknout dvakrat tlacitko START
pro opétné spusténi Cerpadla.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Béhem normalniho provozu (po
spoustéci fazi) vystupni spojeni se
nachazi v kratkém spojeni (zkratu)
(vystupni proud pfevySuje 16 A).

Provéfit propojeni mezi Cerpadlem a
kontrolérem. Stisknout dvakrat tlacitko
START pro opétné spusténi ¢erpadla.

SYSTEM OVERRIDE

Cerpadlo bylo zastaveno nouzovym
signalem prostfednictvim dalkového
kontaktu.

Odpoijit napajeci kabel kontroléru a napravit
pfi¢inu nouzového stavu.
Znovu pFipojit napajeci kabel
a stisknout dvakrat tlacitko START pro
opétné spusténi Cerpadla.

OVERVOLTAGE Vznikla porucha v napdajeci sekci: Stisknout dvakrat tlacitko START pro
kontroléru, nebo kontrolér dostal i opétné spusténi cCerpadla. Po opétné
faleSny signal. zprave, kvali udrzbé je tfeba se obratit na

Varian.
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VSEOBECNE INFORMACIE

Tento pristroj sluzi k profesionalnemu pouzitiu. Uzivatel
si pred pouzitim tohto pristroja musi pozorne precitat
tento navod k pouzitiu a jeho dalSie doplnky, dodané
podnikom Varian. Podnik Varian nepreberd na seba
ziadnu zodpovednost za Uplné, alebo CciastoCné
nedodrziavanie navodu, za nespravne pouzivanie
pristroja nekompetentnymi osobami, za nepovolené
zdsahy a za pouzivanie, ktoré nie je v zhode s
prisluSnymi narodnymi normami. “Controllers” série
Turbo-V 700HT su meni¢i kmitoctu, kontrolované
mikroprocesorom, vyrobené prvkami pevnej fazy a so
schopnostopu  samodiagnostiky a  samokontroly.
“Controllers” riadia Cerpadla série Turbo-V 700HT (s
procesom, rozdelenycm do desat rozpéti) pocas
Startovacej fazy, kontrolujuc napétie a prud vo vztahu s
rychlostou, dosiahnutou c&erpadlom. Maju v sebe
nainStalované vSetky potrebné obvody pre automaticky
chod cerpadiel série Turbo-V 700 HT. Pomocna spojka
umozni dialkové povely pre Start a vypnutie Cerpadla,
signaly, ktoré ukazuju oprerativny stav Cerpadla, povely
pre S&tart a vypnutie pred-prazdnového cerpadla
blokovacie signaly (pre tlakové tlacidla, tlacidla pre
kontrolu toku vody, atd.), signaly pre Kkontrolu
zohrievacieho pasma (heater jacket), kontrolné signaly
prietokomeru a signaly pre riadenie Cistiaceho ventilu
(purge valve). Dalej su popisané vsetky potrebné
informacie, ktorych ulohou je zabezpecit bezpecnost
pracovnika po¢as pouzivania pristroja.

Podrobné informécie su uvedené v dodatku "Technical
Information”.

Tento navod pouziva nasledujuce signaly:

A NEBEZPECIE!

Signal nebezpecie upozorfiuje pracovnika na urcity
pracovny postup, ktory, ked' nie je prevedeny spravne,
moze zapricinit vazne osobné poranenia.

=" pPozor!

Signaly “pozor” su pred tymi postupmi, ktoré, v pripade
ich nedodrzania, mézu poskodit’ pristroj.

POZNAMKA

Pozndmky zahrriiuju délezité informdcie, vytiahnuté z
textu.

NAVOD K POUZITIU

USKLADNOVANIE

Pocas prepravy a uskladnovania “Controllers” musia
byt dodrzané tieto podmienky prostredia:

e teplota: od -20 °C do +70 °C
e relativna vihkost: 0 - 95% (bez kondenzatu)

PRIPRAVA PRE INSTALACIU

“Controller” je dodany v Specialnom ochrannom obale;
keby ste objavili Skodu, spbésobenu prepravou,
skontaktujte sa s kancelariou miestneho predaja. Pri
rozbalovani davajte pozor, aby vam “Controller’
nespadol, alebo niekde nenarazil. Obal nezahadzujte.
Je vyrobeny z recyklovatelného materidlu a zodpoveda
smernici CEE 85/399 pre ochranu zivotného prostredia.

Obal “Controllers”

Kazdy “Controller’, dodany firmou Varian je
prispdsobeny na urcité napatie:

e model 969-9445 pre 220 Vac

e model 969-9545 pre 120 Vac

Keby bolo treba zmenit napéatie napajania, riadte sa
nasledujucim postupom:

— Zo zadného panelu “controller” odpojte elektricku
Snuru.

— Skontrolujte na vstupnom moduli napétia nastavené
napajacie napatie.

— Pomocou malého skrutkovaca vyberte modul volby
napétia s poistkou.

— Zvolte napétie napajania a modul pevne zasurite na
jeho pévodné miesto.

— Skontrolujte, €i je zvolené spravne napatie a napojte
elektricku Snuru.

87-900-877-01 (E)



INSTALACIA

A NEBEZPECIE!

Controller musi byt napojeny na siet s trojdétovym
napajacim kablom (vid’ tabulku objednavajucich suciastok)
so zastrckou, ktord zodpoveda medzinarodnej Urovni a tak
zabezpecuje bezpecnost uzivatela. PouZivajte vyhradne
tento napajaci kabel a zastrcku zasuvajte do zastrcky,
ktora ma vhodné uzemnenie, aby ste sa vyhli elektrickému
vyboju. Tato musi reSpektovat stanovenia EU.

Vo vnutri “controller” sa vytvara vysoké napétie, ktoré
méze spbsobit vazne Skody alebo smrt. Pred akymkolvek
ukonom, tykajuceho sa inStalacie alebo udrzby “controller-
a” nezabudnite vytiahnut zastrcku z elektrickej zasuvky.

POZNAMKA

“Controller” méZe byt instalovany na pracovnom stole
alebo vo vnutri track. V kaZdom pripade je potrebné,
aby chladiaci vzduch mohol volne kruzit okolo pristroja.
“Controller” nepouZivajte a neinstalujte v prostredi,
vystavenom atmosferickym vplyvom (dazd, mraz,
sneh), prachu, agresivnym plynom a v prostredi s
vysokym rizikom poZiaru.

Pocas chodu je ddlezité, aby boli reSpektované tieto
podmienky prostredia:

e teplota: od O °C do +40 °C

¢ relativna vihkost: 0 - 95% (nekondenzovana).

Pre napojenie “Controller’ na prisluéné ¢erpadlo pouzite
jeho prislusny kabel.

POZNAMKA

Modely“ controllers” 969-9445 e 969-9545 maju kdbel
napojenia na Cerpadlo upevneny na zadnom paneli
“controller’.

Pre ostatné napojenia a inStalaciu zvolitelného
prislusenstva vid ¢ast "Technical Information".

POUZITIE

V tomto odstavci su uvedené hlavné operativne
postupy. Pre ostatné detaily a pre postupy, ktoré sa
vztahuju na napojenia, alebo na zvolené prisludenstvo,
postupujte podla casti "Use" v dodatku "Technical
Information". Pred pouzitim “Controller”  prevedte
vSetky potrebné elektrické a pneumatické napojenia a
riadte sa podla navodu napojeného Carpadia.

A NEBEZPECIE!

Aby ste sa vyhli osobnému nebezpeciu a podkodeniu
pristroja, skontrolujte, aby c&erpadlo, umiestnené na
pracovnom stole bolo stabilné. Cerpadlo nikdy
nenastartujte vtedy, ked vstupna priruba nie je
napojena na systém, alebo nie je zavreta s uzaverovou
prirubou.
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POZNAMKA

Uzavierajuca pripojka J1 sa musi nechat napojena na
jej mostik vtedy, ked' nie je prevedené Ziadne vonkajsie
napojenie. Pred-prdazdnové ¢erpadlo a éerpadlo Turbo-
V méZu byt zapnuté suc¢asne.

Povely, Ukazovatele a Pripojky “Controller”

Dolu je znazorneny ovladaci panel “Controller” a panely
medzinapojenia. Pre dalSie detaily konzultuje cast
"Technical Information".

ERG PEm
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1. Tlacidlo pre volbu HIGH/LOW SPEED. Je aktivne iba
vtedy, ked povel vychadza z €elného panelu. Drziac
ho stale stlaceny, sa cyklicky prechadza z HIGH
SPEED do LOW SPEED.

2. Tlagidlo povelov START, STOP aleboo RESET. Je
aktivne iba vtedy, ked povel vychadza z &elného
panelu. Ked sa stlaci raz, spusti sa faza
nastartovania; stlaciac ho znovu sa zastavi ¢erpadlo.
Ked sa cerpadlo v pripade poruchy zastavi
automaticky, treba stladit toto tlacidlo prvy krat pre
resetovanie  “Controller” a druhy krat pre
znovunastartovanie ¢erpadla.

3. Tlacgidlo pre vyvolanie parametrov
cycle time a pump life na displej.

4. Tlacidlo pre vyvolanie parametrov pump current,
pump temperature, pump power, rotational speed,
hodnoty zisteného toku, druhu plynu a nudzového
stavu na displeji. Je stale aktivny, nezavisle od volby
funkcie. Stlaciac spolu tlacidla 3 a 4 na aspon 2
sekundy, sa spusti program, s ktorym je mozné zvolit
niektoré operativne parametre.

5. Alfanumericky displej na tekuty krystal:
matica, 2 linie x 16 pismen.

cycle number,

bodova

Celny panel “Controller’
969-9445 e 969-9545

87-900-877-01 (E)
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1. Vstupna spojka logiickych signalov (spojovacia spojka je
dogana s prisluSnym uzavierajucim mostikom.).

2. Spojka vystupu logickych signalov a kontroly elektrického
prudu Eerpadla.

3. Spojka vystupu vykonu (120 Vac, 1 A) pre cgladiaci
ventilator Cerpadla.

4. Spojka pre kabel ¢erpadla.

5. Vstupny modul napajania pre “Controller’. Ma v sebe
ochrannu poistku,
vykonu a filter EMC.

6. Zasuvka vystupu vykonu
zvolenych zariadeni (vent
primarneho Cerpadia, atd).

7. Miesto uréené pre RS-232 (dodany na poziadavku).

meni¢ napdtia, napajaciu zasuvku

(120 Vac)
device,

pre napojenie
relé spustania

Zadny panel “Controller” 969-9445 e 969-9545

POSTUP PRI POUZITi

Zapnutie “Controller”

Pre zapnutie “controller” staéi zapojit kabel na
elektricku siet a vypinac siete dat do polohy 1.

Nastartovanie ¢erpadia

Pre nastartovanie ¢erpadla treba stlacit' tlagidlo START
na ¢elnom paneli.

Zastavenie ¢erpadia

Pre zastavenie Cerpadla treba stlacit’ tlagidlo STOP na
¢elnom paneli.

UDRZBA
“Controllers” série Turbo-V 700HT nevyzaduju ziadnu

udrzbu. Akykolvek zdsah musi previest povereny
personal.

V pripade vady je mozné vyuzit opravnu sluzbu Varian
alebo "Varian advanced exchange service", ktora
vymeni vadny “controller”.

A NEBEZPECIE!

Pred akymkolvek zasahom na “controller” vytiahnite
Snuru z elektrickej siete.

59

V pripade, Ze “controller” musi ist do zberu, riadte sa
platnymi prislusnymi narodnymi normami.

LIKVIDACIA
Vyznam loga "WEEE" nachadzajiceho sa na
Stitkoch.
Aplikovanie  doluozznaéeného symbolu dodrzuje

smernicu EU s nazvom "WEEE". )
Tento symbol (platny iba pre Staty Europskej Unie)
znamena, ze vyrobok s tymto Stitkom NESMIE byt
odstraneny spolu s beznym domacim alebo
priemyselnym odpadom, ale sa musi odstranit ako
deleny odpad.

Vyzyvame preto kone¢ného uzivatela, aby sa
skontaktoval s dodavatelom pristroja, ¢ uz je to
vyrobca alebo predajca za ucelom jeho likvidacie podla
zmluvnych podmienok predaja.

AT
s%//
7N\
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87-900-877-01 (E)
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OZNAMY VAD
V niektorych pripadoch, tykajucich sa véad, obvod
samodiagnostiky  “controller”  signalizuje  niekolko
oznamov vad, uvedenych na dalSej strane.
OZNAM POPIS ZASAH OPRAVY
CHECK CONNECTION Nefunguje napojenie medzi Cerpadlom : Skontrolujte, &i je spojovaci kabel medzi

TO PUMP

a “controller”.

Cerpadlom a “controller” spravne zasunuty
na obidvoch koncoch a €i nie je preruseny.

Stlacte dvakrat tlaCidlo START pre
znovunastartovanie ¢erpadla.

PUMP WAITING INTERLOCK

Je aktivny signal interlock na spojke P1
z dévodu prerusSenia skratu medzi pin 3
a pin 8 spojky J1, alebo z dbévodu
otvorenia signalu vonkajsieho interlock.

Obnovit skrat medzi pin 3 a pin 8 spojky J1,
alebo zavriet' signal vonkajSieho interlock.

OVERTEMPERATURE

FAULT: PUMP OVERTEMP. Teplota horného lozZiska ¢Cerpadla  Pockat, kym teplota neklesne pod hranicu.
prekrocila 60 °C. Stladte dvakrat tlagidlo START pre
znovunastartovanie Cerpadla.
FAULT: CONTROLLER Teplota transformatora  “controller” | Pockat, kym teplota neklesne pod hranicu.

prekrocila 90 °C.

Stlacte dvakrat tlacidlo
znovunastartovanie ¢erpadla.

START pre

FAULT: TOO HIGH LOAD

Pocas bezného chodu (po nadtartovani)
spotreba prudu Cerpadla je vySSia ako
spotreba naprogramovana (6 A).

Skontrolujte, ¢&i ma rotor ¢erpadla moznost
toCit sa volne. Stlacte dvakrat tlacidlo
START pre znovunastartovanie ¢erpadla.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Pocas bezného chodu (po nastartovani)

Skontrolujte napojenia medzi ¢erpadlom a

vychodzie napojenie je v skrate “controller’. Stlacte dvakrat tlacidlo START
(vychodzi prud je vys&i ako 16 A). pre znovunastartovanie Cerpadla.
SYSTEM OVERRIDE Nudzovy signédl, vychadzajuci z | Vytiahnite 3ndru z elekirickej siete

dialkového kontaktu zastavil ¢erpadlo.

“controller” a ostrarite doévod alarmu.
Zasunte napajaciu Snuru a stlacte dvakrat
tla¢idlo START pre znovunaStartovanie
Cerpadla.

OVERVOLTAGE

Objavila sa vada v sekcii napajania

Stlacte dvakrat tlacidlo START pre

“controller”, alebo “controller” dostal | znovunastartovanie ¢erpadla.
falosny signal. Ked sa tento oznam objavi znovu, obréatte
sa na firmu Varian pre udrzbu.
60 87-900-877-01 (E)



SPLOSNA NAVODILA

Naprava je namenjena samo za strokovno rabo.
Uporabnik mora temeljito prebrati priro¢nik in pri tem
upostevati vsako dodatno informacijo, ki jo nudi Varian.
Varian ne odgovarja v sluaju celotnega ali delnega
nespostovanja navodil, pri nepravilni uporabi s strani
nestrokovnega osebja, v sluaju nedovoljenih posegov

ali pri zanemarjenju specificnih nacionalnih meril.
Controllerji serije  Turbo-V 700HT so frekvenéni
pretvorniki, na katere nadzor ima mikrokrmilnik,

sestavljen iz solidnih delov za katere so znacilne
lastnosti avtodiagnoze in avtozas$cite. Controller krmi
Crpalke serije Turbo-V 700HT (s 10-faznim postopkom)
med pogonom in nadzoruje napetost ter elektricni tok v
sorazmerju s hitrostjo, ki jo doseze ¢rpalka. Controller
vsebuje celotno elektricno vezje, ki je potrebno za
avtomati¢no delovanje ¢rpalke serije Turbo-V 700HT.
Preko pomoc¢nih konektorjev so na razpolago komande
za zagon in zaustavitev C&rpalke (ki se regulira s
daljinskim upravljanjem), komande ki pokazejo
operativno stanje Crpalke, komande za pogon in
zaustavitev ¢rpalke predhodnega ¢€rpanja, komande za
blokiranje (za stikala na pritisk, nadzorna stikala
vodnega toka, itn.). V naslednjih odstavkih so
navedene vse informacije, ki so potrebne za
zagotavljanje sigurnosti uporabnika med rokovanjem s
to napravo. PodrobnejSe informacije najdete v priponki
"Technical Information”.

V tem priroéniku so varnostne
razvrScéene v dva razreda:

informacije

A SVARILO!

Znak svarila opozarja uporabnika, da mora pri
dolo€enem postopku ali pri posebnem delovanju paziti.
Krsitev svarila lahko privede do lazjih ali hudih telesnih
poskodb.

= POzOR!

Znak ‘pozor’ se pojavi pred postopke, ki &e jih
uporabnik zanemari, lahko napravo podkoduje.

OPOMBA

Opombe vsebujejo vse najbolj pomembne informacije
iz besedila testo.
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SKLADISCENJE

Med prevozom in skladi§¢enjem controllerjev morate
zagotoviti naslednje pogoje okolice:

e Temperatura: od -20 °C a +70 °C
e Relativna vlaga: 0 - 95% (ne-kondezna)

PRIPRAVA ZA MONTAZO

Controller dobite v posebni zas&itni embalazi; ¢e so na
embalazi znaki poSkodbe, ki naj bi nastale med
transportom obrnite se krejavhemu prodajalnemu
biroju. Pri odstranitvi embalaze morate Se posebno
paziti, da controller ne pade na tla ali da ne podlegne
udarcem. Ne zavrzite embalaze v okolico. Material
lahko v celoti reciklirate in ustreza direktivi CEE 85/399
za zascito okolja.

Embalaza controllerjev

Vsak controller Varian je napravljen za doloceno
gonilno napetost:

e model 969-9445 za 220 Vac

e model 969-9545 za 120 Vac

Ce bo potrebno menjati napajalno napetost, morate
postopiti kot sledi:

— lzklopite napajalno Zico iz zadnje ploS¢e controllera.
— Preverite na vhodnem modulu napetosti mogoco
napajalno napetost.

— Z majhnim izvijacem
napetosti z varovalko.

— Nastavite Zzeleno napetost in znova odlo¢no vtaknite

modul v zasebno odprtino.
— Preverite, da ste nastavili pravino napetost in
ponovno vtaknite napajalni kabel.

izvlecite biralni modul

87-900-877-01 (E)



MONTAZA

SVARILO!

Controller ima napajalni vod s tremi zicami (gledaj tudi
preglednico delov, ki lahko naroci§) in mednarodno
priznan vtikaé za varnost uporabnika. Uporabljajte
vedno ta napajalni kabel in vtaknite vtika¢ v vti¢nico z
ustreznim masovnim vezanjem, ker drugace vas lahko
strese elektri¢ni tok in da se tako pridrzite ES meril.
Znotraj controller-jev se stvori visoka napetost, ki lahko
¢loveku povzroéi hude poskodbe ali celo smrt.

Preden bi nadaljevali s katerokoli dejavnostjo montaze
ali pa vzdrzevanja, izklopite controller iz vti¢nice.

OPOMBA

Controller lahko montirate na mizo ali vgradite v
notranjost ustreznega rack-a. V vsakem slu¢aju morate
poskrbeti, da voda za hlajenje prosto kroZi skozi
napravo. Controller-a ne smete montirati ali uporabiti v
okolici, ki je izpostavijena klimatskim dejavnikom
(dezZju, ledu, sneguy), prahu, agresivnim plinom, v okolici
kjer obsatja nevarnost vnetja ali poZara.

Med delovanjem controllera morate
naslednje pogoje okolice:

e temperatura: od O °C do +40 °C;

e relativna vlaga: 0 - 95% (ne-kondezna).
Za prikljucitev controllera in &rpalke uporabite kabel, ki
pripada controlleru.

zagotoviti

OPOMBA

Modeli Controllera 969-9445 in 969-9545 imajo
priklju¢ni kabel ¢rpalke, ki je pri¢vrséen na zadnji plosci
controllera.

Za ostale priklju¢ke in montazo drugih dodatnih delov,
si lahko ogledate poglavje "Technical Information".

UPORABA

V tem odstavku so navedeni glavni operativi postopki.
PodrobnejSe informacije in postopke, ki zadevajo
priklju€itve in ostale opcije najdete v paragrafu "Use" v
priponki "Technical Information".

Preden bi vkljucili controller, morate zagotoviti da boste
priklju€ili vse elektricne in pnevmatske kable, pri tem pa
si oglejte priro¢nik prilozene ¢rpalke.

A SVARILO!

Da bi se izognili poskodbam bodisi oseb kot naprave,
morate poskrbeti, da ste ¢rpalko stabilno polozili (Ce ste
jo vgradili na mizi). Crpalka ne sme nikoli delovati, e
vhodna prirobnica ni priklopliena k sistemu ali ¢e ni
zaprta z zapiralno prirobnico.
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OPOMBA

Konektor za zapiranje J1 mora ostati prikljucen k
svojemu mosti¢ku, ¢e niste izvrSili nikakrsne druge
zunanje prikljuéitvije. Crpalko predhodnega érpanja in
¢rpalko Turbo-V lahko isto¢asno vklopite.

Komande, indikatorji in konektorji Controllera

Spodaj prikaz komandne plos€¢e Controllera in
interkonektorske plos¢e. Za podrobnej$e informacije si
oglejte paragraf "Technical Information”.

B X
LK
5 = Juvovrdtr \= &
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1. Tipka za LOW SPEED modus je aktivha samo nato,
ko ste izbrali to komando iz prednje plogge. Ce gumb
enkrat pritisnite, ¢rpalka se vrti za 2/3 nominalne
vrednosti. Ce e enkrat pritisnite gumb, izkljugite LOW
SPEED modus.

2. Tipka za zagon komand START, STOP ali RESET.
Aktivna je samo nato, ko ste to komando nastavili na
predniji plosgi. Ce gumb enkrat pritisnite boste pognali
Crpalko; €e ga Se enkrat pritisnete, boste Crpalko
zaustavili. Ce se je &rpalka sama zaustavila zaradi
kvara, morate to tipko enkrat pritisniti, da bi lahko
controller-a resetirali, $e drugi¢ pritisnite tipko za
ponoven zagon Crpalke.

3. Tipka za preklic na zaslonu parametrov cycle number,
cycle time in pump life.

4. Tipka za preklic na zaslonu parametrov pump current,
pump temperature, pump power, rotational speed.
Vedno je aktivna neodvisno od nastavijenega
delovanja tipke. Ce skupaj pritisnite tipki 3 in 4 za vsaj
2 sekundi boste aktivirali program, s katerim lahko
nastavite nekaj operativnih programov.

5. Alfasteviléni zaslon iz tekocih kristalov: prebijalo
bodov, 2 linije x 16 znakov.

Prednja plos¢a Controllera
969-9445 e 969-9545

87-900-877-01 (E)
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Vhodni konektor logi¢nih signalov (spajalni konektor ima
ustrezni zapiralni mosticek).

I1zhodni konektor logi¢nih signalov in za preveritev toka
Crpalke.

Izhodni mocéni  konektor (120 Vac,
ventilator Erpalke.

Kabel ¢rpalke

Vhodni napajalni modul Controllera. Vsebuje zas¢itno
varovalko, menjalca napetosti, mo¢no napajalno vti¢nico
in filter EMC.

Izhodna mocna vti¢nica (120 Vac) za napajanje dodatnih
delov (vent device, rele za aktiviranje primarne ¢rpalke).
Odprtina za konektor komunikacijskih serijskih vrat
RS-232 (kot opcija).

1 A) za hladilni

Ozadnja plos¢a controllerjev 969-9445 in 969-9545

POSTOPKI UPORABE

Vklopitev Controllera

Za vklopitev controllera morate napajalni kabel vtakniti
v omrezno vtiCnico in namestiti linijsko stikalo na
polozaj 1.

Zagon crpalke

Za zagon cCrpalke morate pritisniti gumb START na
prednji plosci.

Zastavitev ¢rpalke

Za zaustavitev Crpalke pritisnite tipko STOP na predniji
plosci.

VZDRZEVANJE

Controllerji serije Turbo-V 700HT ne potrebujejo
vzdrzevanja. Samo pooblasceno osebje lahko rokuje s
to napravo.

V slu€aju okvare obrnite se servisu Varian ali "Varian
advanced exchange service", ki Vam bo dal na
razpolago obnavljeni controller.

/N e

Pred Kkaterikoli
napajalni kabel.

posegom, izklopite iz controllera
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Controller zavrzite kot industrijski odpadek v skladu z
drzavnimi predpisi.

ODLAGANJE OPADKOV

Pomen znamke "WEEE" na etiketah.

Spodaj navedeni simbol je v skladu z direktivo ES
znano pod imenom "WEEE".

Ta simbol (ki velja samo v drzavah Evropske
Skupnosti) pomeni, da izdelek NE SMETE
ODSTRANITI skupaj z ostalimi komunalnimi ali pa
industrijskimi odpadki, temve¢ morate poskrbeti za
njihovo primerno lo€evanje.

Zato pozivamo uporabnike, da se ali pri prodajalnem
centru ali pa pri prodajalcu seznani o postopku
lo€evanja in odstranitve odpadkov, Sele nato, ko se je
seznanil s pogoji in z merili kupopordajne pogodbe.

VAN

87-900-877-01 (E)



OBVESTILO O NAPAKI

V nekaterih slu€ajih kvara pokaze vezje avtodiagnoze
controllera nekaj obvestil o napakah, kot so navedene v

tabeli na nasledniji strani:

NAVODILA ZA UPORABO

OBVESTILO

OPIS

POPRAVA

CHECK CONNECTION TO
PUMP

Napaka v delovanju prikljucitve &rpalke
in controllera.

Preverite, da je prikljuéni kabel med &rpalko
in controller-iem na obeh koncih trdno
pricvr§€en in da ni prekinjen Dvakrat
pritisnite tipko START za ponoven zagon
Crpalke.

PUMP WAITING INTERLOCK

Signal interlocka prisoten na konektorju
P1 zaradi prekinitve kratkega stika med
pinom 3 in pinom 8 konektorja J1, ali

Ponovno nastavite kratki stik med pinom 3
in pinom 8 konektorja J1, ali zaprite signal
zunanjega interlocka.

ker se je odprl signal zunanjega
interlocka.
FAULT: PUMP OVERTEMP. Temperatura gornjega leziS¢a ali i PocCakajte, da se temperatura vrne pod

Crpalke je presegla i 60 °C.

normalnim vrednostnim pragom. Pritisnite
dvakrat tipko START za ponoven zagon
Crpalke.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

Temperatura transformatorja
controllera je presegla 90 °C.

Poclakajte, da se temperatura vrne pod
normalnim vrednostnim pragom. Dvakrat
pritisnite tipko START za ponoven zagon
Crpalke.

FAULT: TOO HIGH LOAD

Med navadnim delovanjem (po zagonu)
je tok, ki ga Crpalka ¢&rpa vedji od
nastavljenega (6 A).

Preverite, da lahko rotor ¢rpalke prosto vrti.
Dvakrat pritisnite tipko START za ponoven
zagon Crpalke.

FAULT: SHORT CIRCUIT

Med navadnim delovanjem (po zagonu)
je priklopitev na izhodu v kratkem stiku
(tok na izhodu vecji od 16 A).

Preverite prikljucke ¢Erpalke in controllera.
Dvakrat pritisnite tipko START za ponoven
zagon Crpalke.

SYSTEM OVERRIDE

Delovanje Crpalke je zaustavil znak

Izklopite napajalni kabel in popravite vzrok

zasilnosti, ki izhaja iz oddaljenega ; zasilnosti.

kontakta. Ponovno vkljugite napajalno Zico in dvakrat
pritisnite tipko START, za ponoven zagon
Crpalke.

OVERVOLTAGE Kvar v oddelku za napajanje Dvakrat pritisnite tipko START za ponoven
controllera, ali je controller dobil:zagon ¢&rpalke. Ce se to obvestilo spet
nepristen znak. pojavi, obrnite se Varian za pravilno

vzdrzevanije.
64 87-900-877-01 (E)



GENERAL INFORMATION

This equipment is destined for use by professionals.
The user should read this instruction manual and any
other additional information supplied by Varian before
operating the equipment. Varian will not be held
responsible for any events occurring due to non-
compliance, even partial, with these instructions,
improper use by untrained people, non-authorized
interference with the equipment or any action contrary
to that provided for by specific national standards. The
Turbo-V 700HT series controllers are microprocessor-
controlled, solid-state, frequency converters with self-
diagnostic and self-protection features.

The controllers drive (within ten steps) the
Turbo-V 700HT pump during the starting phase by
controlling the voltage and current respect to the speed
reached by the pump. They incorporate all the facilities
required for the automatic operation of the Turbo-V
700HT pump series.

Remote start/stop, pump status signals, forepump
start/stop, interlock control (for pressure switch, water
flow switch. etc.) capability, are provided via auxiliary
connectors. The following paragraphs contain all the
information necessary to guarantee the safety of the
operator when using the equipment. Detailed
information is supplied in the appendix "Technical
Information”.

This manual uses the following standard protocol:

/N e

The warning messages are for attracting the attention
of the operator to a particular procedure or practice
which, if not followed correctly, could lead to serious
injury.

= cAuTION!

The caution messages are displayed before
procedures which, if not followed, could cause damage
to the equipment.

NOTE

The notes contain important information taken from the
text.
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INSTRUCTIONS FOR USE

STORAGE

When transporting and storing the controllers, the
following environmental requirements should be
satisfied:
e temperature: from -20 °C to + 70 °C
o relative humidity: O - 95%

(without condensation)

PREPARATION FOR INSTALLATION

The controller is supplied in a special protective
packing. If this shows signs of damage which may have
occurred during transport, contact your local sales
office. When unpacking the controller ensure that it is
not dropped or subjected to any form of impact. Do not
dispose of the packing materials in an unauthorized
manner. The material is 100% recyclable and complies
with EEC Directive 85/399.

Controllers packing

Each controller is factory set for a specific power
supply:
o model 969-9445 is factory set for 220 Vac
operation
o model 969-9545 is factory set for 120 Vac
operation

If a change in line voltage operation is desired, proceed

as follows:

— Disconnect the power cord from the controller
socket.

— On power entry module, check back door for
voltage selector set.

— Using a small screw driver, pull out the voltage
selector and fuses.

— Select the operating voltage then firmly insert the
voltage selector and fuses in place.

— Check voltage selector window for correct set and
connect power cord.

87-900-877-01 (E)



INSTALLATION

PAN v

The Turbo-V controller must be powered with 3-wire
power cord (see orderable parts table) and plug
(internationally approved) for user's safety. Use this
power cord and plug in conjunction with a properly
grounded power socket to avoid electrical shock and to
satisfy CE requirements. High voltage developed in the
controller can cause severe injury or death. Before
servicing the unit, disconnect the input power cable.

NOTE

The Turbo-V controller can be used as a bench unit or
a rack module, but it must be positioned so that free air
can flow through the holes.

Do not install or use the controller in an environment
exposed to atmospheric agents (rain, snow, ice), dust,
aggressive gases, or in explosive environments or
those with a high fire risk.

During operation, the following environmental
conditions must be respected:
e temperature: from O °C to +40 °C;
o relative humidity: O - 95%

(without condensation).
To connect the controller to the pump use the specific
cable supplied with the controller.

NOTE

The controllers model 969-9445 and 969-9545 are
supplied with the pump cable fixed to the controller rear
panel.

See the appendix “Technical Information” for detailed
Information about the above mentioned and the other
connections, and about the options installation.

USE
This paragraph describes the fundamental operating
procedures. Detailed information and operating

procedures that envolve optional connection or option
are supplied in the paragraph “USE” of the appendix
“Technical Information”. Make all vacuum manifold and
electrical connections and refer to Turbo-V pump
instruction manual before operating the Turbo-V

controller.

To avoid injury to personnel and damage to the
equipment, if the pump is laying on a table make sure it
is steady. Never operate the Turbo-V pump if the pump
inlet is not connected to the system or blanked off.
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NOTE

The input signal J1 connector should be left in position
including the shipping links if no external connections
are made. The forepump and Turbo-V pump can be
switched on at the same time.

Controller controls, indicators and connectors

The following paragraph illustrates the Controller
control panel and interconnection panel.

More details are contained in the appendix “Technical
Information".
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1. Keyboard push-button for LOW SPEED mode
selection. It is active only when the front panel
operation has been selected. Pressed once, the
pump runs at about 2/3 of the nominal speed. To
unselect the mode, press the push-button again.

2. Keyboard push-button for START, STOP, RESET
mode selection. It is active only when the front
panel operation has been selected. By pressing
once the starting phase begins; if pressed again it
stops the pump. If the pump has been stopped
automatically by a fault, this push-button must be
pressed once to reset the controller and a second
time to restart the pump.

3. Keyboard push-button to recall on the display the
cycle number, cycle time and pumplife.

4. Keyboard push-button to recall on the display the
pump current, pump temperature, pump power and
rotational speed. It is always active regardless of
the operating mode selected. Push-buttons 3 and 4,
if pressed together for at least 2 seconds put the
controller in a routine where it is possible to
program some operation parameters.

5. LCD back-lighted alphanumeric display: dot matrix 2

lines x 16 characters.

Controller 969-9445, 969-9545 front panel
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INSTRUCTIONS FOR USE

Logic input signals connectors
supplied with link).

Logic output signals connector and pump current monitor.
Power output connector (120 Vac,1 A for pump
cooling fan).

Pump cord.

Controller power entry module consisting of mains fuses,
voltage change over, mains socket and EMC filter.

Power output connector (120 Vac) for vent device,
forepump contactor coils etc.

Provision for RS232 communication port connector
(provide as an option).

(mating connector

Controller 969-9445 and 969-9545 rear panel

USE PROCEDURE

Controller Startup

To startup the controller plug the power cable into a
suitable power source and set the line switch to the
position 1.

Starting the pump

To start the pump press the START push-button on the
controller front panel.

Pump Shutdown

To shutdown the pump press the STOP push-button on
the controller front panel.

MAINTENANCE

The Turbo-V 700HT series controller does not require
any maintenance. Any work performed on the controller
must be carried out by authorized personnel.

When a fault has occurred it is possible to use the

Varian repair service. Replacement controllers are
available on an advance exchange basis through

Varian.

Before carrying out any work on the controller,
disconnect it from the supply.

67

If a pump is to be scrapped, it must be disposed off in
accordance with the specific national standards.

DISPOSAL

Meaning of the "WEEE" logo found in labels
The following symbol is applied in accordance with the
EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Directive.

This symbol (valid only in countries of the European
Community) indicates that the product it applies to
must NOT be disposed of together with ordinary
domestic or industrial waste but must be sent to a
differentiated waste collection system.

The end user is therefore invited to contact the supplier
of the device, whether the Parent Company or a
retailer, to initiate the collection and disposal process
after checking the contractual terms and conditions of
sale.

87-900-877-01 (E)



ERROR MESSAGES

For a certain type of failure, the controller will self-
diagnose the error and the messages described in the

following table are displayed.

INSTRUCTIONS FOR USE

MESSAGE DESCRIPTION REPAIR ACTION
CHECK CONNECTION Wrong connection between the pump i Check connection between controller and
TO PUMP and the controller. pump.
Press the START push-button twice to start
the pump.
PUMP WAITING The interlock signal of P1 connector is Reset the short circuit between pin 3 and
INTERLOCK activated by an interruption of the link : pin 8 of J1 connector, or close the external

between pin 3 and 8 of J1 connector, or
because the external interlock signal is
open.

interlock signal.

FAULT: PUMP OVERTEMP.

The upper bearing/pump temperature
exceeds 60 °C.

Wait until the temperature decrease below
threshold value.

Press the START push-button twice
to start the pump.

FAULT: CONTROLLER
OVERTEMPERATURE

The controller transformer temperature
exceeds 90 °C.

Wait until the temperature decrease below
threshold value.
Press the START push-button twice to
start the pump.

FAULT: TOO HIGH LOAD

In normal operation (after the starting
phase) the current drawn by the pump is
higher than programmed (6 A)

Check that the pump rotor is free to rotate.

Press the START push-button twice to start
the pump.

FAULT: SHORT CIRCUIT

After the starting phase the output
connection is shorted (output current
higher than 16 A).

Check connections and shortages between
pump and controller. Press the START
push-button twice
to start the pump.

SYSTEM OVERRIDE

The pump is stopped by an emergency
stop signal provided via a remote
contact.

Remove the controller power cable and
check the emergency condition. Then
reconnect the power cable and press the
START push-button twice to start the

pump.

OVERVOLTAGE

Controller power supply circuitry is
faulty, or the Controller received a spike.

Press the START push-button twice to start
the pump.

Should the message still be present, call
the Varian service
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TURBO-V 700HT CONTROLLER DESCRIPTION

The controller is available in two versions:
e Model 969-9445 (220 Vac, 50-60 Hz)
e Model 969-9545 (120 Vac, 50-60 Hz)

The models are provided with a front panel with an LCD
alphanumeric display to indicate the operating
conditions/parameters of the Turbo-V pump and a
keyboard, and a rear panel with input/output
connectors.

The following figure is a picture of the Turbo-V
controllers. The controller is a solid-state frequency
converter which is driven by a single chip
microcomputer and is composed of:

» Power transformer
* Front panel display and keyboard
» Rear panel with input/output connectors

TECHNICAL INFORMATION

PCB including: power supply and 3-phase output,
analog and input/output section, microprocessor and
digital section, display and keyboard circuits. The
power supply converts the single phase (50-60 Hz) AC
mains supply into a 3-phase, low voltage, medium
frequency output which is required to power the Turbo-
V pump.

The microcomputer generates the variable output
frequency and controls the 3-phase output voltage
according to the software and the gas load condition of
the pump.

Moreover, it manages signals from sensors,
input/output connection information to be displayed,
and gives outputs for a fully automatic operation.

An EEPROM internal to the microprocessor is used to
store pump operating parameters and the input/output
programmed information.

The controller can be operated via:
* Front panel switches

« Remote signals via rear panel connectors
e RS 232/485/422 serial link (option).

Turbo-V 700HT controllers
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CONTROLLER SPECIFICATIONS

TECHNICAL INFORMATION

water cooling
air cooling

Input:
Voltage 100, 120, 220, 240 Vac+10%, 1-phase
Frequency 50 to 60 Hz
Power 600 VA maximum
Output:
Voltage 56 Vac nominal =10%
Frequency 700 Hz 2%
Power 430 W maximum

350 W
220 W

Operating temperature

0°Cto+40°C

Storage temperature

-20°C to +70°C

Fuse (mains)

2 X T4A(slow blow) for 220 or 240 input Voltage
2 x T8A(slow blow) for 100 or 120 input Voltage

P1 optoisolator input

Minimum ON 3mA Maximum 5mA

J2 optoisolator output 24 Vdc, 60 mA
J6 output (fan) 120 Vac, 1A disregarding the mains
J7 output (forepump cail, etc.) 120 Vac, 1A

disregarding the mains

Radio interference suppression

EN 55011 class A group 1
EN 61010-1
IEC1000-4-2,1000-4-3, 1000-4-4

Auxiliary connectors
P1
J2
J6
J7
J14

External INPUT signals (pins)
OUTPUT signals (sockets)

Output fan Voltage

Valve, forepump socket

RS 232/485/422 connection (optional)

Interconnecting cables

Mains cable (3-wire, 3-meter long)
Pump cable (6-wire, 5-meter long)

Weight (both models)

10.7 kg (23.6 Ibs)

70

87-900-877-01 (E)



CONTROLLER OUTLINE
The outline dimensions for the Turbo-V 700HT controllers are shown in the following figures:

TECHNICAL INFORMATION

15.00 [0.59]
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DIMENSIONS: mm [inches]

Controller models 969-9445 and 969-9545 outline
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FUSE HOLDER AND VOLTAGE CHANGER
ASSEMBLY

The following figure shows the
assembly.

location of this

SERIAL PORT

jac  J7-120Vac-1Amax

L

>—

FUSE HOLDER
AND
VOLTAGE SELECTOR

Rear panel

Proceed as follows to replace one or both fuses:
* Remove the assembly by levering in position A with
a small screwdriver.

* Replace the fuse.

Use only T-type fuses of the following
characteristics:

- 100/120 Vac 6.3 A

- 220/240 Vac 3.15 A

100V

220V

Ay er4%

AOve

Voltage Changer

To change the power supply voltage rating after having
removed the assembly as explained above, extract the
voltage changer and then reposition it to view the
desired voltage rating.
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TECHNICAL INFORMATION

INTERCONNECTIONS

The following figure shows the Controller inter-
connections.
ggg:iﬂ%'% VENT DEVICE
(OPTIONAL) FOREPUMP, ETC.

INPUT DEVICES

OUTPUT
DEVICES

TURBO PUMP

Controller models 969-9445
and 969-9545 interconnection

Connection P1
Logic Input Interconnections

[y

o+—¢ START
o—r3 STARTCCOM>
o= LOW SPEED
P1 o—1—3% LOW SPEED<COM>
o+—3 INTERLOCK
IN o——% INTERLOCKC COM>
o135 SYSTEM OVER.
o—=2 SYSTEM OVER. <COM>
o+

LOGIC INPUT CONNECTOR
MALE CONNECTOR

P1 input connector

All the logic input to the controller must be connected at
J-1 mating connector. With the provided J1 mating
connector (shipped with pin 3 and pin 8 shorted) make
the connections with AWG 24, (0.24 mm ) or smaller
wire to the pins indicated in the figure to obtain the
desired capability. The following table describes the
signals available on the connector.
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PIN DESCRIPTION

1-6 | Remote START/STOP optically isolated from

the internal circuit, requires a permanently
closed contact (relay contact. transistor,
etc. ). When the contact closes. the

turbopump starts, and when the contact
opens. the turbopump is stopped. With the
remote mode operation selected, the front
panel push-button is inoperative.

2-7  Remote LOW SPEED optically isolated from
the internal circuit, requires a permanently
closed contact (relay contact, transistor. etc.).
When the contact closes, the turbopump runs
at low speed and when the contact opens,
the turbopump reverts to high speed mode.
With the remote mode operation selected, the
front panel push-button is inoperative.

3-8 | INTERLOCK optically isolated from the
internal circuit, this signal can be used to
delay the starting of the turbopump.
requires a permanent closed contact before

starting the turbopump.

4-9 | SYSTEM OVERRIDE optically isolated from
the internal circuit, this signal is used to stop
the pump in emergency condition, requires a
closed contact.

When the contact is closed, the turbopump

and the interconnected devices are stopped.

NOTE

Pin 3-8 must be shorted to allow the
Turbo-V 700HT pump to start if no interlock contact is
connected. if, after starting the pump, the interlock
contact opens, it has no effect on the operation and the
pump continues to turn.

The following figure shows a typical contact logic input
connection and the related simplified circuit of the
controller.

Typical logic input
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Connection J2
Logic Output Interconnections

FAULT
FAULT (+ 24 V)
R2

7
14

R2 (+ 24 V)
START

START (+ 24 V)

LOW SPEED

LOW SPEED (+ 24 V)
R1

R1 (+ 24 V)

o

13

J2 OUT

FEMALE CONNECTOR

(o]

12

EN

11

w

10

N

PUMP CURRENT MONITOR
PUMP SPEED MONITOR
PUMP CURRENT/SPEED (COM)

©

?AT?T?T?T?TQT?M

Logic output connector

All the logic output from the controller must be
connected at P2 mating connector. With the optional
P2 mating connector make the connection with AWG
24 (0.25 mm) or smaller wire to the pins indicated in the
figure to obtain the desired capability. The following
table describes the signals available on the connector.

PIN DESCRIPTION

1-2 | Analog output Voltage of DC current drawn by
the turbopump (pin 2 positive pin 1 negative). 1
Vdc proportional to 1 A.

4-11 R1 signal 24 V, 60 mA, optically isolated
output (pin 11 positive, pin 4  negative). The
output Voltage will be present when the
rotational speed of the pump is higher than the

selected speed threshold.

5-12  LOW SPEED signal, 24 V, 60 mA, optically
isolated output (pin 12 positive, pin 5
negative). The output Voltage will be present
when the low speed mode is selected. either
through. the front panel. the remote signal, or

RS 232.

6-13 | START signal 24 V, 60 mA, optically isolated
output (pin 13 positive, pin 8 negative).

The output Voltage will be present when the
START push-button on front panel is pressed
or the remote start is present. or the function
has been requested by RS 232, until NORMAL

operation is reached.

87-900-877-01 (E)




PIN DESCRIPTION
7-14 | R2 signal 24 V, 60 mA, optically isolated
output (pin 14 positive, pin 7 negative).
The output Voltage will be present upon the
programmed condition delay YES or delay
NO (see the cycle diagram in the following
pages).
If YES is selected, R2 is off and the  output
is zero over all run up time, then:
a) If running speed > speed threshold
R2 = OFF
b) If running speed < speed threshold
R2 = ON
If NO is selected:
a) If running speed > speed threshold
R2 = OFF
b) If running speed < speed threshold
R2 = ON
8-15 FAULT signal 24 V, 60 mA, optically
isolated output (pin 15 positive. pin 8
negative).
The output Voltage will be present when a
fault condition is displayed on the front panel
display.
1-9  Analog output voltage (0 - 10 V) of pump
speed (pin 9 positive, pin 1 negative).

The following figure shows a typical logic output
connection (relay coil) but any other device may be
connected e.g. a LED, a computer, etc., and the related
simplified circuit of the controller.

c o on
AR
o
05.\)

o 0O O

+ 24V

4
iﬁ

©°o oFd
o O 0

o &

Typical output connection
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Controller-to-Pump Connection

A five-meter long cable is to connect the controller to
the pump. The following figures show the controller
output connector configuration where pins:

¢ A-F = pump temperature sensor

e B-C-D = 56 Vac 3-phase output to pump  motor
stator
e E=ground
PUMP CONNECTOR
NTC | PUMP
TEMPERATURE

SENSOR

54V
3 Phase

Controller-to-pump connector
(applicable to model 969-9445 and 969-9545)

Connection J6 and J7
Accessories and Options Interconnections

L
Jé 120 Ak
N
FAN EARTH
120Va. c.
L
J7 1A MAX
N
120Va. c. EARTH
1A mox

J6 and J7 connectors

The 120 Vac, 1 A maximum (independent of line
Voltage) output Voltage is present when the main
power switch is set to 1 position and after START push-
button is pressed and will remain present until a fault
condition is displayed on the front panel display or the
turbopump is stopped.

The connector J6 is a power output for a pump cooling
fan, the connector J7 is for vent device, forepump
connector coils, etc.

The maximum current that can ba drawn from J6+J7
is1A.

87-900-877-01 (E)



To make connections, remove the plug and wire the
pins (maximum wire size 18 AWG, 1 mm2) as indicated
in the figure to obtain the desired capability.

= caution

On the J6+J7 outlets the output Voltage is
120 Vac with the maximum current of 1 A. If more than
one device is connected, be sure to draw not more than
120 VA to avoid controller damage. Use a relay coil
with a maximum surge power of 65 VA.

NOTE

Forepump relay coil is an independent user supplied item.

OPTIONAL SERIAL PORT

NOTE

The Controller can be read when set in the
Front/Remote mode, (read window only enabled), while
it can be written to and read when set in the Serial
mode (write window enabled).

Serial Port Installation

Optional RS 232/422/485 kits are available for both
models. To install them, proceed as follows:

e Switch off the power and disconnect the power
cord.

* Unscrew the cover screws and remove the cover.

e On rear panel, remove the connector plate, and
then secure connector J5 to the frame using the
turrets provided.

e On rear panel, remove the fixing turrets of
connectors B and C and then remove the controller.

« Attach the interface board connector to connector
P6 on the controller and then secure it in place
using screw A (3x6), which is not provided.

« Insert the flat cable through the rear panel and plug
it into the socket P1 located on the Interface board.

« Restore the main board into its original position.

» Install and tighten the connector screws and turrets.

« Replace the cover.
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Serial port connector installation

RS 232 Communication Port

Communication serial port connections and mini- mum
connection configuration are shown in the following
figures. The communication port mating connector is
supplied with the RS 232 PCB (AMP/Cannon or
equivalent 9-pin "D" type male connector). The external
cable (not supplied) between the host computer and
the controller requires some crossed wires so that
signals are connected correctly.

For example, the Transmit data signal from controller
(pin 2) must be connected to the host computer's
Receive data line (pin 3) and vice versa. Consult the
host computer's instruction manual for its serial port
connections.

NOTE

Varian cannot guarantee compliance with FCC
regulations for radiated emissions unless all external
wiring is shielded, with the shield being terminated to
the metal shroud on the O-subconnector. The cable
should be secured to the connector with screws.

87-900-877-01 (E)



RS 232-422 Communication Descriptions
Communication format:

8 data bit

no parity

1 stop bit

The baud rate is programmable via front panel from
600 to 9600 baud. The controller is factory-set for
9600 baud operation.

NOTE

When a baud rate of 2400, 4800, 9600 baud is used,
the requested information from Host to controller must
be sent with a minimum interval of 1 second to avoid
the controller hang-up.

Communication protocol:

Host = Master

Controller = Slave

The communication is performed in the following way:

Request + CRC

I Answer + CRC

o+—=—GND
o2
o S
o2 RXD
RS252 | 4 z
FEMALE CONNECTOR 6“7? XD
Oﬁ

Communication RS 232 serial port connections

o+—2—GND
o———B RXD
o—5—A RXC
"o 3 a K0
oA oo R
FEMALE CONNECTOR | 5] ? B TXD
O A TXD

Communication RS 422 serial port connections

Request is an ASCII character identifying the action that
must be performed by the controller or the requested
information.
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Allowed ASCII characters:

e "A" =START

e "B" =STOP

e "C" =Low Speed ON

e "D" =Low Speed OFF

« "E" = Request for operational parameters
e "F" =Pump times zeroing

e "G" = Parameters reading

e "H" =Parameters writing

« "I" =Request for operating status

e "J" =Request for numerical reading

« "K" =Request for counters reading.

e "L" =Software version

e "N" =Print to host serial mode change

e "O"=Host to print serial mode change

« "P"=Front panel operation mode selection
* "Q"=Remote operation mode selection

¢ "R"=RS 232 operation mode selection

e "S"+"number" = Baud rate selection

The command "N", "O", "P", "Q", "R" and "S" are always
acknowledged in any chosen operation mode.

CRC corresponds to the sum (with inverted sign) of all the
preceding bytes.

e.g., the START command "A" in ASCII
inverted it will be: FF + 1 -41 = BF.

code = 41;
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CHARACTER  ASCII CONVERTED ASCII
FOR CRC CALCULATION
A 41h -
CRC - BFh
"B 42h -
CRC - BEh
"C 43h -
CRC - BDh
D" 44h -
CRC - BCh
"E" 45h -
CRC - BBh
"F 46h -
CRC - BAh
"G 47h -
CRC - 8%h
"H 48h -
I 49h -
CRC - B7h
"J 4Ah -
CRC - B6h
K 4Bh -
CRC - B5h
L 4Ch -
CRC - B4h
"N 4Eh -
CRC - B2h
"0" 4Fh -
CRC - Blh
P 50h -
CRC - BOh
Q" 51h -
CRC - AFh
"R" 52h -
CRC - AEh
"S 53h -
"ACK" 06h -
CRC - FAh
"NACK" 15h -
CRC - EBh

Answer = after a request from the host, the Turbo-V150HT
controller will answer in one of the following ways:

¢ ACK

¢ NACK

¢ Message

When the ReqUeSt is IIA, IIBH’ "C"’ lIDII, IIFH’ IINH’ "O“’ IlPll,
"Q", "R", the Turbo-V 700HT controller will Answer the ACK
or NACK.
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When the Request is "E, the Answer will contain the
complete set of the following parameters:

BYTES MEANING
0000=STOP
0001=WAITING INTERLOCK
LSB X 0010= STARTING

X 0011 = NORMAL OPERATION

X 0100= HIGH LOAD

X 0101="" "

1 0110 =FAILURE
0111=APPROACHING LOW SPEED

X
X
X
MSB X ..
2+5 Cycle Time
69 Pump Life
10+11 Pump Temperature
12 Current*
13 Voltage*
14+17 | Frequency
18+19 Cycle #
20 R1 Status
21 R2 Status
22 CRC

*The values for current and voltage are given as numbers,
scaled from 0 to 255, where 0 corresponds to 0 V and 255
to the full scale voltage (130V) or current (5A).

When the Requestis "G", the Answer will contain a string
of 12 characters with the following parameters:

BYTES MEANING

1 Speed adjust value (in KRPM)

2-3 : Pump cycles number (integer coded in 2 bytes)

4 Speed threshold

5-8  Runup time in seconds
(long coded in 4 bytes)

9 Deat time
(0=NO1=YES)

10 Soft Start mode

(0= NO 1=YES)
11 Water cooling

(0= NO 1=YES)
12 CRC
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When the configuration parameters have to be changed,
send a Request string with "H" characters of the following

type:
"H"+ ... DATA ... +CRC

The CRC is calculated on the string consisting of
H + DATA.

The following parameters can be changed:

TECHNICAL INFORMATION

When the Request is "K" (Counters readings), the
Answer will contain a string of 11 characters with the
following parameters:

BYTES MEANING
1-4 Cycle time
5-8 Pump life
9-10 | Cycle number
11 CRC

BYTES MEANING

1 Speed adjust value (in KRPM)

2 Speed threshold

3-6 Run up time in seconds
(long coded in 4 bytes)

When the Requestis "L" (software version), the Answer
will contain a string of 12 characters with the following
parameters:

BYTES MEANING

7 Deat time
(0=NO1=YES)

1-3 Software version

4-7  CRC 16 EPROM

8 Soft Start mode

8-11 | CRC 16 parameters

12 CRC

(0=NO I=YES)
9 Water cooling

(0=NO I=YES)
10 CRC

When the Request is "I" (Status readings), the Answer
will contain a string of 2 characters with the following
parameters:

BYTES MEANING

0000 = STOP
0001 = WAITING INTERLOCK
LSB X 0010 = STARTING
X 10011 = NORMAL OPERATION
X 10100 = HIGH LOAD
Xi0101="" "
0110 = FAILURE
0111 = APPROACHING LOW SPEED

On request a sample program in QBasic language is
available by Varian.

When the configuration parameters have to be changed,
send a Request string with the letter “S” and a series of
characters as shown below:

"S"+....DATA ...+ CRC

The CRC is calculated on the string consisting of
S + DATA.

This field is structured as follows:

BYTES MEANING
1 0+4
2 CRC

1
X R2status (0=OFF 1=0N)
X | R1 status (0= OFF 1=O0N)
X
MSB X | ...
2 CRC

When the Request is "J" (Numerical readings), the
Answer will contain a string of 5 characters with the
following parameters:

BYTES MEANING
1 Current (0-255 scaled)

Voltage (0-255 scaled)

2

3 Rotational speed KRPM

4 Pump temperature °C

(0-70 temperature reading, 255 = fail)

5 CRC

The values assumed by byte “1” have the following
meaning:

e 0= 600 baud
e 1=1200 baud
e 2=2400 baud
3 =4800 baud
4 = 9600 baud

87-900-877-01 (E)




RS 485 Communication Description
o+—2—0CND
© ol 4
o—-8 3
3
RS485 | . / A
FEMALE CONNECTOR | .96~ 4
o1 A

Communication RS 485 serial port connections

Transmission Channel Characteristics

levels: RS 485

baud rate: 9600/4800/2400/1200/600
programmable

character length: 8 bits

parity: none

stop bit: 1 bit

protocoll: master (PC) / slave (converter)

max. devices: 32

<DATA> =

<ETX>=

<CRC>=

1) When a slave

TECHNICAL INFORMATION

alphanumeric ASCII string
containing, in the case of writing
operation,the parameter to input
into the window addressed by
the field <WINDOW>This field
may have variable length
according to the data type
contained in the window where
you are working in. In the case of
Reading request of a window, the
data field doesn't exist.

0x03

XOR among all the characters
following <STX>= (with exception of
<STX>), including the end character
<ETX> hexadecimally encoded by
two ASCII characters.

device is addressed by the master:

In case of reading request of the value contained in

a window, the

slave answers a string equal to the

one sent by the master but in addition there is the

field

<DATA>

containing the value of the

window.The format of the field <DATA> depends to

Message Structure
(request and answer have the same format)

the window type.

The different types are:

The master system (PC) starts every session sending
the following message to the slave units connected:

<STX>/<ADDR> + <WINDOW> + <COMMAND> +
<DATA> + <ETX> + <CRC>

where:

<STX> = 0x02

<ADDR> = 0x80 + device number (0...31)
OxFF: brodcasting command
(recognized by all the devices, it
doesn’t implicate any answer)
(for RS 485 only)

<WINDOWS>= 000 '..." 999' window number
the meaning of the window
depends to the device type

<COMMAND>=  0x30: window value reading

0x31: window writing
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Length | Characters
Permitted
Logic (L) 1 ‘0'=OFF
‘1'’=ON
Numeric (N) 6 ‘0...'9’
(Justifield to the right
with ‘0%)
Alphanumeric (A) imax10 ‘.
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TECHNICAL INFORMATION

EXAMPLES: Source . Inverter
Destination : PC
Command : START

Source  : PC 02 [ 8o [ o6 | 03 [38]35
Destination : Inverter
STX | ADDR | ACK | ETX | CRC

02 | 80 [30[30]30] 31|31 ]03]42]33

STX | ADDR | WINDOW |WR | ON |ETX| CRC Command : LOW SPEED (ON)
Source . PC
Destination : Inverter
Source . Inverter
Destination : PC 02 | 80 [30[30]31]31[31]03]42]32

STX | ADDR WINDOW WR | ON | ETX| CRC

02 80 06 03 |38 (35
STX | ADDR | ACK | ETX CRC

Source . Inverter

Destination : PC
Command : STOP

Source . PC
Destination : Inverter

02 [ 80 [ o6 [ 03 [38]3s
STX | ADDR [ ACK [ ETX | CRC

02 | 8o [30[30|30] 31| 30][03]42][32
sTx [ADDR | winbow [wRr [oF [ETx| cRc

Command : LOW SPEED (OFF)
Source . PC
Destination : Inverter

Source . Inverter

Destination . PC 02 | 8o [30]30[31] 31|30 [o03]42]33

STX | ADDR WINDOW WR |OF |ETX| CRC
02 80 06 03 |38 (35 F
STX | ADDR | ACK | ETX CRC

Source . Inverter

Command : SOFT-START (ON) Destination : PC

Source . PC
Destination : Inverter

02 80 06 03 |38 (|35
STX | ADDR | ACK | ETX CRC

02 | 8o [31[30|30] 31 |31]03]42]32
stx | ADDR [ winoow [wr [ on [ETx]| cRrc

Command : CURRENT
Source . PC
Destination : Inverter

Source . Inverter
Destination : PC

02 | 8o [32]30[30]30 |[03][38]31
02 [ 80 [ 06 | oa |38 ] sTx | ADDR [ winbow [ RD [ETX| cRrc

STX | ADDR | ACK | ETX CRC

Source . Inverter

Command : SOFT-START (OFF) Destination : PC

Source . PC
Destination : Inverter

02 | 80 [32]30]30[30[30]30]30[2E[30]30] 03 [39]46
sTx[apD| winbow [RD 000.00 ETx| cRC

o

02 | 80 [31]30]30] 31|30 [03]42]33
sTx [ADDR [ winDow [wR [oF [ETX| cRc
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Command FREQUENCY
Source PC
Destination : Inverter
02 | 8o [32]30[33]|30|03][38]32
sTx | ADDR | wiNDow | RD [ETX| cRC
Source Inverter
Destination : PC
02 | 80 [32]30]33]30[30]30[30[30[33]38] 03 [38]30
sTx{ADD| winDOW [RD 000038 ETX| CRC
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Command ERR-CODE
Source PC
Destination : Inverter
02 | 8o [32]30[36] 30 |03]38]37
sTx | ADDR | wiNDow | RD [ETX| CcRC
Source Inverter
Destination : PC
02 | 80 [32]30]36[30[30]30[30[30[30]30] 03 [38]37

STX

ADD| WINDOW |RD

000000 ETX| CRC

87-900-877-01 (E)



TECHNICAL INFORMATION

WIN RIWIT DESCRIPTION
000 X iL START/STOP
001 L  LOW SPEED [0=OFF / 1=0ON]
100 X X L SOFT START [0=NO / 1=YES]
101 X X L DEATTIME [0=NO/1=YES]
102 X i X L WATER COOLING [0=NO/1=YES]
103 X X N SPEED THRESHOLD
104 X X N RUN UP TIME (0+359.999 sec)
106 X X N SPEED ADJUST
107 X i X N:MODE(0,1,2) [FRONT, REMOTE, SERIAL]
108 X X N BAUD_RATE (0-4) [600, 1200, 2400, 4800, 9600]
109 X i L PUMP LIFE RESET (TYPE “ON” TO RESET)
200 X N CURRENT[A]
201 X N VOLTAGE [V]
202 X N POWER [W]
203 X N FREQUENCY [ Krpm]
204 X N TEMPERATURE (0+99) [ °C]
205 X N | PUMP STATE (0+6) [STOP, WAITING INTERLOCK, STARTING, NORMAL, HIGH LOAD,
FAILURE, APPROACHING]
206 X N ERROR CODE (0+7) [NO ERROR, OVERVOLTAGE, SHORT CIRCUIT,CHECK CONN.,
TOO HIGH LOAD, OVERRIDE, OVERTEMP PUMP, OVERTEMP CONTR.]
207 L STATER1 [0=OFF/1=0N]
208 X L STATE R2 [0=OFF/1=0N]
300 CYCLE TIME (0-999.999) IN MINUTES
301 CYCLE NUMBER (0- 65.535) IN COUNTS
302 PUMP LIFE (0-999.999) IN HOURS
400 A CRC PROGRAM LISTING
402 A CRC PARAMETER LISTING
WIN = Window T= Type:
R =Read L = Logical
W = Write N = Numeric

A = Alphanumeric
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USE

General

Make all vacuum manifold and electrical connections
and refer to Turbo-V pump instruction manual before to
operating the Turbo-V controller.

A WARNING!

To avoid injury to personnel and damage to the
equipment, if the pump is laying on a table make sure it
is steady. Never operate the Turbo-V pump if the pump
inlet is not connected to the system or blanked off.

NOTE

The input signal P1 connector should be left in position
including the shipping links if no external connections
are made. The forepump and the Turbo-V pump can be
switched on at the same time.

NOTE

When the Turbo-V 700HT pump is baked by a
membrane pump, the Soft Start mode should be
deselected.
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Startup

* Plug the controller power cable into a suitable
power source.

e The display lights, and shows:

RIE|A[D]|Y FIO|R LIO|C|A|L

S|O|F|T S|IT|IA|R|T

The controller with the Soft Start mode allows the pump
to ramp-up to Normal Speed slowly with a minimum
ramp-up time of 80 minutes and a maximum of about
105 minutes.

The Soft Start mode is always operative as default
mode. If it is necessary to deselect this mode refer to
the following paragraph.

If the Soft Start mode is deselected, the ramp- up will
be done within 300 seconds and the display changes
as follows:

PIUIM|P RIE[A|D]|Y|: P{U[IS[H

S|T|IA|R|T BI|{U|T|T|O|[N

NOTE

If the pump is not connected, the display will be as
shown :

NOTE

After pressing the START push-button, if the P1
connector is not in place with the link or the external
interlock connection are open, the display will be as
shown in the following figure.

Unplug the controller power cable and verify the P1
connection according to section Il.

87-900-877-01 (E)



¢ Press the

CURRENT push-button and the display

shows:
I1=1]0 0|0|A P|= 0|W
X RIP|M X[X]°|C
& 4) [\
VARIAN 2

where:

 Press
shows:

( START
L‘a>smp RESET

Turbo-V 7100HT

= @&

| = is the DC current drawn by the pump
range (0.00 to 10.00 Ampere)

P=is the DC power drawn by the pump
(range 0 to 999 Watt)

KRPM = is the theoretical rotational speed
of the pump as a function of the controller
output frequency (range 3 to 42 KRPM)
°C = is the temperature of the outer ring of
the upper bearing (range 00
to 99°C)

X = during operation a selected set point
condition (1 or 2 contrast inverted) appears
when the programmed threshold speed
value is not reached.

the CYCLE NUMBER twice and the display

XX

PlU

(

[ e
PUMP LIFE S
- .

Turbo=V J00HT

—
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where:
¢ CYCLE = are the cycles performed (range 0
to 9999)
¢ m =is the elapsed time related to the cycle
number displayed (range 0 to 99999
minutes)

e PUMP LIFE = is the total operation time of
the pump (range 0 to 99999 hours).

Front / Remote / Serial Selection

Press CYCLE NUMBER and PUMP CURRENT
pushbuttons together for at least 2 seconds and the
processor enters in a routine where it is possible to
program the controller.

In this routine, the CYCLE push-button is used for
choosing/changing the value or condition;

the PUMP CURRENT push-button is used to enter and
confirm the value.

At any time it is possible to exit this routine by pressing
the CYCLE and PUMP CURRENT pushbuttons at the
same time for at least 2 seconds.

The display shows:

C|[O[(N|[F [l |GIU|IR|A]|T|I [OfN

S|E[L[E|C|T|I |O|N]: XXX

where: XXX = YES or NO.

If YES is selected, the Soft Start mode allows the pump
to rump-up the Normal speed within ten steps. When
NO is selected, the Soft Start mode is deselected and
the rump-up of the pump will be done within 300
seconds.

The controller is factory set to YES.

NOTE

The Soft Start mode may be deselected/selected only
when the pump is stopped.

87-900-877-01 (E)



e Press CYCLE NUMBER to select YES or NO.

S|O|F|T S(T[A|R|T M|O|D|E

[ TR

= =  Turbo-VI00KT

e Press PUMP CURRENT push-button and the
display shows:

W|IA|T|E|R C|O|O|L |l IN|G

le
v
&
®

PUMP CURRENT
o ‘}Tmlra}wrums J

Turbo-V 7100HT

= @&

If necessary press CYCLE NUMBER to select YES
or NO.

e Enter the selection by pressing the PUMP
CURRENT push-button, and the display shows:
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e
Vi
L
@

o PUMP GURRENT
TR b reveenature
e POWER

START
‘a’S‘T‘OP RESET

=
= &

Turboe=Y T00HT

where:

e XXXXXX = means the word FRONT. REMOTE, or
SER depending on the last selection.
The controller is factory-set for FRONT panel
operation.

e Choose the desired selection by pressing the
CYCLE push-button.

FIR|OIN|T|/|R|E|M[O|T|E|/|S|E]|R

S|E|L|E|C|[T[I|[OIN|[:|F|R|O|N|T

%) A K
VARIAN 2
| 7 |
3 Turbo-V T00HT
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e Press the PUMP CURRENT push-button to enter
the value and, if the serial option is installed, the
display shows:

TECHNICAL INFORMATION

« Enter the value by pressing the PUMP CURRENT
push-button and, if the serial option is installed, the
display shows:

R|S|2|3]|2 H|O|S|T|/|P|[R|I|N|T

S|E|L|E|C|T|[I|[O|N]|: XXX XX

& . @
VARIAN }"s
L sy a;;wu"vﬁ%‘.ﬂﬁg J
” P
Turbe-V J0OHT = &

where: XXXX = means 600, 1200, 2400, 4800, 9600
baud rate for the host computer or printer
communication. The controller is factory-set for 9600
baud rate operation.

e Select the desired value by pressing the CYCLE
NUMBER.

e
Vi
L
@

— PLIMP CURFENT
"} |p evpeRaTURE
- POWER

Turbe-V J00HT = &

where: XXXXX = means HOST or PRINT.

e Select HOST or PRINT by pressing the CYCLE
push-button.

R|1S|2|3]|2 H|O|S|T|/|P|[R|I|[N|T

S|E|L|E|C|T|[I|[O[N]|: HIO|S|T

Y ) Nid
VARIAN 2g
CYCLE MUMBER
[ Vol
&) Turbe-V TO0HT

o

L e=dol—

Turbo-V T00HT i

4]
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With the RS 232 connected, a bi-directional
communication is established by selecting HOST. Data
are sent to an external computer every time the
external computer asks for the values.

The data available are:

e Speed adjust

* Pump/controller operating condition
e Cycletime

e Pump life

¢ Pump temperature

e Pump current

e Pump voltage

e Controller output frequency

e Cycle number

e R1 condition

¢ R2 condition

e Life time and cycle # zeroing

« Configuration parameter readings
e Configuration parameter setting

Note that the new input value are put in effect only at
the next STOP/START of the pump.

If PRINT is selected and a printer is connected on RS
232 line, an unidirectional communication is
established and every minute the data are sent to the
printer, even if the pump is not running.

The set of data available are:

e Pump speed KRPM
e Pump temperature
¢ Pump current A

e Pump power W

¢ R1 condition

* R2 condition
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The controller is factory-set to HOST.

* Confirm the selection by pressing the PUMP
CURRENT push-button.

 In this way you enter into an operating phase
named "Monitor Relay Programming" described in
the following paragraph.

Monitor Relay Programming

e The display shows:

S|P|E|E|D TIH|R|E|S|H|O|L|D

S|E|L|E|C|T[I|[O|[N|:[X|X|K|R|P|M

where: XXKRPM = is the switch point of relay R1 at
the preset turbopump speed, adjustable from 00 to 99
KRPM.

The speed threshold will condition the R1 and R2
operation (see the following cycle diagram] and it is
factory-set to 40 KRPM. Press the CYCLE NUMBER
push-button to select the first number.

S|P|E|E|D TIH|R|E|S|H|O|L|D

S|E|L|E|C|T[I|[O[N|: | X|X|K|R|P|M

~ 1), [\
VARIAN ?"s
{ )
=
K = Turbe-V TOOHT
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TECHNICAL INFORMATION

case
a = punp speed > threshold val ue
progranmed speed threshol d val ue
b = punp speed < threshold val ue
after run-up tine
¢ = punp speed < threshold val ue
> ¢ before run-up tinme
RL :
I |
ON —— |_c a R1 operation
OFF b, c
» t
= |
I B
N |- b, c R2 operation
del ay even after YES
OFF ) a
| -
R1
! |
ON b, c R2 operation
| del ay even after NO
OFF —— ® a
>
RUN- UP TI ME
Cycle diagram
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Enter the value by pressing the PUMP CURRENT

push-button.

le
v
&

®

PUMP CURRENT
| ‘}Tmlra}wrums J

Turbo-V 7100HT

= &

Press the CYCLE NUMBER push-button to select

the second number.

S|P|E|E|D TIH|R|E|S H|O L|D

S|E|L|E|C|T|[I|[ON X| X |K R|P

@ 4 &
VARIAN 2g

CYOLE MUMBER -
cvae e[ BT
PUMP LIFE e

Turbo-=V J00HT

= =
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« Enter the value by pressing the PUMP CURRENT
push-button, and the display shows:

R{U|N|-[U]|P T|I|M|E
S|E|L X|X|h X|X|m X|X|s
@ e &
VARIAN ?"5
( 7 )
- LA
D) (Do
Turbo-V T00HT [

where: RUN-UP TIME = is the interval time from start to
speed threshold value in hours, minutes, seconds.
Select from 00 to 99 hours, and from 00 to 59 minutes
or seconds.

Select the run-up time according to the chamber

volume and/or

operating cycle feature (see the

preceding cycle diagram) by pressing the CYCLE
NUMBER push-button to select the desired number.

CYOLE MUMBER -
craetmed (BT
PUMP LIFE e

Turboe-=V J00HT

—
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Press the PUMP CURRENT push-button to enter
the data.

( START
L‘"STOP RESET

Turbo-V 7100HT

= @&

The run up time is factory-set to:

00h 08m 00s.

When the last digit is entered, the display shows:

DIE|L[A]Y E|V|E|N A|lF|[T|E|R

T(H|R|E|S|[H|O|L|DJ: X[ X|X

where: XXX = YES or NO.

Th

Press the CYCLE NUMBER push-button and
select YES if relay R2 must operate only after the
run-up time or select NO when the R2 operation is
needed right from start of the turbopump and after
the rotational speed of the turbopump exceeds for
the first time the speed threshold value (see the
preceding cycle diagram).

is function is factory-set to YES.

DIE|L[A]Y E|V|E|N A|lF|[T|E|R
TIH|R|E|S|H|O|L|[D|: Y|E|S
@ &

4
VARIAN 3%

— Turbe=Y 700HT

o]
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Press PUMP CURRENT to confirm. and the display
shows:

PIU|M|P L|I|F|E X X|X|X]|X]|h
RIE|[S|E|T|? X[X]X
=7 . [
VARIAN 2

- PLIMP CURREMNT
el >T|EMIFIEIRA1IUHE
- POWER

'4‘>} “»:TIQ;TIRESET

Turbo-Y T00HT

§ [

where:

PUMP LIFE = is the elapsed operating time range
000 to 99999 hours.
RESET XXX = YES or NO.

The controller is factory-set to NO.

If YES is selected, the pump life shall be reset to
000. After selecting YES, press the PUMP
CURRENT push-button to enter the command and
the display shows:

A|D|Y FIO|R LIOIC|A|L

OfF|T S|T|A[R|T

or

and the controller is ready to restart (see paragraph
"Startup").

NOTE

When PUMP LIFE is reset to 000, the CYCLE number
is also reset to 000.

87-900-877-01 (E)



Speed Adjustment

By pressing CYCLE NUMBER and PUMP CURRENT
push button together for at least five seconds the
processor enters in a routine where it is possible to
adjust the rotational speed.

The display shows:

S|P|E|E|D A[D[J|U|S|T

412 KIR|P (M

Press the PUMP push button to select the digit to be
changed and when press the CYCLE push button to
change the value.

The speed value can be changed from 28 to 42 KRPM.
Different values are rejected. The speed adj. Sets the
LOW SPEED freq. to 2/3.

NOTE

The speed can be adjusted only when the pump is
stopped.

Starting the Pump

If the forepump and vent device are not operated by the
controller, close the vent valve and switch on the
forepump.

NOTE

Before starting the pump the cooling mode must be
selected.

NOTE

With the FRONT panel operation selected, the
REMOTE and RS 232 operations are inoperative;
conversely, the CYCLE NUMBER and PUMP
CURRENT push-buttons are always active, even when
the operating mode selected is REMOTE or RS 232 /
422/ 485.
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¢ Press the START push-button (or use the remote or
RS 232 start signal), and the display shows:

S|IO|F|T S|T|IA|R|T O|N

e
Vi
&

@

- PLIMP CURREMNT
e >T|EWIEIRA1IUHE
- POWER

'<!Q qabz'riggﬁssa

Turbo-Y T00HT

= o

== (¢

Where the sign minus (-) become a square ( Z ) when
the pump finish the ramp-up step. The active step is
indicated by a flashing square (2).

As the ten steps are fully covered, the pump will reach
the Normal operation. If during the Soft Start mode the
current drawn by the pump exceed 200 W the speed of
the pump is decreased to maintain the maximum power
allowable (200 W).

« |f the Soft Start mode has been deselected the
display will change and shows:

PlU|M|P I|S S|ITIA|R|[T|I|N|G
1(2 X | X KIR|P
where:

« 1 2 = contrast inverted identifies the set
condition:

point
¢ 1 is displayed when relay R1 is de-energized and
the related output is zero voltage.

e 2 is displayed when relay R2 is energized and
the related output is 24V.

XX KRPM = indicates the actual theoretical rotational

speed of the pump as a function of the controller output
frequency (range 3 to 42 KRPM).

87-900-877-01 (E)



After START command, frequency output will be at the
maximum level, then the frequency will decrease to a
value proportional to the pump rotational speed (about
4 KRPM if the pump is completely stopped).

The pump will accelerate to its normal rotational speed.

During acceleration of the pump or during any
operating condition, it is always possible to select the
other parameters to be displayed pressing the PUMP
CURRENT or the CYCLE NUMBER pushbuttons.

After the run up time and when the normal rotational
speed is reached, the display will be as follows, even if
any previous display selection was made, and the
normal condition has been reached.

N|O|R[M[A|L O|[P|E[R[A|T|I1]|O|N

X K|IR|P[M

where: XX = indicates the rotational speed (42 KRPM
for high speed, or 28 KRPM for low speed).

Operating the Pump

After the starting period, if the system has a vacuum
leak or the pressure in the pump chamber is high (from
1 mbar to atmosphere), the pump continues to operate
indefinitely. If the gas load at the turbopump inlet flange
continues to stay high, the power drawn by the
turbopump increases up to the maximum value (350 W
with water cooling, or 220 W with air cooling).

Than the Turbo-V pump is slowed down in pro- portion
to the gas load at least until it reaches about 4 KRPM.

As soon as the gas load decreases, the pump will
automatically accelerate to reach normal operation.
The pump can be stopped at any rotational speed and
can be restarted at any rotational speed from either the
front panel buttons or the remote connections. The
controller automatically synchronizes the output to the
rotational speed of the pump and then accelerates
linearly up to the nominal speed or within steps if the
Soft Start has been selected.

Low Speed Operation

This feature is provided for operating the pump at
moderate high pressure with high gas throughput.

To operate in this low speed mode, engage the LOW
SPEED push-button once if the display shows:
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or:

PlU|M RIE|A|D|Y PIU[S([H
S A|R(T U|T|T|O|N

or:

X KIR[P|M

or twice if the display shows other parameters, either
before starting the pump or after it is operating. If LOW
SPEED is selected before starting the pump, the
display shows:

RIE|A|D]|Y FIO|R LIO|IC|A|L

S|IO|F|T S|T|A[R|T L[S

The pump reaches the Normal high speed, then
decrease the speed to the low speed value and the
display shows:

A|P[P[R|[O|C|H|I|N|G L[S

KIR[P|M L[S

If the Soft Start has been deselected the display shows:

PIU|M|[P RIE|A[D]|Y]: PIU[S([H

S|IT|A|R|T BI/U|T|T|O|N L[S

where: LS = means low speed mode is selected.
After starting, a LS appears on the right bottom corner
of the following displays:

S|IO|F|T S|T|A[R|T O|N

L1111 -1 - [l s
PI{UIM|P| |I][S S|T RIT|I[N]|G
112 XX K[IR[P L[S
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and when the pump reaches the low speed value,
display reverts to:

N|IO|R[M[A|L O|P|E[R[A|T|I1]|O|N

8 K|IR|P|M L[S

With normal LOW SPEED operation, the pump will run
at about 2/3 of its nominal speed and achieves a base
pressure somewhat higher than the standard
specifications. If the gas load becomes higher, the
controller output frequency and voltage start to
decrease automatically, and the Turbo-V pump is
slowed down in proportion to the gas load until it
reaches about 4 KRPM.

If the LOW SPEED mode is selected after normal
operating condition is reached, the display shows:

A[P[P|R[O|A|C|H|I|N|G L[S

KIR|P[|M L[S

while approaching the low speed value.

When the low speed mode is deselected, the pump
starts to accelerate to its rotational speed. During the
acceleration, the display shows:

N|O|R[M[A|L O|[P|E[R[A|T|I1]|O|N

X KIR|P[|M

Pump Shutdown

Press the front panel STOP push-button or remove the
remote signal; the power from the turbopump will be
removed and the pump will begin to slow down.

Power Failure

In the event of a power failure (momentary or long
term), the Turbo-V controller will stop the turbopump
and all the interconnected pumps/devices. The Turbo-V
vent valve device, if used, will vent the turbopump only
if the power failure is longer than the preset delay time.
When power is restored, the Turbo-V controller
automatically restarts the interconnected devices and
the turbopump in the proper sequence. The display
shows:

P{UIM[P IS S|IT|IA|R|T|I[N|G

1(2 X[ X KIR|P

until normal operation achieved
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Remote Control Mode Operation

If remote signals are used to operate the controller, it
must be programmed for remote operation (see
paragraph " Operating parameter selections " ) and
when ready to start, the display shows:

RIE|A|D|Y FIO|R RIE|M|O|T|E

S|IO|F|T S|T|IA|R|T

If the Soft Start has been deselected the display shows:

PIU|M|P RIE|A|D|Y]|: U|S|E

RIE|M|O|T|E SIT|A|R|T

With or without Soft Start mode selected the
START/STOP and LOW SPEED front panel push-
buttons are inoperative, while the CYCLE NUMBER
and PUMP CURRENT pushbuttons are always active.

RS 232 Control Mode Operation

If the RS 232 option is installed and the controller has
been programmed for RS 232 operation, the controller
may be driven by a computer and when ready to
operate, the display shows:

PIU|M|P RIE|A|D|Y]|: U|S|E

R|S|2]|3]|2 Ll

If the Soft Start has been deselected the display shows:

RIE|A|D|Y FIO|R R|S|2|3]|2

S|IO|F|T S|T|IA|R|T

With or without Soft Start mode selected the
START/STOP, LOW SPEED functions are under
computer control, while the CYCLE NUMBER and
PUMP CURRENT front panel pushbuttons are always
active.

87-900-877-01 (E)



ACCESSORIES AND SPARE PARTS

TECHNICAL INFORMATION

DESCRIPTION PART NUMBER
J1 input mating connector 969-9853
P6 and P7 mating plug 969-9854
Mains cable (European plug, 3 m long) 969-9957
Mains cable (American plug, 120 V, 3 m long) 969-9958

OPTIONS

DESCRIPTION

PART NUMBER

Controller to pump extension cable (5 m extension)

969-9951 L0500

RS 485 computer communication kit 969-9856
RS 232 computer communication kit 969-9857
RS 422 computer communication kit 969-9858
P2 output mating connector 969-9852

94

87-900-877-01 (E)



TECHNICAL INFORMATION

MAINTENANCE

| N S [ | oo
7 |2V -
A E]
Twes | wese | mw | wwe | meoar o [0
3NV dv3 ASSYH
OVIA ONIGIM SNIVA "HLNOD 1HOOZL AL |rowses lﬂ! lﬂ!
NN
STORY O/X
HLNVHD ) ¥3HLO [¥)
perETVIVG 7/
AL IO T | FT] EF| ¥ | 17 |SOF|S0F puskod ara E ST OAv AvaD
+uoriNoNoD © | 7 |27 wor|so|cos [ox onmown | _ 2
wi) b, zZ
ssvo ©0 o TN oadon ainelozic| aee | o | 'OSNe | B2 | MM —
Coeuisee samssino swenn) szonveTioL ul 0 ST DAY RO 113X S
W\ K O ST OMY N33d9 L
SAITSSSY MWhivh 0 NOLVIMORI XaVL3 KO8 SHRINGS LNANASOS ST N ¥OLO3NNOD
22 ORY SINId aHL dWnd
ST DRV NAOSE |
22 DRV JLIAM JHL
81 9MY
817 DAY MO 113X 8T DAY 9/ 97k
]
XYW YT ER IR
S oA02T NY 4
r sr
I
8T DAY Jn1d
8T oMY NAOSE
22 DAY SO0V TE %
22 oMY a3y T+ \ a m
E E 37gvl 33s
S3SN4d 3INIT
qIvOdA 3 AY2-2L€08 A4SV v €
INY NY 4
Nt e ¥3L7I4
AYTdSIa -
ST DMV D/A
vr
1ndino
91 DAY 3n7g it
91 DMy
ST DAV Jn1d NMOdE
el 2 1 ¥ o 1 |2 v |1 le
zd 01d cd vd @ g 9
<NOILdO>
3FONYLINANT ABDT— :
WNINOD . Eln AoTT— | _
Apce—E B
Aove— 5 BE ¥0103713s
IV ISEsS ANIT
S 68/ 5
&d 3n7g
yas
a3y ” ST DAV O/X
[EE] 0
ar e |
6d IvI5 0 0
T Ina
E) 922199'c0 'N'Q 922199'€0 'N'Q
2 021
1NdNI L 2 40 2 L133HS 2 40 1 L33HS SOVE
£
Td < ou ,
? d04d d8vd d04d d8vd ITTFR
5
S 001
NMOSE
Td ey
021
EBNERN]
H3NIOSSVL

87-900-877-01 (E)

95



Request for Return R{@] 9001

REGISTERED

VARIAN

1. A Return Authorization Number (RA#) WILL NOT be issued until this Request for Return is completely filled out,
signed and returned to Varian Customer Service.

2. Return shipments shall be made in compliance with local and international Shipping Regulations (IATA, DOT, UN).

3. The customer is expected to take the following actions to ensure the Safety of workers at Varian: (a) Drain any oils or
other liquids, (b) Purge or flush all gasses, (c) Wipe off any excess residues in or on the equipment, (d) Package the
equipment to prevent shipping damage, (for Advance Exchanges please use packing material from replacement unit).

4. Make sure the shipping documents clearly show the RA# and then return the package to the Varian location nearest you.

North and South America Europe and Middle East Asia and ROW
Varian Vacuum Technologies Varian SpA Varian Vacuum Technologies
121 Hartwell Ave Via Flli Varian 54 Local Office
Lexington, MA 02421 10040 Leini (TO) — ITALY
Phone : +1 781 8617200 Phone: +39 011 9979111
Fax: +1 781 8609252 Fax: +39 011 9979330
CUSTOMER INFORMATION

L0707 50] 01 ) 4 0 5 PP

Contact person: Name: ........c.oieiiiiiiiiieiiiiiaiaieeeanns ) P
Fax: oo E-Mail: oo

Ship Method: .........coeiiiiiiinennn. Shipping Collect #: ........cvvvviivininiininn.. POM:

Europe only: VAT reg. Number: ............ccovvvieiniiiininininnn, USA only: []Taxable [] Non-taxable

Customer Ship To: ....ovvuiiiiiiiiiiiiiiiieeenn, Customer Bill To: .....ooiiiiiiiiii,

PRODUCT IDENTIFICATION
Product Description Varian P/N Varian S/N Purchase Reference

TYPE OF RETURN (check appropriate box)

[] Paid Exchange  [] Paid Repair [] Warranty Exchange  [] Warranty Repair [] Loaner Return
[] Credit [1 Shipping Error [] Evaluation Return [] Calibration [JOther .........cceeenen.

HEALTH and SAFETY CERTIFICATION

Varian Vacuum Technologies CAN NOT ACCEPT any equipment which contains BIOLOGICAL HAZARDS or
RADIOACTIVITY. Call Varian Customer Service to discuss alternatives if this requirement presents a problem.

The equipment listed above (check one):
[J HAS NOT been exposed to any toxic or hazardous materials
OR

] HAS been exposed to any toxic or hazardous materials. In case of this selection, check boxes for any materials that
equipment was exposed to, check all categories that apply:

[0 Toxic []Corrosive []Reactive []Flammable []Explosive [ Biological [] Radioactive
List all toxic or hazardous materials. Include product name, chemical name and chemical symbol or formula.

Print Name: .........coooiiiiiiiiiiiiiiin, Customer Authorized Signature: ..............ooeveiriiiniiniiininninen.
Print Title: ....ooovviiii e, Date: ....... Jovrann [uiii..

NOTE: If a product is received at Varian which is contaminated with a toxic or hazardous material that was not disclosed, the customer
will be held responsible for all costs incurred to ensure the safe handling of the product, and is liable for any harm or injury to Varian
employees as well as to any third party occurring as a result of exposure to toxic or hazardous materials present in the product.

Do not write below this line
Notification (RAM: ...covviiiiiiiii i, Customer ID#: ........cccevivinnnn Equipment #: ...........cooeiviiinnnin,




Request for Return

VARIAN R[i{'s 299}
FAILURE REPORT

TURBO PUMPS and TURBOCONTROLLERS

POSITION PARAMETERS

[ Does not start [ Noise [ Vertical Power: Rotational Speed:
[] Does not spin freely [] Vibrations [] Horizontal Current: Inlet Pressure:

[J Does not reach full speed [ Leak [ Upside-down | Temp 1: Foreline Pressure:

[] Mechanical Contact [] Overtemperature | [] Other: Temp 2: Purge flow:

[ Cooling defective | OPERATION TIME:
TURBOCONTROLLER ERROR MESSAGE:

ION PUMPS/CONTROLLERS VALVES/COMPONENTS

[] Bad feedthrough [] Poor vacuum [] Main seal leak [] Bellows leak

[] Vacuum leak [1 High voltage problem [1 Solenoid failure [] Damaged flange
[ Error code on display [ Other [] Damaged sealing area [ Other

Customer application: Customer application:

LEAK DETECTORS INSTRUMENTS

[] Cannot calibrate [J No zero/high backround [J Gauge tube not working [] Display problem
[J Vacuum system unstable ~ [] Cannot reach test mode [J Communication failure ~ [] Degas not working
[] Failed to start [] Other [ Error code on display [] Other

Customer application: Customer application:

PRIMARY PUMPS DIFFUSION PUMPS

] Pump doesn’t start [J Noisy pump (describe) [] Heater failure [ Electrical problem
[] Doesn’t reach vacuum [] Over temperature [ Doesn’t reach vacuum  [] Cooling coil damage
[J Pump seized [ Other [J Vacuum leak [ Other

Customer application: Customer application:

FAILURE DESCRIPTION

(Please describe in detail the nature of the malfunction to assist us in performing failure analysis):

NOTA: Su richiesta questo documento é disponibile anche in Tedesco, Italiano e Francese.
REMARQUE : Sur demande ce document est également disponible en allemand, italien et francais.
HINWEIS: Auf Aufrage ist diese Unterlage auch auf Deutsch, Italienisch und Franzésisch erhdiltlich.




France and Benelux

Varian s.a.

7 Avenue des Tropiques

Z.A. de Courtaboeuf - B.P. 12

Les Ulis cedex (Orsay) 91941

France

Tel: (33) 169 86 3884

Fax: (33) 1 69 86 29 88

From Benelux Tel: (31) 118 67 1570
From Benelux Fax: (31) 118 67 15 69

Canada

Central coordination through:
Varian Vacuum Technologies

121 Hartwell Avenue

Lexington, MA 02421

USA

Tel: (781) 861 7200

Fax: (781) 860 5437

Toll Free # 1 (800) 882 7426

China

Varian Technologies - Beijing
Rm 1648 Central Tower South Wing
Beijing Junefield Plaza

No. 10 XuanWuMenWai Street
Beijing 100052

P.R. China

Tel: (86) 10 63108550

Fax: (86) 10 63100141

Toll Free: 800 820 6556

Germany and Austria
Varian Deutschland GmbH
Alsfelder Strasse 6

Postfach 11 14 35

64289 Darmstadt

Germany

Tel: (49) 6151 703 353

Fax: (49) 6151 703 302

India

Varian India PVT LTD
101-108, 1st Floor

1010 Competent House

7, Nangal Raya Business Centre
New Delhi 110 046

India

Tel: (91) 11 28521171

Fax: (91) 11 28521173

ltaly

Varian Inc.

Vacuum Technologies
Via F.lli Varian 54

10040 Leini, (Torino)

Italy

Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

03/06

Sales and Service Offices

Japan

Varian Vacuum Technologies
Sumitomo Shibaura Building, 8th Floor
4-16-36 Shibaura

Minato-ku, Tokyo 108

Japan

Tel: (81) 35232 1253

Fax: (81) 3 5232 1263

Toll Free: 0120 655 040

Korea

Varian Technologies Korea, Ltd
Shinsa 2nd Bldg. 2F

966-5 Daechi-dong

Kangnam-gu, Seoul

Korea 135-280

Tel: (82) 2 3452 2452

Fax: (82) 2 3452 2451

Toll Free: 080 222 2452

Mexico

Varian, S. de R.L. de C.V.
Concepcion Beistegui No 109
Col Del Valle

C.P. 03100

Mexico, D.F.

Tel: (52) 5523 9465

Fax: (52) 5523 9472

Taiwan

Varian Technologies Asia Ltd.
14F-6, No.77, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1
Hsi chih, Taipei Hsien

Taiwan, R.O.C.

Tel: (886) 2 2698 9555

Fax: (886) 2 2698 9678

Toll Free: 0800 051342

UK and Ireland

Varian Ltd.

6 Mead Road

Oxford Industrial Park - Yarnton
Oxford OX5 1QU - England
Tel: (44) 1865 291570

Fax: (44) 1865 291571

United States

Varian Vacuum Technologies
121 Hartwell Avenue

Lexington, MA 02421

USA

Tel: (781) 861 7200

Fax: (781) 860 5437

Other Countries
Varian Inc.

Vacuum Technologies
Via F.lli Varian 54

10040 Leini, (Torino)

Italy

Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

Customer Support & Service:

North America
Toll-Free: 1 800 882 7426
vil.technical.support@varianinc.com

Europe
Tel: 00 800 234 234 00
vit.technical.support @ varianinc.com

China
Toll-Free: 800 820 8266
vtc.technical.support@varianinc.com

Japan
Toll-Free: 0120 655 040
vtj.technical.support@varianinc.com

Korea
Toll-Free: 080 222 2452
vtk.technical.support@varianinc.com

Taiwan
Toll-Free: 0 800 051 342
vtw.technical.support@varianinc.com

Worldwide Web Site, Catalog
and Order On-line:
www.varianinc.com

Representative in most countries

d)
%S

VARIAN



	COVER - CHANGE LANGUAGE
	TURBO-V 700HT CONTROLLER DESCRIPTION
	CONTROLLER SPECIFICATIONS
	CONTROLLER OUTLINE
	FUSE HOLDER AND VOLTAGE CHANGER ASSEMBLY
	INTERCONNECTIONS
	Connection P1 Logic Input Interconnections
	Connection J2 Logic Output Interconnections
	Controller-to-Pump Connection
	Connection J6 and J7 Accessories and Options Interconnections

	OPTIONAL SERIAL PORT
	Serial Port Installation
	RS 232 Communication Port
	RS 232-422 Communication Descriptions
	RS 485 Communication Description
	Transmission Channel Characteristics
	Message Structure

	USE
	General
	Startup
	Front / Remote / Serial Selection
	Monitor Relay Programming
	Speed Adjustment
	Starting the Pump
	Operating the Pump
	Low Speed Operation
	Pump Shutdown
	Power Failure
	Remote Control Mode Operation
	RS 232 Control Mode Operation

	ACCESSORIES AND SPARE PARTS
	OPTIONS
	MAINTENANCE
	CHANGE PRODUCT



